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Resumo
Este projeto consiste na recolha de impulsos ele´tricos produzidos quando um
mu´sculo fica ativo, para uma posterior ana´lise de movimentos para a fisioterapia. A
leitura destes impulsos tem o nome de eletromiografia (EMG). Este e´ um projeto
que envolve va´rias a´reas de investigac¸a˜o, entre elas a engenharia eletrote´cnica, a
engenharia informa´tica e a medicina.
O sistema de adquisic¸a˜o de dados consistiu no desenvolvimento de um circuito
de condicionamento do sinal, em que o sinal que sai do circuito e´ lido pelo mo´dulo
de conversa˜o analo´gico/digital, do ingleˆs analog to digital converter (ADC) inserido
dentro de um microcontrolador, que faz uso do seu mo´dulo de transmissa˜o de da-
dos para enviar esse sinal convertido para um software desenvolvido de raiz onde e´
poss´ıvel visualizar graficamente o sinal.
Para validar o sinal adquirido com o sistema desenvolvido, utilizou-se um outro
equipamento, que ja´ existe no mercado e que permite ler o sinal EMG para ale´m
de outros, chamado de Biopac MP36 Student Lab System, onde foram feitos testes
com ambos os equipamentos para comparar os resultados obtidos.
Feita a ana´lise entre os dois sistemas, o sinal obtido pelos dois equipamentos
eram bastante semelhantes, validando-se o sistema desenvolvido com uma nota po-
sitiva.
Este relato´rio tem como objetivo de explicar o trabalho efetuado durante a im-
plementac¸a˜o do projeto, onde foram proporcionadas novas perpetivas da aplicac¸a˜o
da ele´tronica em outras a´reas de investigac¸a˜o, uma aprendizagem de novos conceitos
e aplicac¸a˜o dos mesmos.
Palavras-Chave
EMG, Microcontrolador, Mu´sculos, Fisioterapia, Biopac, Interface gra´fica, blue-
tooth, Condicionamento de sinal.
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Abstract
This project involves the collection of electrical impulses produced when a mus-
cle is active for a further analysis of movements for physical therapy. Reading these
impulses is called electromyography (EMG). This project involves several areas of
research, including the electrotechnical engineering, computer engineering and me-
dicine.
The data acquisition system consisted in developing a signal conditioning circuit,
where the signal output of the circuit is read by the analog conversion module analog
to digital converter (ADC) inserted within a microcontroller, which makes use of its
data communication module to send that signal converted to a software developed
where it can graphically display the signal.
To validate the acquired signal with the developed system, we used other equip-
ment that already exists in the market that allows you to read the EMG signal in
addition to others signals, called MP36 Biopac Student Lab System, where tests
were done with both devices to compare the results obtained.
After the analysis of the two systems, the signal obtained by both equipment
were quite similar which indicates that the system developed has a positive note.
This report aims to explain the work done during the project implementation,
which were provided new perspectives of the application of electronics in other areas
of research, and learning of new concepts and application of the same ones.
Key Words
EMG, Microcontroller, Muscles, Physiotherapy, Biopac, Graphical User Inter-
face, Bluetooth, Signal conditioning.
iii

Conteu´do
1 Introduc¸a˜o 1
1.1 Contextualizac¸a˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Calendarizac¸a˜o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4 Organizac¸a˜o do relato´rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Estado da Arte 7
2.1 Entorse do Tornozelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Descric¸a˜o do Sistema Nervoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Sistema Muscular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.1 Mu´sculos do Tornozelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.2 Funcionamento Muscular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 Eletromiografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4.1 Tipos de eletromiografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4.2 Tipos de ele´trodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.4.3 Categorias de ele´trodos de superf´ıcie . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.4 Regras para a colocac¸a˜o dos ele´trodos . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.5 Preparac¸a˜o da zona de leitura dos ele´trodos . . . . . . . . . . 25
2.4.6 Caracter´ısticas do sinal dos ele´trodos . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5 Circuito de aquisic¸a˜o de sinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.5.1 Configurac¸a˜o monopolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5.2 Configurac¸a˜o bipolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5.3 Configurac¸a˜o multipolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6 Filtragem do sinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6.1 Tipos de Filtros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6.2 Filtro Passa-Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.6.3 Filtro passa-baixo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6.4 Filtro passa-banda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.6.5 Filtro de Notch ou rejeita-banda . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7 Conversa˜o analo´gica para digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
v
CONTEU´DO
2.8 Microcontroladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.8.1 AVR ATmega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.8.2 PIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.8.3 ARM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.9 Transmissa˜o de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.9.1 Perife´ricos concebidos para a transmissa˜o de dados . . . . . . 43
2.10 Produtos no mercado para realizar EMG . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.10.1 MyoTrac 3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.10.2 Aparelho Electroterapia/Biofeedback e EMG Mod. 2U2P . . 46
2.10.3 Biopac MP35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3 Trabalho com o Biopac MP35 49
3.1 Experieˆncia 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2 Experieˆncia 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4 Arquitetura geral do sistema 55
5 Implementac¸a˜o 61
5.1 Aquisic¸a˜o e filtragem do sinal EMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.1.1 Caracter´ısticas do conversor AD do AVR e do ARM . . . . . 62
5.1.2 Amplificac¸a˜o do sinal EMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1.3 Filtragem do ru´ıdo do sinal EMG . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2 Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.2.1 Mo´dulo Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.2.2 Alimentac¸a˜o do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.2.3 Ele´trodos de superf´ıcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2.4 ATmega32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.2.5 STM32F429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2.6 Montagem final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.3 Estrutura do co´digo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.3.1 Co´digo - AVR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.3.2 Co´digo - ARM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.4 Interface gra´fica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6 Resultados 103
7 Conclusa˜o 115
vi Fla´vio Ramos
Lista de Figuras
1.1 Caixa para o teste de entorse do tornozelo. . . . . . . . . . . . . . . 2
2.1 Anatomia do tornozelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Tipos de entorse do tornozelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Mu´sculo Esquele´tico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 Mu´sculo Liso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5 Mu´sculo Card´ıaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6 Mu´sculos Intr´ınsecos do Pe´. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.7 Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Tibial An-
terior, extensor longo da ha´lux, extensor longo dos dedos e fibular
terceiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.8 Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Fibular Longo
e Fibular Curto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.9 Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Flexor longo
dos dedos, Tibial Posterior e Flexor longo do Ha´lux. . . . . . . . . . 16
2.10 Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Plantar, So´leo
e Gastrocne´mio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.11 Electromiografia invasiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.12 Electromiografia de Superf´ıcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.13 Ele´trodo de agulha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.14 Fine wire electrodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.15 Gelled EMG Electrodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.16 Dry EMG electrodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.17 Recomendac¸a˜o da localizac¸a˜o dos ele´trodos no mu´sculo gastrocne´mio
lateral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.18 Amplificador operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.19 Amplificador de instrumentac¸a˜o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.20 Configurac¸a˜o monopolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.21 Configurac¸a˜o bipolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.22 Resposta do filtro Passa-Alto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
vii
LISTA DE FIGURAS
2.23 Filtro Passa-Alto de primeira ordem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.24 Filtro Passa-Alto de segunda ordem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.25 Resposta do filtro passa-baixo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.26 Filtro Passa-baixo de primeira ordem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.27 Filtro Passa-baixo de segunda ordem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.28 Resposta do filtro passa-banda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.29 Exemplo da arquitetura de um microcontrolador. . . . . . . . . . . . 36
2.30 ATmega32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.31 PIC18F4550. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.32 Pinout do STM32F103RBT6 (LQFP64). . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.33 MyoTrac 3G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.34 Aparelho Electroterapia/Biofeedback e EMG Mod. 2U2P. . . . . . . 46
2.35 Biopac MP35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.1 Colocac¸a˜o correta dos ele´trodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.2 Calibrac¸a˜o do sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 Resultados do 1o teste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4 Resultados do 2o teste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.1 Arquitetura do sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.1 Diagrama de Blocos da aquisic¸a˜o e tratamento do sinal EMG. . . . . 62
5.2 Sinal proveniente dos ele´trodos sem amplificac¸a˜o nem tratamento. . 63
5.3 Esquema do INA128P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.4 Esquema do ICL7660. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.5 Esquema exemplo do filtro Passa-Baixo. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.6 Esquema exemplo do filtro Passa-Baixo. . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.7 Esquema exemplo do filtro Passa-Alto. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.8 Esquema de um amplificador somador na˜o-inversor. . . . . . . . . . 71
5.9 Esquema do circuito de aquisic¸a˜o e filtragem do sinal EMG. . . . . . 72
5.10 Mo´dulo bluetooth, HC-06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.11 L7805 e o seu esquema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.12 Esquerda, ele´trodos de superf´ıcie usados. Direita, crocodilos. . . . . 75
5.13 ATmega32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.14 Esquerda, USBASP V2.0. Direita, esquema USBASP V2.0. . . . . . 76
5.15 Placa de desenvolvimento ARM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.16 Cabo mini-USB para USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
viii Fla´vio Ramos
LISTA DE FIGURAS
5.17 a), Placa de aquisic¸a˜o para o sistema com a ATmega32. b), Placa de
aquisic¸a˜o para o sistema com o ARM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.18 Fluxograma dos microcontroladores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.19 Fluxograma dos microcontroladores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.20 Fluxograma dos microcontroladores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.21 Fluxograma dos microcontroladores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.22 Fluxograma dos microcontroladores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.23 Lista dos mo´dulos Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.24 Configurador de dispositivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.25 Fluxograma da interface gra´fica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.26 Boto˜es ligar e desligar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.27 Boto˜es para a escolha do modo a operar. . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.28 Boto˜es para o in´ıcio e fim da leitura do sinal. . . . . . . . . . . . . . 99
5.29 Nova janela para registo dos valores obtidos. . . . . . . . . . . . . . . 99
5.30 Bota˜o para o guardar o registo da experieˆncia atual. . . . . . . . . . 99
5.31 Aspeto da interface gra´fica desenvolvida. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.1 Disposic¸a˜o dos ele´trodos da experieˆncia. . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.2 a), sinal do biopac. b), sinal do sistema AVR no modo ”tempo real”. 105
6.3 Aspeto da interface gra´fica desenvolvida. . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.4 a), sinal do biopac. b), sinal do sistema ARM no modo ”tempo real”. 108
6.5 a), sinal do biopac. b), sinal do sistema ARM, ”guardar dados”. . . 109
6.6 a), sinal do sistema ARM, modo ”guardar dados”, b), sinal do sistema
AVR, modo ”guardar dados”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.7 Janela onde e´ pedido o nome para atribuir ao registo. . . . . . . . . 112
6.8 Aspeto da pasta onde sa˜o guardados os registos. . . . . . . . . . . . 112
6.9 Aspeto do ficheiro de texto onde sa˜o guardados os registos. . . . . . 113
6.10 Apresentac¸a˜o completa da interface gra´fica. . . . . . . . . . . . . . . 114
Fla´vio Ramos ix

Lista de Tabelas
1.1 Calendarizac¸a˜o do projeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Informac¸a˜o do Mu´sculo e Procedimento da Colocac¸a˜o do Sensor. . . 25
2.2 Microcontradores da Atmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
xi

Acro´nimos
ACh Acetilcolina
A/D Analo´gio-Digital
ADC Analogic-Digital Converter
AgCl Coreto de Prata
AO Amplificador Operacional
ASCII American Standard Code for Information Interchange
C Condensador
CMRR Commum Mode Rejection Ratio
CPU Central Processing Unit
CTC Clear Timer on Compare
EEPROM Eletrical-Erasable Programmble Read-Only Memory
EMG Eletromiografia
EMGS Eletromiografia de Superf´ıcie
ENG Eletroneurografia
EPROM Erasable Programmble Read-Only Memory
ESTSP Escola Superior de Tecnologia do Porto
I/O In/Out
ISEP Instituto Superior de Engenharia do Porto
LCD Liquid-Crystal Display
MatLab Matrix Laboratory
MUAPs Motor Unit Action Potencial
R Resisteˆncia
RAM Random Acess Memory
RC Resisteˆncia-Condensador
RISC Reduced Instruction Set Computer
xiii
LISTA DE TABELAS
ROM Read-Only Memory
SENIAM Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Muscles
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter
USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter
USB Universal Serial Bus
xiv Fla´vio Ramos
1
Introduc¸a˜o
Neste cap´ıtulo sera´ feita uma contextualizac¸a˜o do projeto que sera´ desenvolvido,
como surgiu a ideia e qual sera´ a utilidade deste trabalho no mundo da medicina.
Sera˜o tambe´m apresentados os objetivos definidos para este trabalho assim como a
calendarizac¸a˜o das etapas tomadas para a elaborac¸a˜o do projeto. Por fim e´ apre-
sentada a organizac¸a˜o do relato´rio, explicando como esta´ estruturado e com um
pequeno resumo sobre cada um dos cap´ıtulos.
1.1 Contextualizac¸a˜o
Este projeto surgiu de uma parceria entre a “Porto Design Factory” e a Escola
Superior de Tecnologia da Sau´de do Porto (ESTSP). No momento em que esta tese
foi desenvolvida o departamento de fisioterapia do ESTSP, possui um sistema que
permite perceber se um indiv´ıduo possui o risco de desenvolver entrose no tornozelo.
No entanto, o mecanismo que possuem e´ bastante manual e na˜o permite retirar as
concluso˜es pretendidas para uma ana´lise mais realista e assertiva. O me´todo de
detec¸a˜o de poss´ıvel entorse passa por colocar o indiv´ıduo sobre uma caixa, que esta´
apresentada na Figura 1.1, geralmente apoiado em apenas um dos pe´s.
1
CAPI´TULO 1. INTRODUC¸A˜O
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 1.1: Caixa para o teste de entorse do tornozelo.
A caixa tem dois parafusos um de cada lado da caixa para permitir a abertura
da tampa em cada um dos lados e possui tambe´m quatro batentes, dois em cada
lado da caixa. Estes dois batentes esta˜o colocados de forma a que quando a tampa
do seu lado feche, o aˆngulo de abertura seja de 30 graus ou de 45 graus. A existeˆncia
de dois tipos diferentes de aˆngulos de abertura prende-se pelo facto de ser poss´ıvel
avaliar todos os pacientes de va´rias faixas eta´rias, por exemplo, para um adulto o
aˆngulo de abertura estabelecido pelos fisioterapeutas foi de 45 graus, enquanto para
um idoso o aˆngulo de abertura ja´ e´ mais reduzido, cerca de 30 graus. Estes aˆngulos
foram definidos de forma a ser avaliada a propensa˜o para entorse sem que ocorra
uma verdadeira entorse. E´ por este facto que para os idosos o aˆngulo de abertura e´
menor, pois os seus tendo˜es e mu´sculos ja´ na˜o possuem o fortalecimento e elastici-
dade necessa´rias para aguentar com um aˆngulo de abertura maior sem que haja o
rompimento dos tendo˜es que levem a entorse do tornozelo.
Para simular o ato de entorse, o paciente e´ colocado sobre a caixa com um dos
pe´s sobre um dos lados da tampa, com os ele´trodos colocados no mu´sculo que se quer
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avaliar, de seguida e´ puxado um fio que esta´ ligado a um dos parafusos, que quando
e´ retirado por forc¸a do fio ter sido puxado, a zona da tampa baixa ate´ encontrar um
dos batentes. Todo o processo de registar a atividade do mu´sculo e´ efetuada atrave´s
de um teste de eletromiografia ja´ existente no laborato´rio e o momento em que a
tampa e´ aberta e´ registado com um acelero´metro, que esta´ junto a` tampa, onde os
valores dos eixos do acelero´metro e da eletromiografia sa˜o obtidos na mesma escala
de tempo para depois comparar o instante da abertura da tampa com o valor da
eletromiografia.
Quando a tampa se abre, o mu´sculo tende a reagir contraindo-se de forma a
proteger o tornozelo de sofrer uma entorse. O que se pretende avaliar neste ge´nero
de testes de entorse e´ o tempo que o mu´sculo demora a reagir, desde que a tampa
foi aberta. Um tempo de reac¸a˜o menor indica que o individuo na˜o corre um risco
elevado de sofrer entorse se um dia se deparar com as mesmas condic¸o˜es que efetuou
no teste. Com um tempo de reac¸a˜o mais demorado, e´ indicac¸a˜o que o paciente
pode vir a sofrer de entorses com alguma frequeˆncia, quando enfrentar as mesmas
condic¸o˜es que encontrou no teste.
Com o sistema de eletromiografia e´ poss´ıvel conhecer qual o instante em que o
mu´sculo reagiu, contudo como a abertura do tampo da caixa e´ feita de uma forma
manual, o paciente, em norma, apercebe-se de quando a tampa vai ser aberta e tenta,
involuntariamente, contrair o mu´sculo antecipadamente. Com a abertura da tampa
feita manualmente, o teste de perceber quanto tempo e´ o que o mu´sculo demora a
reagir a quando da abertura da tampa e´ inva´lido, pois o mu´sculo ja´ tinha reagido
antes da tampa ser baixada. Com este problema em mente, o intuito deste projeto,
relativamente a parte da eletro´nica, passa por desenvolver um sistema que consiga
ler o sinal EMG, amostra´-lo numa interface gra´fica e registar o sinal EMG com um
tempo de amostragem na ordem dos 1 ms.
Relativamente a` caixa, os engenheiros mecaˆnicos esta˜o a desenvolver uma meca-
nismo que permita que a tampa da caixa seja aberta, sem fios, em que o controlo de
abertura seja realizado por parte da interface gra´fica, para assim haver um sincro-
nismo entre o instante que a tampa foi aberta e o in´ıcio da leitura do sinal EMG.
Com a parceria destas duas engenharias preveˆ-se que este teste para conhecer se o
paciente pode vir a sofrer entrose no tornozelo, se torne mais va´lido, ja´ que possuira´
um maior rigor no sincronismo entre a abertura da tampa e registo do momento em
que o mu´sculo reagiu.
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1.2 Objetivos
O principal objetivo deste projeto e´ de construir um sistema capaz de realizar
de uma forma pra´tica e competente a leitura do sinal EMG, com um proto´tipo
que seja de fa´cil utilizac¸a˜o, porta´til e de prec¸o reduzido. O segundo objetivo passa
por desenvolver uma interface gra´fica para apresentar o sinal EMG para os me´dicos
fisioterapeutas conseguirem efetuar a ana´lise do teste realizado. As va´rias etapas
que se realizaram ate´ chegar ao proto´tipo final foram:
• Estudo do sistema nervoso e dos mu´sculos;
• Estudo dos diferentes me´todos para a aquisic¸a˜o do sinal eletromiogra´fico;
• Pesquisa de va´rios microcontroladores que existem no mercado, as suas carac-
ter´ısticas, os mo´dulos de ADC e ambientes de programac¸a˜o;
• Desenvolvimento de um algoritmo para melhorar o sinal eletromiogra´fico ob-
tido;
• Estudo sobre programas que permitem criar uma interface gra´fica, como pro-
gramar e como visualizar graficamente o sinal EMG;
• Elaborac¸a˜o de uma aplicac¸a˜o gra´fica para interface com o sistema operativo
Windows e Ubuntu.
1.3 Calendarizac¸a˜o
O trabalho foi desenvolvido de uma forma continua com uma durac¸a˜o de 6 meses,
em que o tempo de cada uma das etapas para a elaborac¸a˜o deste projeto esta´ descrito
na tabela 1.1. O tempo passado a desenvolver este produto foi divido nas seguintes
fases: estudo sobre o sistema nervoso, funcionamento dos mu´sculos, eletromiografia,
circuitos de aquisic¸a˜o do sinal EMG, microcontroladores, software para desenvolver
interfaces gra´ficas. Depois da fase do estudo sobre os to´picos sobre a biologia e
eletro´nica associada ao projeto, passou-se a uma fase de testes com o sistema biopac
para ganhar sensibilidade para o tipo de sinal que era suposto obter. Com todo o
conhecimento reunido com as fases anteriores passou-se para a implementac¸a˜o do
projeto, montagem do circuito para aquisic¸a˜o do sinal, programac¸a˜o do microcontro-
lador para converter e enviar o sinal e por u´ltimo, a criac¸a˜o de uma interface gra´fica
para amostrar graficamente o sinal. Com a implementac¸a˜o realizada, a u´ltima fase
foram efetuados testes ao sistema desenvolvido.
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Tabela 1.1: Calendarizac¸a˜o do projeto
1.4 Organizac¸a˜o do relato´rio
Este relato´rio esta´ estruturado em sete cap´ıtulos. No 1o cap´ıtulo, ”Introduc¸a˜o”e´
feita a contextualizac¸a˜o do projeto a desenvolver, quais os objetivos definidos, a
calendarizac¸a˜o e a como esta´ estruturado o relato´rio. O 2o cap´ıtulo e´ referente a
pesquisa bibliogra´fica efetuada para melhor intender o processo que seria posto em
pra´tica para obter os resultados desejados. No 3o cap´ıtulo e´ apresentado os testes
realizados com o sistema biopac. O 4o cap´ıtulo e´ referente a arquitetura geral do
sistema, introduzindo ao leitor qual a soluc¸a˜o escolhida para o projeto a desenvol-
ver. No 5o cap´ıtulo e´ demonstrada como foi feita a implementac¸a˜o do hardware
para obter os resultados desejados. O 6o cap´ıtulo mostra os resultados obtidos,
comparando-os com os resultados do sistema biopac e e´ feita uma ana´lise com uma
avaliac¸a˜o sobre os resultados. No 7o cap´ıtulo, sa˜o apresentadas as concluso˜es re-
tiradas com a implementac¸a˜o deste projeto e quais as expetativas para o futuro
deste produto. Existe ainda a secc¸a˜o dos anexos, com informac¸o˜es adicionais sobre
o desenvolvimento do projeto, nomeadamente o co´digo implementado e o esquema
ele´trico do sistema desenvolvido.
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Estado da Arte
Neste cap´ıtulo sera˜o abordados os to´picos estudados que sa˜o fulcrais para a ajudar
a perceber melhor como sera´ feita a implementac¸a˜o deste projeto. Em primeiro lugar
sa˜o apresentados os temas ligados a` biologia, mais concretamente, o que e´ e como
ocorre uma entorse do tornozelo, o que e´ a fisioterapia, o funcionamento do sistema
nervoso, e´ mencionado o sistema muscular e por fim e´ apresentada a eletromiografia.
Depois de perceber como funciona o sistema nervoso, a constituic¸a˜o dos mu´sculos,
como surge uma entorse, o que e´ a eletromiografia e como funciona, passou-se ao
estudo da eletro´nica associada a este tipo de projeto. Relativamente a` eletro´nica,
sa˜o apresentadas as varias configurac¸o˜es poss´ıveis para ler um sinal EMG, como e´
realizada a filtragem do sinal e que filtros existem, a conversa˜o de um sinal analo´gico
para digital e que microcontroladores existem no mercado que possam ser usados
para este projeto. Por fim, sa˜o apresentados sistemas que ja´ existem no mercado
que conseguem realizar eletromiografia.
2.1 Entorse do Tornozelo
A entorse de tornozelo pode ser definida como uma lesa˜o articular que gera dor,
limitac¸a˜o funcional (perda de movimentos) e instabilidade articular, podendo ou
na˜o estar associada a um rompimento dos ligamentos. Na regia˜o de articulac¸o˜es do
tornozelo temos 7 ligamentos (3 laterais e 4 centrais) que juntamente com mu´sculos
e estruturas o´sseas sa˜o responsa´veis pela estabilidade do tornozelo, ver Figura 2.1.
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Fonte: Academia de futebol, com edic¸a˜o do autor[1].
Figura 2.1: Anatomia do tornozelo.
Esta e´ uma das principais leso˜es ligadas ao desporto, comum a atletas de diversas
modalidades, tendo o atletismo, basquetebol, voleibol e futebol como os desportos
com maior incideˆncia. As entorses sa˜o classificadas de acordo com sua gravidade:
grau I-leve (leve estiramento de ligamentos), grau II-moderado (leso˜es parciais de
ligamentos), grau III-grave (leso˜es totais/rupturas completas dos ligamentos). As
entorses tambe´m recebem classificac¸a˜o quanto ao tipo, podendo ser, entorse por
inversa˜o (Quando durante a torc¸a˜o o pe´ vira para dentro) e entorse por eversa˜o
(Quando durante a torc¸a˜o o pe´ vira para fora). As entorses por inversa˜o sa˜o as mais
comuns representando 90% do total de leso˜es, e esta´ geralmente associada a alguma
lesa˜o dos ligamentos. As entorses por eversa˜o sa˜o mais incomuns e podem estar
associadas com alguma fratura o´ssea.
Pe´ cavo, diminuic¸a˜o de forc¸a dos mu´sculos que agem sobre o tornozelo, frouxida˜o
dos ligamentos, de´fice proprioceptivo1, joelhos em valgo2, joelhos em varo3 e mais
alterac¸o˜es rotacionais dos membros inferiores sa˜o alguns dos fatores intr´ınsecos que
podem gerar as entorses de tornozelo. Os traumas desportivos, quedas de escadas e
degraus e as condic¸o˜es preca´rias das vias publicas sa˜o fatores extr´ınsecos que podem
contribuir para as entorses de tornozelo.
O tratamento varia dependendo da gravidade do trauma e das poss´ıveis leso˜es
associadas. O objetivo do tratamento da lesa˜o do tornozelo e´ o retorno a`s atividades
dia´rias, com remissa˜o da dor, inchac¸o e inexisteˆncia de instabilidade articular. Para
1Capaz de receber est´ımulos originados nos mu´sculos, tendo˜es ou outros o´rga˜os internos.
2Dobrado ou dirigido para fora.
3Que esta´ voltado ou virado para dentro.
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isso diversas medidas podem ser adotadas, como por exemplo, usar gelo, uma faixa
ela´stica, medicac¸a˜o adequada, fortalecimento muscular, treino proprioceptivo, etc.[1]
Na Figura 2.2 esta˜o representados os dois tipos de entorses que podem ocorrer.
Fonte: Fisioterapia manual, com edic¸a˜o do autor[2].
Figura 2.2: Tipos de entorse do tornozelo.
Para tratar de entorses, recorre-se a fisioterapia para tentar recuperar o paciente.
Fisioterapia e´ a cieˆncia que estuda, analisa e avalia o movimento e a postura, base-
adas na estrutura e func¸a˜o do corpo. Faz uso de estudos educativos e terapeˆuticos
espec´ıficos, com base essencialmente no movimento, nas terapias e meios f´ısicos e
naturais. Tem como objetivos a finalidade da promoc¸a˜o da sau´de e prevenc¸a˜o da
doenc¸a, da deficieˆncia, da incapacidade e da inadaptac¸a˜o e de tratar, habilitar ou
reabilitar, indiv´ıduos com disfunc¸o˜es de natureza f´ısica, mental, de desenvolvimento
ou outras, incluindo a dor, com o objectivo de os ajudar a atingir a ma´xima funcio-
nalidade e qualidade de vida.
2.2 Descric¸a˜o do Sistema Nervoso
A maioria dos animais interage com o meio grac¸as a` constante circulac¸a˜o de
mensagem no seu organismo. Esta rede de mensagens e´ assegurada pelo sistema
nervoso que e´ constitu´ıdo por um conjunto de o´rga˜os em estreita ligac¸a˜o ente si.[3][4]
O sistema nervoso coordena e regula todos os atos conscientes e inconscientes dos
indiv´ıduos. No sistema nervoso central, ence´falo e medula espinal, da´-se a integrac¸a˜o,
isto e´, a interpretac¸a˜o dos est´ımulos provenientes quer do meio interno ou externo
e a preparac¸a˜o de respostas adequadas aos est´ımulos recebidos. Os est´ımulos e
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as respostas circulam enta˜o, atrave´s dos nervos do sistema nervoso perife´rico, que
chegam, respetivamente, de e a todas as partes do corpo. Os o´rga˜os do sistema
nervoso central ficam assim ligados aos diferentes sistemas de o´rga˜os, como mu´sculos,
o´rga˜os dos sentidos, etc. Os elementos centrais desta verdadeira rede de comunicac¸a˜o
sa˜o as ce´lulas nervosas, ou neuro´nios, ce´lulas especializadas que variam de tamanho
e de forma, mas que manteˆm um padra˜o comum. Existem treˆs tipos de neuro´nios,
os neuro´nios sensitivos, que transitem informac¸o˜es dos recetores sensoriais para os
centros nervosos. Os neuro´nios motores que transmitem ordem dos centros nervosos
para os o´rga˜os efetores, como por exemplo, os mu´sculos. Os interneuro´nios, como o
nome sugere, integram a informac¸a˜o que chega dos neuro´nios sensitivos e preparam a
mensagem para os neuro´nios motores, os interneuro´nios esta˜o localizados no ence´falo
ou na medula espinal.
Num neuro´nio em repouso, isto e´, que na˜o esta´ a conduzir uma mensagem, o
potencial de membrana4 pode ser de -70 mV, a este potencial chama-se potencial
de repouso. Este valor negativo significa que o interior da ce´lula pro´xima da mem-
brana tem uma carga negativa relativamente ao fluido extra-celular. Contudo os
neuro´nios sa˜o ce´lulas excita´veis, respondendo a est´ımulos. Qualquer mudanc¸a no
meio, interno ou externo, como o som, a luz ou uma substancia qu´ımica, funciona
como um estimulo que, ao ser captado ou transformado, pode alterar o potencial de
repouso, uma vez que alterar a permeabilidade da membrana dos neuro´nios aos io˜es,
gerando um potencial de ac¸a˜o. Este traduz numa inversa˜o rapida das cargas ele´tricas
de uma porc¸a˜o da membrana de um neuro´nio. Uma vez iniciado este potencial de
ac¸a˜o propaga-se ao longo do axo´nio5. Os potencias de ac¸a˜o sa˜o conduzidos ao longo
axo´nio a uma velocidade que pode ser superior a 100 metros por segundo. Depois
de passar o potencial de ac¸a˜o, o potencial da membrana rapidamente regressa ao
seu valor de repouso neste caso -75 mV. A diferenc¸a de carga ele´trica entre as zonas
em repouso no axo´nio e as zonas em atividade gera uma corrente ele´trica. Apenas
as ce´lulas nervosas, ce´lulas musculares e alguns tipos de ce´lulas endo´crinas6 e de
ce´lulas do sistema imunita´rio podem vir a possuir um potencial de ac¸a˜o e repouso,
as restantes ce´lulas apenas possuem o potencial de repouso.
4Quantidade de energia gerada pela diferenc¸a de cargas ele´tricas entre o interior e o exterior da
membrana.
5Parte do neuro´nio responsa´vel pela conduc¸a˜o dos impulsos ele´tricos.
6Ce´lulas que produzem hormonas que libertam na circulac¸a˜o sangu´ınea.
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2.3 Sistema Muscular
Os mu´sculos sa˜o os o´rga˜os que geram a forc¸a que permite o movimento, conse-
guido a` custa da capacidade que as fibras musculares teˆm de se contrair e alongar.
Esse deslizamento entre as fibras musculares produz movimento. No entanto para
que tal seja poss´ıvel, os mu´sculos teˆm necessariamente que estar ligados aos ossos,
ligac¸a˜o que se faz atrave´s de tecido fibroso denominado tenda˜o. Em resumo, e´ a ac-
tividade produzida pelos mu´sculos, ligados aos ossos pelos tendo˜es, com ajuda das
articulac¸o˜es que funcionam como dobradic¸as, que permite o movimento. Posto este
conceito de capacidade de movimento, existe um outro que e´ necessa´rio reter para
que se perceba a verdadeira capacidade dos mu´sculos, esse conceito e´ o de to´nus
muscular7. Todos os mu´sculos funcionam da mesma maneira. A contrac¸a˜o da´-se
com a chegada de um sinal nervoso. Quando este cessa, o mu´sculo relaxa e sob
o efeito de mu´sculos antagonistas (os que fazem executar o movimento contra´rio),
volta a distender-se. Enquanto que a contrac¸a˜o e´ ativa, porque e´ determinada por
um sinal preciso, a distensa˜o e´ passiva. O mu´sculo e´ constitu´ıdo por feixes de fi-
bras musculares paralelas. Uma fibra muscular e´ uma ce´lula especial que contem
cordeos de prote´ınas, as miofibrilas. As miofibrilas apresentam uma sucessa˜o de
bandas claras e escuras alternadas. Estas bandas devem-se a` presenc¸a de mole´culas
de miosina, que formam filamentos espessos e mole´culas de actina, que formam fila-
mentos delgados. No mu´sculo distendido os filamentos de actina esta˜o distantes uns
dos outros. Na contrac¸a˜o, os filamentos de actina aproximam-se entre si, deslizando
entre os filamentos de miosina. A contrac¸a˜o de um mu´sculo inteiro deve-se a` soma
de muitos milhares de deslizes de mole´culas de actina. Esses deslizes produzem-se
grac¸as aos movimentos das pequenas cabec¸as que existem nas mole´culas de miosina
[4]. Podemos enta˜o dizer que os mu´sculos: manteˆm e facilitam posic¸o˜es, permitem
movimentos e produzem calor pela sua contracc¸a˜o que liberta energia sob a forma
de calor.
Sabendo para que servem e como basicamente funcionam, interessa agora classi-
ficar os mu´sculos, uma vez que nem todos sa˜o iguais. Essa classificac¸a˜o baseia-se na
capacidade do mu´sculo ser ou na˜o movimentado voluntariamente, isto e´ pela von-
tade pro´pria de um indiv´ıduo. Uma vez que, para cada mu´sculo contrair tem que
haver um est´ımulo produzido pelo sistema nervoso. O que se pretende classificar e´
o facto de esse est´ımulo nervoso ter sido ou na˜o produzido por vontade pro´pria.
7Por to´nus muscular entende-se basicamente a rigidez muscular, ou seja a capacidade que o
mu´sculo tem de adquirir determinada forma e posic¸a˜o.
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Mu´sculo Esquele´tico
O mu´sculo esquele´tico liga-se aos ossos e permite movimentos volunta´rios. E´
constitu´ıdo por fibras musculares mais compridas (Figura 2.3).
Fonte: Sua vida em forma[5].
Figura 2.3: Mu´sculo Esquele´tico.
Mu´sculo Liso
Relativamente ao mu´sculo liso, este e´ mais curto, a sua acc¸a˜o na˜o depende da
vontade pro´pria do individuo, e´ involunta´rio. Por exemplo a camada muscular dos
intestinos, do estoˆmago ou do u´tero. Na Figura 2.4 esta´ representada a descric¸a˜o de
um mu´sculo liso.
Fonte: Cola da web[6].
Figura 2.4: Mu´sculo Liso.
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Mu´sculo Card´ıaco
Por u´ltimo o mu´sculo card´ıaco e´ constitu´ıdo por fibras que se ramificam umas
nas outras e a sua acc¸a˜o e´ involunta´ria e r´ıtmica, quer isto dizer que a grande
diferenc¸a e´ o facto de para ale´m de o mu´sculo card´ıaco na˜o poder ser controlado
voluntariamente, tem a capacidade de ser automa´tico isto e´, pode produzir, em caso
de necessidade, sem interfereˆncia do sistema nervoso um est´ımulo que permita a sua
contracc¸a˜o. A Figura 2.5 ilustra a estrutura do mu´sculo card´ıaco.
Fonte: Apresentac¸a˜o sobre o mu´sculo card´ıaco, com edic¸a˜o do autor[7].
Figura 2.5: Mu´sculo Card´ıaco.
2.3.1 Mu´sculos do Tornozelo
O tornozelo exerce uma func¸a˜o primordial na locomoc¸a˜o do ser humano. Ale´m
de sustentar o peso do corpo, deve adaptar-se para absorver forc¸as e adaptar-se face
a superf´ıcies irregulares. Com esta quantidade de tensa˜o, o corpo humano possui
um grande sistema de apoio muscular, ajudando os ligamentos a estabilizar a arti-
culac¸a˜o. Va´rios mu´sculos apoiam o tornozelo e o sistema esquele´tico do pe´ inteiro.
Estes mu´sculos sa˜o responsa´veis pela atividade normal do tornozelo e pela sua es-
tabilizac¸a˜o. Dois tipos de mu´sculos atuam sobre o pe´ e o tornozelo: os mu´sculos
intr´ınsecos e os mu´sculos extr´ınsecos.
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Os mu´sculos intr´ınsecos sa˜o os mais curtos, so´ se fixam nos ossos do pe´ e sa˜o
responsa´veis, em parte, pela massa muscular na regia˜o da planta do pe´. Dos 20
mu´sculos individuais do pe´, 14 esta˜o localizados na face da planta do pe´, 2 esta˜o na
face dorsal e 4 sa˜o intermedia´rios. Na Figura 2.6 sa˜o vis´ıveis os mu´sculos do pe´.
Fonte: Aula de anatomia[8].
Figura 2.6: Mu´sculos Intr´ınsecos do Pe´.
Relativamente aos mu´sculos extr´ınsecos, sa˜o os mu´sculos que se fixam em outros
ossos dos membros inferiores para ale´m dos que constituem o pe´, tal como: a t´ıbia,
o pero´nio e o fe´mur. Sa˜o todos poliarticulares8 e atuam sobre o tornozelo e o pe´.
Este subdividem-se em 3 grandes grupos: os anteriores, os laterais e os posteriores.
8Que possuem va´rias articulac¸o˜es
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Mu´sculos Extr´ınsecos do pe´, regia˜o anterior
Treˆs mu´sculos longos encontram-se situados na regia˜o anterior da perna. Os
tendo˜es curvam-se antes do tornozelo onde sa˜o mantidos por uma “fita” de liga-
mentos: o retina´culo inferior dos mu´sculos extensores. Sa˜o eles: Tibial Anterior,
extensor longo da ha´lux, extensor longo dos dedos e fibular terceiro (Figura 2.7).
Fonte: Apresentac¸a˜o sobre o complexo articular do tornozelo[9].
Figura 2.7: Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Tibial Anterior, ex-
tensor longo da ha´lux, extensor longo dos dedos e fibular terceiro.
Mu´sculos Extr´ınsecos do pe´, regia˜o lateral
Na regia˜o lateral da perna encontram-se dois mu´sculos que se fixam na face lateral
do pero´nio. Sa˜o eles: Fibular Longo e Fibular Curto (Figura 2.8).
Fonte: Apresentac¸a˜o sobre o complexo articular do tornozelo[9].
Figura 2.8: Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Fibular Longo e Fibular
Curto.
Fla´vio Ramos 15
CAPI´TULO 2. ESTADO DA ARTE
Mu´sculos Extr´ınsecos do pe´, regia˜o posterior
O grupo posterior dos mu´sculos da perna e´ o mais importante. Consta de duas
camadas. A camada mais profunda e´ constitu´ıda por treˆs mu´sculos situados um ao
lado do outro nas faces posteriores da t´ıbia e do pero´nio. Sa˜o eles: Flexor longo dos
dedos, Tibial Posterior e Flexor longo do Ha´lux (Figura 2.9).
Fonte: Apresentac¸a˜o sobre o complexo articular do tornozelo[9].
Figura 2.9: Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Flexor longo dos dedos,
Tibial Posterior e Flexor longo do Ha´lux.
A camada superficial do grupo muscular posterior e´ constitu´ıda pelo mu´sculo
Plantar e pelo Tr´ıceps Sural. Este mu´sculo, o mais forte da perna e´ formado por treˆs
partes musculares que tem uma mesma inserc¸a˜o: o tenda˜o do calcaˆneo (Tenda˜o de
Aquiles), o qual se encontra na face posterior do calcaˆneo. A parte mais profunda e´
ocupada pelo So´leo. Este e´ recoberto por partes mais superficiais: as cabec¸as medial
e lateral do Gastrocne´mio (Figura 2.10).
Fonte: Apresentac¸a˜o sobre o complexo articular do tornozelo[9].
Figura 2.10: Por ordem de apresentac¸a˜o(Da esquerda para a direita) Plantar, So´leo e
Gastrocne´mio.
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2.3.2 Funcionamento Muscular
Assim como os nervos, as fibras musculares tambe´m produzem um distu´rbio
ele´trico: isso causa-lhes uma contrac¸a˜o. Potencias de ac¸a˜o em motoneuro´nios9 re-
sultam da libertac¸a˜o do neurotransmissor acetilcolina (ACh) na terminac¸a˜o da fibra
nervosa, a junc¸a˜o neuromuscular. A ACh provoca a despolarizac¸a˜o da membrana
da fibra muscular na junc¸a˜o, e uma onda de despolarizac¸a˜o espalha-se ao longo da
membrana da fibra muscular. E´ essa onda de despolarizac¸a˜o que causa toda a con-
trac¸a˜o da fibra muscular. Um u´nico motoneuro´nio inerva diversas fibras musculares,
isto e´, faz sinapses com muitas fibras musculares, e elas sera˜o ativadas como um
grupo. Uma unidade motora consiste em um u´nico motoneuro´nio junto com fibras
musculares supridas por ele, que podem ir de varias centenas num mu´sculo grande
para apenas algumas em um musculo menor, envolvidos com controlo e movimentos
precisos. O sistema nervoso central tem mais controlo de unidades motoras que
fibras musculares individuais. Uma caracter´ıstica fascinante dos mu´sculos e´ que eles
sa˜o extremamente bem desenhados para produzir contrac¸o˜es precisas e leves, inde-
pendentemente da forc¸a exigida. Para contrac¸o˜es de baixa intensidade, unidades
motoras com um numero pequeno de fibras musculares sa˜o ativadas numa baixa
frequeˆncia. Para o aumento da produc¸a˜o de forc¸a, nervos motores disparam em
frequeˆncias elevadas, e mais unidades motoras sa˜o ativadas. Conforme aumenta a
necessidade de forc¸a, unidades motoras com grande numero de fibras motoras sa˜o
recrutadas.
Quando muitas fibras musculares se contraem, o sinal ele´trico produzido e´ muito
grande, maior do que aquelas das fibras dos motoneuro´nios que as ativam. Isso
ocorre simplesmente porque um motoneuro´nio inerva muitas fibras musculares. A
atividade ele´ctrica do mu´sculo pode ser medida na superf´ıcie do corpo. Atividades
de mu´sculos esquele´ticos podem ser detetadas usando ele´trodos colocados na pele
ou agulhas, e enta˜o amplificadas, sendo assim exibidas, como por exemplo num
eletromiograma ou EMG. O tamanho dos sinais registados depende do nu´mero de
fibras musculares ativas. Ha´, portanto, variac¸o˜es considera´veis no tamanho do sinal
do EMG, dependendo do tamanho do mu´sculo e da proporc¸a˜o das fibras musculares
ativadas. [10]
2.4 Eletromiografia
A eletromiografia (EMG) e´ uma te´cnica de monitorizac¸a˜o da atividade ele´trica
muscular. Uma EMG pode ser invasiva ou na˜o invasiva, sendo as eletromiogra-
9Neuro´nio capaz de fazer um mu´sculo entrar em atividade.
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fias na˜o invasivas tambe´m conhecidas como eletromiografia de superf´ıcie (EMGS).
O sinal eletromiogra´fico e´ o somato´rio de todos os sinais ele´tricos detectados numa
determinada regia˜o do corpo, que pode ser afetado por diversos fatores, como propri-
edades anato´micas e fisiolo´gicas da regia˜o investigada e pela pro´pria instrumentac¸a˜o.
A eletromiografia e´ uma importante ferramenta para a ana´lise cl´ınica da forc¸a mus-
cular, podendo fornecer informac¸o˜es como o tempo para a ativac¸a˜o muscular, a
durac¸a˜o e intensidade da ativac¸a˜o, avaliar a coordenac¸a˜o motora[11], ca´lculo da
velocidade de conduc¸a˜o da fibra muscular[12], estudar biofeedback [13], as caracteris-
ticas de estimulac¸a˜o das unidades motoras[14], identificac¸a˜o de doenc¸as neuromus-
culares espec´ıficas[15] e alterac¸o˜es neuromusculares devido a` idade[16], ao n´ıvel de
exerc´ıcio f´ısico praticado pelo individuo[17] e pela falta de uso de certos musculos[18].
Embora amplamente conhecida e utilizada, trabalhar com sinais EMG na˜o e´ uma
tarefa trivial. Esses sinais teˆm caracter´ıstica aleato´ria, variando em amplitude de
0 a 6 mV e em frequeˆncia de 0 a 500 Hz, com predominaˆncia na faixa de 20 a 250
Hz. Ale´m disso, va´rias fontes de ru´ıdo ele´trico causam interfereˆncia no sinal EMG,
tais como os ru´ıdos de origem fisiolo´gicas, de fontes de energia ele´trica e de artefato.
O ru´ıdo de artefato e´ causado pelo movimento do ele´trodo na pele e e´ considerado
um dos problemas mais cr´ıticos na aquisic¸a˜o desse tipo de sinal. Assim, para fazer
a aquisic¸a˜o adequada do sinal EMG, a primeira medida a tomar passa por definir
qual tipo de informac¸a˜o que se deseja extrair do sinal. Com base na caracter´ıstica
desse sinal e´ poss´ıvel definir os paraˆmetros necessa´rios para a construc¸a˜o da ins-
trumentac¸a˜o apropriada, que em geral sa˜o: frequeˆncia de amostragem, ele´trodos,
amplificadores de instrumentac¸a˜o, filtros, conversor analo´gico para digital e sistema
de armazenamento de dados.
2.4.1 Tipos de eletromiografia
A eletromiografia consiste em registar a actividade ele´trica recorrendo a um sis-
tema de captac¸a˜o do sinal biolo´gico (placa de aquisic¸a˜o dos sinais, amplificador,
sistema de canais, ele´trodos) e um software para processamento do sinal. Rela-
tivamente a eletromiografia, existem dois me´todos: a eletromiografia invasiva e a
eletromiografia na˜o-invasivas ou eletromiografia de superf´ıcie (EMGS).
EMG invasivas
A electromiografia invasiva e´ a te´cnica mais usada. O processo de realizac¸a˜o
de uma EMG envolve a inserc¸a˜o de um ele´trodo de agulha (ele´trodo) no mu´sculo
a estudar, de forma a medir a actividade ele´ctrica. Esta actividade e´ visualizada
num oscilosco´pio e e´ tambe´m avaliada atrave´s do a´udio com um microfone. Dado
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que os mu´sculos esquele´ticos sa˜o geralmente extensos, podera´ nalguns casos ser
necessa´rio a inserc¸a˜o da agulha em mais do que um local de modo a obter uma EMG
mais eficaz e informativa. Depois da inserc¸a˜o da agulha e do estudo em repouso,
e´ pedido ao paciente para contrair o mu´sculo (por exemplo, dobrar a perna ou o
brac¸o). A realizac¸a˜o de uma EMG envolve dor e inequivocamente algum desconforto
na altura da inserc¸a˜o da agulha. Na Figura 2.11 esta´ representado o me´todo de
electromiografia invasiva.
Fonte: Classroom orange[19].
Figura 2.11: Electromiografia invasiva.
Eletromiografia de Superf´ıcie
A electromiografia de superf´ıcie, ou electromiografia na˜o-invasiva, e´ feita atrave´s
de ele´trodos que sa˜o usados na superf´ıcie da pele (da´ı o nome electromiografia de
superf´ıcie), em vez de serem introduzidos directamente no mu´sculo. Os ele´trodos de
superf´ıcie (ativo, de refereˆncia e terra) sa˜o capazes de registar de forma mais genera-
lizada a actividade de um maior nu´mero de fibras musculares, quando sa˜o ativadas
em condic¸o˜es de esforc¸o mı´nimo, me´dio e ma´ximo. O ele´trodo activo deve estar situ-
ado sobre a regia˜o a ser estudada, o ele´ctrodo de refereˆncia pode ser colocado sobre
um grupo muscular distinto a ser estudado e o ele´ctrodo terra em qualquer outro
lugar que na˜o seja entre o ele´trodo de refereˆncia e o ele´ctrodo activo. O ele´ctrodo
activo e´ o que capta a actividade do mu´sculo. O ele´ctrodo de refereˆncia serve para
distinguir o conjunto dos mu´sculos que ira˜o ser estudados e o terra reduzir o ru´ıdo
inerente a operac¸a˜o a ser efetuada e tambe´m para dar seguranc¸a ao paciente. Com
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este me´todo o n´ıvel de desconforto do utente e´ muito reduzido. Atualmente e´ usada
uma variac¸a˜o deste me´todo que se baseia na colocac¸a˜o de va´rios ele´trodos, em forma
de matriz ou malha, de forma a que seja poss´ıvel ler os impulsos numa a´rea maior do
corpo em vez de apenas num mu´sculo. E´ poss´ıvel visualizar, na Figura 2.12, como
o me´todo da electromiografia de superf´ıcie e´ aplicado no paciente.
Fonte: Laborato´rio de biomecaˆnica[20].
Figura 2.12: Electromiografia de Superf´ıcie.
2.4.2 Tipos de ele´trodos
Existem dois tipos de ele´trodos, os ele´trodos que sa˜o colocados a` superf´ıcie e os
ele´trodos de inserc¸a˜o. Os ele´trodos de inserc¸a˜o dividem-se em dois tipos, de agulha
e de ”fine wire electrodes”. Em relac¸a˜o aos ele´trodos de superf´ıcie, tambe´m sa˜o
divididos em dois tipos: os que possuem e os que na˜o possuem uma substaˆncia em
forma de gel. Os quarto tipos de ele´trodos (agulha, ”fine wire”e os de superf´ıcie)
sa˜o apresentados de seguida.
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Ele´trodo de agulha
Os ele´trodos de agulha sa˜o amplamente utilizados nos procedimentos cl´ınicos
para realizar as avaliac¸o˜es neuromusculares. A extremidade do ele´trodo de agulha
esta´ vazia, e´ usada como uma superf´ıcie de detecc¸a˜o e possui um fio de isolamento
na caˆnula10. Relativamente a` qualidade do sinal e´ comparativamente melhor do que
a obtida pelos restantes tipos dispon´ıveis uma vez que realiza a leitura do impulso
diretamente do interior do mu´sculo sem a interfereˆncia, por exemplo da pele como
num me´todo que sera´ mais a frente exposto. Os ele´trodos de agulha teˆm duas
vantagens: um e´ que a sua a´rea de captac¸a˜o e´ relativamente pequena, o que permite
que o ele´trodo consiga detectar Motor Unit Action Potential (MUAPs) individuais
durante as contrac¸o˜es de baixa de intensidade, a outra vantagem e´ que os ele´trodos
podem ser convenientemente inseridos dentro do mu´sculo (apo´s a inserc¸a˜o) o que
permite uma melhor qualidade do sinal obtido. Treˆs tipos de ele´trodos de agulha
com diaˆmetros diferentes sa˜o mostrados na Figura 2.13:
Fonte: Neuro base[21].
Figura 2.13: Ele´trodo de agulha.
Fine wire electrodes
Fine wire electrodes sa˜o caracterizados pelos seus diaˆmetros pequenos, por serem
altamente na˜o-oxidantes e possu´ırem um fio isolado. Os fine wire electrodes sa˜o
extremamente finos o que leva a que sejam facilmente implantados e retirados dos
mu´sculos, tornado-os geralmente menos dolorosos do que os ele´trodos de agulha que
esta˜o inseridos no mu´sculo durante toda a durac¸a˜o do procedimento. Um fine wire
electrode e´ apresentado na Figura 2.14:
10instrumento tubiforme, que se aplica em operac¸o˜es terapeˆuticas, ciru´rgicas, de higiene, etc., por
vezes adaptado a seringas e irrigadores.
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Fonte: INTECH[22].
Figura 2.14: Fine wire electrodes.
Gelled EMG Electrodes
Os gelled EMG electrodes conte´m uma substaˆncia eletrol´ıtica gelificada que fun-
ciona como uma interface entre a pele e ele´trodos. As reac¸o˜es de oxidac¸a˜o e reduc¸a˜o
ocorrem na junc¸a˜o do ele´trodo meta´lico. A camada de Cloreto de prata (AgCl) per-
mite que a corrente a partir do mu´sculo consiga passar mais livremente atrave´s da
junc¸a˜o entre o electro´lito e o ele´trodo. Este me´todo introduz menos ru´ıdo ele´trico na
medic¸a˜o, quando comparado com os ele´trodos equivalentes. Devido a este facto, os
ele´trodos AAgCl sa˜o usados em mais de 80% das electromiografias de superf´ıcie[23].
Na Figura 2.15 e´ vis´ıvel um gelled EMG electrode:
Fonte: Bio-medical Instruments[24].
Figura 2.15: Gelled EMG Electrodes.
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Dry EMG electrodes
Os Dry EMG electrodes na˜o necessitam de uma interface de gel entre a pele e a
superf´ıcie de detecc¸a˜o. Os ele´trodos em barra e a agrupac¸a˜o dos ele´trodos em forma
de uma matriz sa˜o exemplos de dry EMG electrodes. Estes ele´trodos podem conter
mais do que uma superf´ıcie de detecc¸a˜o e sa˜o geralmente mais pesados (> 20g),
relativamente aos Gelled EMG Electrodes (< 1g), fazendo com que este aumento da
massa inercial possa causar problemas para a fixac¸a˜o dos ele´trodos. Um dry EMG
electrode e´ mostrado na Figura 2.16.
Fonte: INTECH[22].
Figura 2.16: Dry EMG electrodes.
2.4.3 Categorias de ele´trodos de superf´ıcie
Existem duas categorias de ele´trodos de superf´ıcie: Passivo e ativos. Uma breve
explicac¸a˜o sobre cada um e´ dada a seguir. Os ele´trodos de superf´ıcie passivos de-
vem ser ligados a um circuito externo de amplificac¸a˜o para a aquisic¸a˜o correcta do
sinal de EMG. Os ele´trodos passivos podem ser descarta´veis ou reutiliza´veis. Os
ele´trodos de superf´ıcie ativos ja´ incluem um circuito pre´-amplificador na˜o sendo ne-
cessa´rio proceder a montagem de um circuito de amplificac¸a˜o de sinal para melhorar
a qualidade do sinal recebido. Estes ele´trodos geralmente sa˜o do tipo de ele´trodos
dry EMG electrodes.
2.4.4 Regras para a colocac¸a˜o dos ele´trodos
Durante algum tempo, os estudos atrave´s da eletromiografia de superf´ıcie (EMGS)
na˜o recebiam tratamento de protocolos quanto a`s recomendac¸o˜es dos cuidados e nor-
mas durante a sua operac¸a˜o, remetendo as pesquisas a um cara´ter amador e pouco
cient´ıfico. Tentando ultrapassar esta problema´tica, no final do se´culo passado, al-
guns cientistas europeus reuniram-se e criaram o conso´rcio europeu denominado de
Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM)[25], padroni-
zando assim, os locais de colocac¸a˜o dos ele´trodos, tipos de ele´trodos e distaˆncia entre
os mesmos. Neste momento a SENIAM possui recomendac¸o˜es para a colocac¸a˜o dos
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sensores em 30 mu´sculos individuais. As recomendac¸o˜es para os mu´sculos individu-
ais esta˜o divididas em cinco partes do corpo em que os mu´sculos esta˜o localizados:
Ombros e Pescoc¸o, Tronco e zona baixa das costas, Brac¸o e Ma˜o, Coxa e parte supe-
rior da perna e parte inferior da perna e pe´. Para efeito de efecieˆncia e objetividade,
apenas sera˜o demonstrados nesta tese os locais recomendados relativamente a parte
do corpo, parte inferior da perna e pe´, as restantes zonas podem ser consulatdas em
[25]. Na parte inferior da perna e pe´, existem seis mu´sculos onde podem ser colocados
os ele´trodos, tibial anterior, pero´nio longo, pero´nio curto, so´leo, gastrocne´mio me´dio
e gastrocne´mio lateral. Como exemplo ilustrativo sera´ apresentada a recomendac¸a˜o
da localizac¸a˜o dos ele´trodos relativamente ao mu´sculo gastrocne´mio lateral (Figura
2.17).
Fonte: SENIAM[26].
Figura 2.17: Recomendac¸a˜o da localizac¸a˜o dos ele´trodos no mu´sculo gastrocne´mio lateral.
A zona de colocac¸a˜o dos ele´trodos para medir a atividade ele´trica deste mu´sculo
exposto, esta´ representada com um ponto azul. Para ale´m da imagem, existe tambe´m
uma tabela com a informac¸a˜o sobre o mu´sculo, (nome e anatomia) e sobre o pro-
cedimento da colocac¸a˜o do sensor. A tabela acerca do mu´sculo da Figura 2.17 e´ a
tabela 2.1.
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Tabela 2.1: Informac¸a˜o do Mu´sculo e Procedimento da Colocac¸a˜o do Sensor.
2.4.5 Preparac¸a˜o da zona de leitura dos ele´trodos
A aplicac¸a˜o de ele´trodos EMG de superf´ıcie requer uma preparac¸a˜o adequada
da pele antes de ser realizado o procedimento de leitura dos ele´trodos. De forma a
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obter uma boa qualidade de sinal, a impedaˆncia da pele deve ser consideravelmente
reduzida. Para isso, as ce´lulas mortas sobre a pele, por exemplo, os pelos, devem
ser completamente removidos do local onde os ele´trodos ira˜o ser colocados. E´ acon-
selha´vel utilizar um gel, ou a´lcool, para reduzir a camada seca da pele, de forma a
que na˜o haja humidade na pele.
2.4.6 Caracter´ısticas do sinal dos ele´trodos
Antes de avanc¸armos para a fase de aquisic¸a˜o de sinal, e´ muito importante co-
nhecer o sinal de EMG e as va´rias preocupac¸o˜es e factores que afectam a qualidade
do sinal. A amplitude do sinal encontra-se entre 1-10 mV, tornando-se um sinal
consideravelmente fraco. O sinal encontra-se na gama de frequeˆncias de 0-500 Hz
contudo e´ usual entre os 50-150 Hz. Este sinal e´ altamente influenciado pelo ru´ıdo
ele´trico, que pode ser causado a partir de va´rias fontes. O ru´ıdo ambiente pode ser
causado pela radiac¸a˜o electromagne´tica, por exemplo, dispositivos de transmissa˜o
de ra´dio, laˆmpadas fluorescentes, etc e encontra-se na gama dos 50-60 Hz. Outra
forma de ru´ıdo que tambe´m pode ser considerada e´ gerada a partir do movimento
de objetos. As duas principais fontes deste ru´ıdo sa˜o a instabilidade da interface
de pele com o ele´trodo e movimento do cabo do ele´trodo, este ru´ıdo encontra-se
principalmente na faixa dos 0-20 Hz.
2.5 Circuito de aquisic¸a˜o de sinal
O sinal EMG e´ adquirido atrave´s da te´cnica de amplificac¸a˜o. No inicio, o conceito
de amplificador operacional (AO) era de realizar operac¸o˜es analo´gicas (computadores
analo´gicos). Atualmente, os Amplificador operacional possuem um ganho elevado,
impedaˆncia de entrada elevada, grande fiabilidade e baixo custo.
O amplificador operacional, Figura 2.18, e´ um componente que apresenta duas
entradas e uma sa´ıda. Uma das entradas representada com o sinal − e´ denominada
entrada inversora e a outra entrada apresentada pelo sinal + corresponde a` entrada
na˜o-inversora, estes dois sinais de entrada sa˜o conhecidos por entrada diferencial. Os
amplificadores operacionais teˆm na realidade um ganho de tensa˜o na ordem dos 100
000, tendo sido concebidos para funcionarem com realimentac¸a˜o negativa e portanto
para ganhos de tensa˜o menores.
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Fonte: Introduc¸a˜o aos amplificadores operacionais[27].
Figura 2.18: Amplificador operacional.
Uma das caracter´ısticas que em o amplificador operacional difere do amplificador
de instrumentac¸a˜o, e´ que o amplificador de instrumentac¸a˜o deve ser capaz de rejeitar
sinais em modo comum. Outra diferenc¸a entre os dois, e´ que os amplificadores
operacionais necessitam de uma malha de realimentac¸a˜o seja incorporada para que
estes operem de forma controlada, no caso dos amplificadores de instrumentac¸a˜o ja´
possuem estas estruturas intrinsecamente realimentadas.
A amplificac¸a˜o diferencial e´ obtida com a ajuda de um amplificador de instru-
mentac¸a˜o de alta impedaˆncia de entrada. Um amplificador de instrumentac¸a˜o com
treˆs amplificadores e´ mostrado na Figura 2.19.
Fonte: Introduc¸a˜o aos amplificadores operacionais[27].
Figura 2.19: Amplificador de instrumentac¸a˜o.
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O amplificador de instrumentac¸a˜o realiza a amplificac¸a˜o diferencial subtraindo-
se as tenso˜es de V1 e V2, desta forma, o ru´ıdo que e´ comum ao V1 e V2 e´ eliminado.
A tendeˆncia de um amplificador diferencial de rejeitar sinais comuns a ambas as
entradas e´ determinado pela rejeic¸a˜o em modo comum, do ingleˆs, Common Mode
Rejection Ratio (CMRR). O CMRR de 90 dB e´ suficiente para conseguir eliminar
sinais comuns de amplificadores de instrumentac¸a˜o, mas com a mais recente tecno-
logia, embora cara, podemos obter um CMRR de 120 dB. Contudo existem razo˜es
para na˜o levar o CMRR ate´ ao limite, uma vez que o ru´ıdo ele´ctrico detectado pelos
ele´trodos pode na˜o estar em fase. O ganho para o amplificador de instrumentac¸a˜o
pode ser configurado usando uma u´nica resisteˆncia (Rgain). A equac¸a˜o de ganho e a
equac¸a˜o da tensa˜o de sa´ıda do amplificador de instrumentac¸a˜o e´ dada pela equac¸a˜o,
(2.1) e (2.2), respetivamente.
Gain = (1 +
2R1
Rgain
)
R3
R2
(2.1)
V out = (V 2− V 1)×Gain (2.2)
Um pequeno ganho de 5 ou 6 e´ o recomendado para obter a aquisic¸a˜o de si-
nal. A eletromiografia de superf´ıcie pode ser realizada atrave´s de treˆs configurac¸o˜es
diferentes: monopolar, bipolar e multipolar.
2.5.1 Configurac¸a˜o monopolar
A configurac¸a˜o monopolar e´ implementada usando um u´nico ele´trodo sobre a pele
com um ele´trodo de refereˆncia, como mostrado na Figura 2.20. A grande vantagem
deste me´todo e´ a sua simplicidade, mas na˜o e´ o mais recomendado, uma vez que
detecta todos os sinais ele´tricos na vizinhanc¸a da superf´ıcie onde esta´ a decorrer o
procedimento.
Fonte: NR sing Inc[28].
Figura 2.20: Configurac¸a˜o monopolar.
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2.5.2 Configurac¸a˜o bipolar
A configurac¸a˜o bipolar e´ usada para a aquisic¸a˜o do sinal de EMG usando dois
ele´trodos de superf´ıcie, mais o ele´trodo de refereˆncia. Os sinais a partir dos ele´trodos
esta˜o ligados a um amplificador diferencial e estes ele´trodos esta˜o separados, apenas,
de cerca de 1-2 cm um do outro. O amplificador diferencial elimina os sinais de ru´ıdo
comuns a ambas as entradas e, de seguida, amplifica a diferenc¸a. As limitac¸o˜es da
configurac¸a˜o monopolar sa˜o resolvidas com esta configurac¸a˜o, sendo esta a confi-
gurac¸a˜o mais utilizada. A configurac¸a˜o do ele´trodo bipolar de EMG e´ mostrado na
Figura 2.21.
Fonte: NR sing Inc[28].
Figura 2.21: Configurac¸a˜o bipolar.
2.5.3 Configurac¸a˜o multipolar
Esta configurac¸a˜o utiliza mais do que dois ele´trodos de superf´ıcie para adquirir
o sinal de EMG com o ajuda de um ele´trodo de refereˆncia. Esta configurac¸a˜o reduz
ainda mais a diafonia11 e o ru´ıdo, tornando assim o sinal de EMG obtido com maior
qualidade. O sinal de treˆs ou mais ele´trodos de superf´ıcie, sa˜o colocados entre 1-
2 cm um do outro e passam atrave´s de mais do que dois n´ıveis de amplificac¸a˜o
diferencial. Por exemplo, se treˆs ele´trodos sa˜o utilizados, a te´cnica de diferencial
dupla e´ aplicada. Esta configurac¸a˜o e´ utilizada em pesquisas mais abrangentes,
como por exemplo, para estudar a orientac¸a˜o das fibras musculares.
2.6 Filtragem do sinal
Esta secc¸a˜o ira´ discutir as considerac¸o˜es do circuito de aquisic¸a˜o de sinal, de
forma a atingir o sinal melhor poss´ıvel a partir dos mu´sculos do corpo humano, com
um detalhe minucioso. O circuito ba´sico para a aquisic¸a˜o de sinal ja´ foi explicado
em detalhe na secc¸a˜o anterior (ver secc¸a˜o 2.5). Nesta secc¸a˜o, ira˜o ser discutidos
11Perturbac¸a˜o da percec¸a˜o auditiva, por intervenc¸a˜o de sons parasitas.
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os poss´ıveis circuitos que podera˜o vir a ser implementados, apo´s ja´ termos o sinal
amplificado.
2.6.1 Tipos de Filtros
Como referido anteriormente, existem alguns aspetos a ter em atenc¸a˜o relativa-
mente a` obtenc¸a˜o adequada do sinal proveniente dos ele´trodos. Quando o ele´trodo e´
corretamente colocado e o sinal e´ extra´ıdo, o ru´ıdo desempenha um papel importante
na qualidade do sinal obtido. Para melhorar o sinal, este tem de ser devidamente
filtrado, mesmo apo´s ter sido realizada a amplificac¸a˜o diferencial. As frequeˆncias do
ru´ıdo que contaminam o sinal original podem ser elevadas, tambe´m como baixas. O
ru´ıdo de baixa frequeˆncia pode ser causado pelo offset do amplificador DC, fixac¸a˜o
do sensor na pele e pelas flutuac¸o˜es de temperatura. O ru´ıdo de alta frequeˆncia
pode ser causado pela atividade nervosa12 e da interfereˆncia das transmisso˜es de
ra´dio, computadores, telefones, etc. A fim de remover o ru´ıdo introduzido por cer-
tas frequeˆncias, os filtros de passa-alto, passa-baixo, passa-banda filtro de Notch ou
rejeita-banda sera˜o apresentados de seguida[29][30][31].
2.6.2 Filtro Passa-Alto
Um filtro passa-alto e´ usado para remover o componente de baixa frequeˆncia
de um determinado sinal. O termo ”cut-off ”, denominado de ”fc”, e´ a frequeˆncia
abaixo da qual todas as frequeˆncias sa˜o eliminadas. Todas as frequeˆncias acima de
”fc”sa˜o aceites. Uma resposta do filtro passa-alto e´ mostrada na Figura 2.22.
Fonte: Electrical Engineering Dictionary[32].
Figura 2.22: Resposta do filtro Passa-Alto.
12Como atividade nervosa, entenda-se a passagem de corrente que percorre o ser humano.
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Um filtro passa-alto pode ser desenvolvido usando uma resisteˆncia e um conden-
sador, tornando-o num circuito resisteˆncia-condensador (RC). Este circuito e´ um
filtro passa-alto de primeira ordem. E´ o mais simples filtro de frequeˆncias altas
poss´ıvel. O filtro e´ demonstrado na Figura 2.23.
Fonte: Chegg study[33].
Figura 2.23: Filtro Passa-Alto de primeira ordem.
A frequeˆncia de corte do filtro passa-alto e´ dada pela equac¸a˜o (2.3).
fc =
1
2piRC
(2.3)
Um filtro passa-alto de segunda ordem tambe´m pode ser u´til. O circuito utiliza
dois filtros de primeira ordem em se´rie e e´ auxiliado por um amplificador operacional.
O circuito e´ dado pela Figura 2.24.
Fonte: INTECH[?].
Figura 2.24: Filtro Passa-Alto de segunda ordem.
Para este circuito, se R1 = R2;C1 = C2, em seguida, fc e´ dado como:
fc =
1
2piRC
(2.4)
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R3 e R4 sa˜o opcionais e sa˜o necessa´rios para ajustes de ganho:
A0 = 1 +
R4
R3
(2.5)
Usando um filtro de segunda ordem e´ recomendado uma vez que fornecem um
roll-off de 40dB/dec, em comparac¸a˜o com os 20dB/dec dados pelo filtro de primeira
ordem. O uso de componentes activos pode isolar o filtro do resto do circuito.
2.6.3 Filtro passa-baixo
O conceito de filtros passa-baixo e´ totalmente oposto ao conceito dos filtros de
passa-alto. Nestes filtros, as frequeˆncias menores do que a frequeˆncia de corte sa˜o
transmitidas e as frequeˆncias mais elevadas sa˜o removidas. Uma resposta do filtro
passa-baixo e´ mostrada na Figura 2.25.
Fonte: Electrical Engineering Dictionary[34].
Figura 2.25: Resposta do filtro passa-baixo.
O filtro de passa-baixo mais simples que pode ser desenvolvido, inclui uma re-
sisteˆncia e um condensador, e e´ chamado de circuito RC de primeira ordem. O
circuito do filtro de passa-baixo de primeira ordem e´ mostrado na Figura 2.26.
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Fonte: Hyperphysics, com edic¸a˜o do autor[35].
Figura 2.26: Filtro Passa-baixo de primeira ordem.
A equac¸a˜o da frequeˆncia de corte para o circuito da Figura 2.6 e´ a mesma que
a da equac¸a˜o(2.3). Um filtro passa-baixo de segunda ordem pode ser mais eficaz
em comparac¸a˜o com um de primeira ordem. Este filtro pode ser implementado em
cascata com dois filtros de primeira ordem ligados a um amplificador operacional.
O circuito e´ apresentado na Figura 2.27.
Fonte: INTECH[22].
Figura 2.27: Filtro Passa-baixo de segunda ordem.
Para R1 = R2 e C1 = C2, a frequeˆncia de corte do circuito na Figura 2.6 e´ a
mesma que a da equac¸a˜o (2.4). R3 e R4 sa˜o opcionais, caso sejam necessa´rios ajustes
do ganho, como dado na equac¸a˜o (2.5). Um filtro passa-baixo de segunda ordem e´
novamente recomendado, relativamente ao de primeira ordem pelas mesmas razo˜es
mencionadas para um filtro passa-alto de segunda ordem.
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2.6.4 Filtro passa-banda
Como mencionado anteriormente, para a transmissa˜o de um sinal de eletromi-
ografia com uma qualidade elevada, as frequeˆncias do ru´ıdo, quer altas e baixas,
devem ser eliminadas. Para isso, apenas um intervalo de frequeˆncias espec´ıficas
deve passar. Isto pode ser poss´ıvel com a ajuda de um filtro passa-banda. Uma
resposta do filtro passa-banda e´ mostrada na Figura 2.28.
Fonte: Electrical Engineering Dictionary, com edic¸a˜o do autor[36].
Figura 2.28: Resposta do filtro passa-banda.
A regia˜o de frequeˆncia onde a resposta do sinal e´ ”1”e´ chamada de ”banda pas-
sante”e no caso do filtro de passa-banda, e´ entre f1 e f2. Um filtro passa-banda pode
ser concebido atrave´s de uma ligac¸a˜o de um filtro passa-baixo e um filtro passa-alto
em se´rie. Ao seleccionar os valores adequados de resisteˆncia (R) e condensador (C),
podemos desenvolver um filtro de passa-banda que pode transportar mais eficaz-
mente o sinal de eletromiografia. Recomenda-se que, para a eletromiografia, f1 deve
ser de 65-70 Hz e f2 deve-se situar entre 150-180 Hz.
2.6.5 Filtro de Notch ou rejeita-banda
Em processamento de sinais, um filtro rejeita-banda e´ um filtro que permite a
passagem da maioria das frequeˆncias, pore´m na˜o deixa passar aquelas frequeˆncias
que estejam numa determinada faixa definida da quando da utilizac¸a˜o do filtro. O
principio de funcionamento e´ o oposto do filtro passa-banda, mencionado na sub-
secc¸a˜o anterior. Normalmente este filtro e´ implementado para rejeitar o ru´ıdo da
rede, ou seja o ru´ıdo que possa existir na a´rea onde sera´ utilizado, as frequeˆncias
que se tentam anular esta˜o entre os 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz e 200 Hz.
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2.7 Conversa˜o analo´gica para digital
O processo de digitalizac¸a˜o do sinal analo´gico e´ levada a cabo com um conversor
de analo´gico para digital. Hoje em dia, o ADC tornou-se num componente comum
nos dispositivos eletro´nicos modernos e o seu uso tornou-se altamente variado e
generalizado. Antes de utilizar o ADC, as especificac¸o˜es, vantagens e limitac¸o˜es teˆm
de ser analisados a fim de selecionar o mais apropriado para a aplicac¸a˜o. Da mesma
forma, considerac¸o˜es importantes teˆm de ser tidas em conta durante a conversa˜o de
sinais de EMG para o formato digital. Um ADC comum tem uma gama espec´ıfica
de conversa˜o, existem n´ıveis ma´ximos e mı´nimos definidos para um ADC sobre os
quais este pode operar. Um ADC pode converter o sinal analo´gico ao longo de um
certo nu´mero de bits. O nu´mero de bits que um ADC pode converter e´ conhecido
como o seu ”esquema de quantizac¸a˜o”. Se um ADC tem uma gama definida e um
esquema de quantificac¸a˜o de ’N’ bits, em seguida, a resoluc¸a˜o do ADC pode ser dada
como (equac¸a˜o 2.6):
Vresolution =
Vrange
2n
(2.6)
Para converter um sinal de EMG em formato digital, devem ser conhecidas os
treˆs paraˆmetros: quantizac¸a˜o, faixa de conversa˜o e a taxa de amostragem. O nu´mero
de bits, em que um sinal analo´gico pode ser convertido para o formato digital por
um ADC, e´ conhecido como quantizac¸a˜o. O valor ma´ximo da tensa˜o que um ADC
pode converter digitalmente define o intervalo de um ADC. A taxa de amostragem
significa o nu´mero de amostras que um ADC pode converter em um segundo. Apo´s
o sinal de EMG ter sido amplificado ate´ um n´ıvel apropriado, a gama de um ADC
deve ser seleccionada de modo a que possa compreender um certo n´ıvel de tensa˜o.
O nu´mero de quantizac¸a˜o e´ importante, pois determina a resoluc¸a˜o do ADC, quanto
maior o nu´mero de bits de quantizac¸a˜o, menor sera´ a resoluc¸a˜o do ADC. A taxa de
amostragem do ADC e´ tambe´m bastante importante, esta taxa deve ser mantida a
maior poss´ıvel de forma a que a perda de dados do sinal de EMG seja mı´nima. Os
ADCs esta˜o agora dispon´ıveis em microcontroladores (ver secc¸a˜o 2.8) e teˆm taxas
de amostragem superiores a 1000 kSPS13 e esquemas de quantizac¸a˜o de mais de 24
bits.
13Kilosample(s) per second.
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2.8 Microcontroladores
Um microcontrolador[37] e´ um microcomputador compacto projetado para con-
trolar o funcionamento de sistemas embebidos que podem ser aplicados em varias
a´reas, como na robo´tica, domo´tica, mecaˆnica, bioengenharia, seguranc¸a. Analisando
os sistemas existentes no mercado que utilizam microcontroladores, pode notar-se
que as suas aplicac¸o˜es sa˜o cada vez mais exigentes em termos computacionais, de
custo e de consumo energe´tico, o que obriga a que os micro controladores utilizados
sejam cada vez mais eficientes. Para ale´m disto tem-se assistido a uma necessidade
de que estes dispositivos se liguem uns aos outros quer por Universal Serial Bus
(USB), Ethernet ou wireless, raza˜o pela qual os micro controladores devera˜o incluir
perife´ricos que permitam tais funcionalidades. Os utilizadores teˆm tambe´m obrigado
a alterac¸o˜es. As aplicac¸o˜es sa˜o cada vez mais complexas, as interfaces desenvolvidas
cada vez mais intuitivas e acess´ıveis, requisitos multime´dia tambe´m mais exigentes e
uma necessidade de convergeˆncia de funcionalidades entre plataformas sa˜o algumas
das exigeˆncias actuais. A arquitectura comum de um micro controlador e´ a seguinte,
(Figura 2.29):
Fonte: Microcontroller garden, com edic¸a˜o do autor[38].
Figura 2.29: Exemplo da arquitetura de um microcontrolador.
Relativamente a um microprocessador, que geralmente possui um sistema opera-
tivo e uma BIOS, um micro controlador o utilizador e´ que o programa para o efeito
desejado dentro do sistema em que se encontra, podendo eventualmente correr um
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sistema operativo chamado de Real Time Operative System (RTOS)[39]. Normal-
mente este sistema operativo so´ e´ usado para micro controladores com um poder de
processamento maior e com mais Timers dispon´ıveis, como no caso dos ARMs. A
arquitetura de um micro controlador depende da aplicac¸a˜o para que e´ constru´ıdo.
Por exemplo, alguns modelos incluem o uso de mais do que uma random acess me-
mory (RAM), read-only memory (ROM) e possuem um maior ou menor nu´mero de
portas de entrada/sa´ıda, in/out (I/O).
• Uma central processing unit (CPU), que va˜o desde simples 4 bits ate´ proces-
sadores complexos de 64 bits;
• Perife´ricos, tais como timer14, contadores de eventos e watchdog15;
• RAM para armazenamento de dados. Os dados sa˜o armazenados na forma de
registos;
• ROM, erasable programmble read-only memory (EPROM), eletrical-erasble
programmble read-only memory (EEPROM) ou memo´ria flash permitem o
armazenamento de instruc¸o˜es de programa e dados;
• Capacidades de programac¸a˜o;
• Portas de entrada/sa´ıda, permitem a sua interligac¸a˜o com dispositivos pe-
rife´ricos para entrada ou sa´ıda de dados;
• Um relo´gio interno ou externo, que varia em frequeˆncia, desde 1 MHz ate´ 168
MHz;
• Conversores analo´gico para digital;
• Portas se´rie;
• Barramento de dados para transportar informac¸o˜es.
Dentro dos microcontroladores existem va´rios tipos dispon´ıveis no mercado, que
variam nos 10 paraˆmetros mencionados anteriormente. Os microcontroladores mais
usados sa˜o: a atmega, o PIC e o ARM.
14Timer e´ um relo´gio que controla a sequeˆncia de um evento durante a contagem em intervalos
fixos de tempo.
15Watchdog e´ um hardware ou software que gera uma interrupc¸a˜o do timer que reinicia o sistema
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2.8.1 AVR ATmega
AVR ATmega e´ um microcontolador designado de, Computador com Conjunto
Reduzido de Instruc¸o˜es, do ingleˆs Reduced Instruction Set Computer (RISC), com
uma arquitetura Havard modificada de 8 e de 32 bits, desenvolvido pela Atmel em
1996. A sua principal caracteristica inicialmente foi a possibilidade de armazenar a
programac¸a˜o utilizando uma memoria flash para atingir tal feito.
Ao longo do decorrer do tempo, a Atmel foi lanc¸ando novas ATmegas, que levou
ao serem criadas familias de microcontroladores, dentro da Atmel existem quatro
grupos de classificac¸a˜o: tinyAVR, megaAVR, XMEGA e Atmel At94k[40].
As principais diferenc¸as entre estes grupos de microcontradores da Atmel esta˜o
demonstradas na tabela 2.2:
Tabela 2.2: Microcontradores da Atmel
Uma das ATmegas normalmente usadas e´ a ATmega32, que faz parte do grupo
das megaAVR. Existem va´rias caracter´ısticas deste microcontrolador entre as quais:
• Microcontrolador de 8 bits;
• 32kbytes de memo´ria Flash;
• 2048bytes de memo´ria RAM ;
• 1024bytes de memo´ria EEPROM ;
• Pode ser alimentado entre 4,5 V e 5,5 V;
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• Corrente ma´xima fornecida por qualquer pino I/O de 25 mA;
• Corrente ma´xima fornecida e de entrada em todas as portas I/O de 200 mA;
• Pode operar numa frequeˆncia ate´ 16 MHz;
• Oscilador interno de 8 MHz;
• 40 Pinos, dos quais 32 podem ser configurados como I/O, onde 8 destes po-
dem ser conversores A/D de 10 bits de resoluc¸a˜o com tempo de aquisic¸a˜o
programa´vel.
Na Figura 2.30 esta´ o mapeamento dos pinos relativos a` ATmega32:
Fonte: Manual da ATmega32[41].
Figura 2.30: ATmega32.
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2.8.2 PIC
O PIC trata-se de um microcontrolador desenvolvido pela Microchip, e´ cons-
tru´ıdo com base na arquitectura Harvard com instruc¸o˜es do tipo RISC, tal como na
ATmega, e´ uma linha de arquitectura de processadores que favorece um conjunto
simples e pequeno de instruc¸o˜es que levam aproximadamente a mesma quantidade
de tempo para serem executadas.[42] O microcontrolador PIC escolhido para ser
apresentado nesta subsecc¸a˜o foi o PIC18F4550. Na Figura 2.31 esta´ o mapeamento
dos pinos relativos ao PIC18F4550:
Fonte: Manual da PIC18F4550[43].
Figura 2.31: PIC18F4550.
Existem va´rias caracter´ısticas deste microcontrolador entre as quais:
• Microcontrolador de 8 bits;
• 32kbytes de memo´ria Flash;
• 2048bytes de memo´ria RAM ;
• 256bytes de memo´ria EEPROM ;
• Pode ser alimentado entre 4,5 V e 5,5 V;
• Corrente ma´xima fornecida por qualquer pino I/O de 25 mA;
• Corrente ma´xima fornecida e de entrada em todas as portas I/O de 200 mA;
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• Pode operar numa frequeˆncia ate´ 48 MHz (12 MIPS - milho˜es de instruc¸o˜es
por segundo;
• Oscilador interno de 8 MHz;
• 40 Pinos, dos quais 35 podem ser configurados como I/O, onde 13 destes
podem ser conversores A/D de 10 bits de resoluc¸a˜o com tempo de aquisic¸a˜o
programa´vel.
2.8.3 ARM
Os microcontroladores ARM (Acorn RISC Machine), fazem uso da arquitetura
ARM, possuem um processador de 32/64 bits e normalmente sa˜o usados com maior
foco em sistemas embebidos de grande escala. Os processadores ARM sa˜o conhecidos
pela sua versatilidade, pois possuem poucas instruc¸o˜es para programac¸a˜o. Atual-
mente sa˜o encontrados em smartphones, tablets, calculadoras, mo´dulos de desenvol-
vimento como raspberries e odroids e aplicac¸o˜es industriais. Atualmente existem 9
famı´lias de micro controladores, ARM7 Thumb, ARM9 Thumb, ARM9E, ARM10E,
ARM11, ARM15, SecurCore, OptimoDE Data Engine, e Cortex Family.
O processador ARM Cortex-M3 (primeiro ARM de 2006), faz parte da famı´lia
Cortex e foi lanc¸ado com o intuito de alcanc¸ar o mercado dos processadores de 32-
bit. E´ um processador com excelente desempenho e com algumas caracter´ısticas ate´
enta˜o apenas dispon´ıveis em processadores de um gama alta.
O micro controlador escolhido para ser usado como refereˆncia foi o STM32Primer,
o seu pinout esta´ representado na Figura 2.32. Este modelo de ARM CORTEX-M3,
apresenta as seguintes caracter´ısticas:
• Nu´cleo RISC 32-bit ARM CORTEX-M3;
• Oscilador interno 8 MHz / Oscilador externo 4-16 MHz;
• Ma´xima frequeˆncia de funcionamento – 72 MHz (utilizando PLL);
• Memo´ria Flash – 128 KBytes (16 K x 64-bits);
• Memo´ria SRAM – 20 KBytes;
• Nu´mero de GPIOS – 51 (PA0 .. 15, PB0 .. 15, PC0 .. 15, PD0 .. 2);
• Temporizadores (16 bit) - TIM1, TIM2, TIM3 e TIM4;
• ADC - 2 x ADC 12 bits (ate´ 16 canais);
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• Comunicac¸o˜es: 2 x SPI; 2 x I2C; 3 x USART; 1 x CAN; 1 x USB;
• Modo de baixo consumo energe´tico - SLEEP, STOP, STANDBY;
• Tensa˜o de Alimentac¸a˜o - 2 V a 3,6 V.
Fonte: Slides 1, sistemas embebidos ISEP[44].
Figura 2.32: Pinout do STM32F103RBT6 (LQFP64).
2.9 Transmissa˜o de dados
A USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) e´ um
microchip que facilita a comunicac¸a˜o atrave´s de uma porta se´rie de um computa-
dor usando o protocolo RS-232C[45]. Tal como a UART (Universal Asynchronous
Receiver / Transmitter), a USART possibilita ao computador a interface necessa´ria
para a comunicac¸a˜o com modems, dispositivos com Bluetooth e outros dispositivos.
No entanto, ao contra´rio de um UART, a USART oferece a opc¸a˜o de comunicac¸a˜o de
forma s´ıncrona. Na comunicac¸a˜o entre dois processos, o modo s´ıncrono requer que
cada um dos processos envie uma resposta de cada vez, sem ser necessa´ria criar uma
nova comunicac¸a˜o. O modo ass´ıncrono significa que um processo funciona de forma
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independente de outros processos. Por exemplo, um telefonema e´ visto como uma
forma de comunicac¸a˜o sincrona, um dos lados responde enquanto o outro aguarda
e quando este acaba de receber a informac¸a˜o passa a ser ele a enviar, sem ser pre-
ciso comec¸ar um novo telefonema. Enquanto para o modo ass´ıncrono, um exemplo
do nosso quotidiano e´ o envio de emails, um dos lados envia a informac¸a˜o e na˜o
e´ necessa´rio que o destinata´rio responda de imediato, podendo esta informac¸a˜o ser
guardada para mais tarde ser tratada e respondida.
As diferenc¸as pra´ticas entre o modo s´ıncrono (que so´ e´ poss´ıvel com uma USART)
e modo ass´ıncrono (que e´ poss´ıvel com qualquer um os modos mencionados, UART
ou USART) podem ser descritas da seguinte forma:
• Modo s´ıncrono requer dados e uma frequeˆncia de relo´gio. Modo ass´ıncrono
exige apenas dados;
• No modo s´ıncrono, os dados sa˜o transmitidos a uma taxa fixa. No modo
ass´ıncrono, os dados na˜o teˆm de ser transmitidos a uma taxa fixa;
• Os dados s´ıncronos sa˜o normalmente transmitidos sob a forma de blocos, en-
quanto os dados ass´ıncronos sa˜o normalmente transmitidos em um byte de
cada vez;
• O modo s´ıncrono permite uma taxa de transfereˆncia de dados superior de que
o modo ass´ıncrono onde, todos os outros fatores sa˜o mantidos constantes.
2.9.1 Perife´ricos concebidos para a transmissa˜o de dados
No mercado existem diversos perife´ricos com tecnologias que permitem estabe-
lecer comunicac¸o˜es entre dispositivos com uma qualidade bastante aceita´vel. Nesta
subsecc¸a˜o, foram alvo de estudo treˆs tecnologias que podera˜o vir a ser implementadas
no projeto, podendo assim optar pela que se torne mais vantajosa.
Infravermelhos
Os raios infravermelhos podem ser utilizados para transmitir sinais digitais en-
tre computadores. Para tal, torna-se necessa´rio que estes se encontrem relativa-
mente pro´ximos uns dos outros, o que leva a que, apenas possam ser utilizados a
umas distaˆncias relativamente curtas e para ale´m deste contra tempo, tambe´m e´
necessa´rio que na˜o existam obstruc¸o˜es f´ısicas no espac¸o onde os sinais devem cir-
cular. As comunicac¸o˜es com infravermelhos podem atingir velocidades da ordem
dos 10 Mbps, contudo sa˜o mais dispendiosas e mais suscept´ıveis as erros do que as
pro´ximas tecnologias que ira˜o ser apresentadas (Bluetooth 2.9.1, Wi-fi 2.9.1).
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Bluetooth
Bluetooth e´ uma tecnologia desenvolvida para estabelecer uma comunicac¸a˜o com
um raio reduzido. Esta tecnologia visa substituir os fios necessa´rios para comu-
nicac¸a˜o entre dispositivos eletro´nicos, manter n´ıveis elevados de seguranc¸a, ter baixo
consumo de energia e baixo custo. Ale´m disso, possui comunicac¸a˜o servic¸os s´ıncrona,
como transmissa˜o de voz, como ass´ıncrona, como transfereˆncias de arquivos. A mais
ba´sica forma da ligac¸a˜o do Bluetooth consiste na forma de master -slave. O disposi-
tivo Bluetooth (master) esta´ conectado e comunica com um nu´mero de dispositivos
na rede (slaves). A qualquer momento, o dispositivo master consegue transmitir
informac¸a˜o para outro dispositivo. Esta tecnologia opera na faixa Industrial, Scien-
tific, Medical (ISM) a volta dos 2,45 GHz, que pode variar dependendo do local em
que nos encontramos no mundo, sendo esta variac¸a˜o cerca de 0,05 GHz. Para existir
comunicac¸a˜o entre dois dispositivos Bluetooth e´ necessa´rio que ambos se encontrem
dentro de limite de proximidade. O alcance do Bluetooth foi dividido em treˆs classes:
• Poteˆncia ma´xima de 100 mW, alcance de ate´ 100 metros;
• Poteˆncia ma´xima de 2,5 mW, alcance de ate´ 10 metros;
• Poteˆncia ma´xima de 1 mW, alcance de ate´ 1 metro.
A velocidade de transmissa˜o de dados com o Bluetooth e´ relativamente baixa,
na versa˜o 2.0, a taxa pode alcanc¸ar, no ma´ximo 3 Mb/s (megabit por segundo).
Embora estas taxas sejam baixas, sa˜o suficientes para uma conexa˜o satisfato´ria entre
a maioria dos dispositivos. Contudo, esta´ e´ uma tecnologia em constante evoluc¸a˜o,
como prova, a versa˜o 3.0 ja´ e´ capaz de atingir taxas de 24 Mb/s.
Wi-fi
As redes sem fio IEEE 802.11[46], tambe´m conhecidas por wireless, foram uma das
grandes novidades tecnolo´gicas dos u´ltimos anos. Atualmente, esta e´ a tecnologia
mais usada para redes locais sem fios. Como prova deste sucesso, pode-se citar o
ra´pido crescimento do nu´mero de Hot Spots e o facto dos computadores porta´teis ja´
sa´ırem de fabrica equipados com dispositivos IEEE 802.11 integrados.
Neste momento existem 3 verso˜es do IEEE 802.11, a versa˜o IEEE 802.11b a mais
utilizada, possui um velocidade de transmissa˜o de dados de cerca de 11 Mps, comu-
nica com uma frequeˆncia de 2,4 GHz e possui um alcance entre os 30-45 metros. A
IEEE 802.11a, e´ uma nova versa˜o, que possui uma velocidade de transmissa˜o supe-
rior a IEEE 802.11b, com 54 Mps, e´ relativamente mais cara, comunica na banda
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dos 5 GHz e tem um alcance que vai dos 7 metros ate´ aos 22 metros, aproximada-
mente. A versa˜o IEEE 802.11g e´ a versa˜o que ira´ substituir a IEEE 802.11b, tem
um velocidade de transmissa˜o de 54 Mbps, comunica na frequeˆncia dos 2,4 GHz e
tem um raio de alcance que varia entre os 30-45 metros, a grande vantagem para a
IEEE 802.11a e´ o seu custo, esta versa˜o e´ bastante mais barata o que a tornar mais
apetec´ıvel ao utilizador e tambe´m o alcance de comunicac¸a˜o que permite cobrir uma
a´rea mais vasta.
2.10 Produtos no mercado para realizar EMG
Existem va´rios tipos de produtos no mercado, para a realizac¸a˜o a eletromigrafia,
com diversos tamanhos e caracter´ısticas. Nesta secc¸a˜o sera˜o apresentados treˆs tipos
de sistemas que ja´ existem no mercado para a realizac¸a˜o da eletromiografia.
2.10.1 MyoTrac 3G
O Myotrac 3G e´ uma unidade de eletromiografia de superf´ıcie, que possui 2 ca-
nais para realizar a leitura da informac¸a˜o proveniente dos sensores. Esta leitura e´
altamente precisa o que permite aos especialistas discriminar grupos principais de
mu´sculos pe´lvicos e avaliar com precisa˜o esses grupos, a sua func¸a˜o e o uso incorreto
desses mu´sculos. Este produto faz uso de um liquid-crystal display (LCD), incorpo-
rado, para visualizar os registos obtidos pela leitura dos impulsos e permite guardar
ate´ 8 sesso˜es da avaliac¸a˜o do paciente. E´ extremamente porta´til com uma autono-
mia de ate´ 14 horas. Os dados das sesso˜es, ana´lise estat´ıstica e certas observac¸o˜es
sobre os pacientes podem ser guardadas virtualmente ou, enta˜o, tambe´m existe a
possibilidade de serem exportadas para um formato f´ısico, atrave´s da impressa˜o. Na
Figura 2.33 e´ vis´ıvel o produto descrito.
Fonte: Home health provider[47].
Figura 2.33: MyoTrac 3G
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2.10.2 Aparelho Electroterapia/Biofeedback e EMG Mod. 2U2P
O aparelho eletroterapia/biofeedback dispo˜e de electroterapia de baixa energia de
impulso, sesso˜es de biofeedback com medic¸o˜es eletromiogra´ficas de superf´ıcie (EMGS)
e testes eletroneurogra´ficos (ENG) sobre ramificac¸o˜es dos nervos senso´rio-motores
onde existem evideˆncias de patologias compressivas. E´ constitu´ıdo por 2 canais
de sa´ıda universais para electroterapia, 2 canais de sa´ıda para terapia perineal16
e percuta˜nea17 e 2 canais de entrada para EMG/ENG e biofeedback. Possui 33
programas terapeˆuticos ba´sicos (que podem ser mudados ou servir para criac¸a˜o de
novos) organizados por 6 grupos. Possui ainda uma interface de controlo intuitivo e
simples, baseado em menus interactivos activados atrave´s de um ecra˜ ta´ctil, podendo
os resultados serem apresentados no ecra˜ ou impressora atrave´s da impressora sem
fios[48]. Na Figura 2.34 esta´ apresentado o aparelho electroterapia/biofeedback.
Fonte: Medigalia[49].
Figura 2.34: Aparelho Electroterapia/Biofeedback e EMG Mod. 2U2P.
2.10.3 Biopac MP35
O sistema Biopac e´ um conjunto integrado de software e hardware para aquisic¸a˜o
e ana´lise de dados, em atividades relacionadas com as cieˆncias da vida, desenvolvido
em vista a ser aplicado em estabelecimentos de ensino e no campo da investigac¸a˜o.
Faz uso da captac¸a˜o de sinais fisiolo´gicos como EMG, eletroencefalogra´fico, eletrocar-
diogra´fico, etc. Na sua base, esta´ uma caixa que possui ate´ 4 canais de comunicac¸a˜o
com o exterior para a aquisic¸a˜o de dados. Para visualizar os dados recebidos dos
sensores, existem um software desenvolvido pela mesma empresa que criou o pro-
duto, que permite visualizar a informac¸a˜o recebida, dando a oportunidade de na˜o
so´ visualizar o sinal, mas tambe´m analisa´-lo, eliminar o ru´ıdo proveniente de ou-
tras fontes ele´tricas (atrave´s de um processo de calibrac¸a˜o, que e´ sempre efetuado a
16Referente ao per´ıneo.
17Incisa˜o, atravessa a barreira cutaˆnea.
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quando de uma nova utilizac¸a˜o), amplificar o sinal e guarda´-lo[50]. Na Figura 2.35
e´ vis´ıvel a caixa mencionada anteriormente.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 2.35: Biopac MP35.
Fla´vio Ramos 47

3
Trabalho com o Biopac MP35
O facto de ter sido dada a oportunidade de trabalhar com o sistema Biopac
(ver secc¸a˜o 2.10.3), foi bastante enriquecedor em va´rios n´ıveis, desde ter ganho a
sensibilidade, na pra´tica, de como sa˜o conduzidos os testes para a realizac¸a˜o da
eletromiografia, tambe´m como, apo´s o final da experieˆncia com o Biopac, ter uns
resultados que serviram como refereˆncia para os valores que vira˜o a ser obtidos
pelo projeto desenvolvido. Nesta secc¸a˜o sera˜o descritos os dois testes que foram
realizados com o kit Biomedical Engineering, um primeiro teste onde foi registada
a atividade muscular produzida apenas pelo encerrar do punho, no segundo teste
o objetivo foi ideˆntico, mas desta vez a ac¸a˜o pedida envolve um dinamo´metro para
o individuo apertar com uma ma˜o, com o intuito de haver um aumento do registo
da atividade muscular, uma vez que existe um objeto para aplicar a forc¸a exercida
pelo encerrar do punho. Ambos estes testes, foram conduzidos atrave´s de um guia˜o
disponibilizado pela mesma empresa que fabricou este produto.
3.1 Experieˆncia 1
No primeiro teste, o objetivo foi de registar a atividade muscular pela simples
ac¸a˜o de fechar o punho. Para isso foram usados os seguintes equipamentos: Biopac
MP35, os cabos de ligac¸a˜o aos ele´trodos (SS2L), treˆs ele´trodos de gel (ver secc¸a˜o
2.4.2), transformador do Biopack MP35, um cabo USB e um computador a correr
o sistema operativo Windows XP. O primeiro passo foi de ligar o Biopac MP35,
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conectar o cabo USB entre o Biopac MP35 e o computador seguido da colocac¸a˜o
dos ele´trodos no ante-brac¸o (os ele´trodos devem ser colocados no brac¸o dominante do
utilizador, para que a amplitude da atividade muscular seja maior) com a disposic¸a˜o
apresentada na Figura 3.1.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 3.1: Colocac¸a˜o correta dos ele´trodos.
De lembrar que a colocac¸a˜o dos ele´trodos, na˜o e´ arbitraria mas segue as regras
definidas pelo SENIAM (ver secc¸a˜o 2.4.4). O cabo que conecta os ele´trodos ao Biopac
MP35 e´ constitu´ıdo por 3 fios de cores diferentes (branco, vermelho e preto) para
garantir que cada fio esta´ ligado ao eletrodo correspondente, conforme o indicado
na Figura 3.1. Apo´s a conexa˜o do cabo de forma correta aos 3 ele´trodos, este foi
ligado ao Biopac MP35 pela porta se´rie numero 3. Com todo o hardware envolvido
neste experieˆncia ligado e com todas as ligac¸o˜es efetuadas, passou-se para a etapa
de registar os valores obtidos pela leitura dos ele´trodos. A transmissa˜o de dados e´
feita atrave´s de uma ligac¸a˜o USB que liga o Biopac MP35 ao computador e os dados
sa˜o visualizados em tempo real no software. Para visualizar os dados recebidos no
computador, foi usado o software Student Lab System, onde foi selecionado o projeto
”L01-EMG-1”, projeto que ja´ vem com o programa e foi desenvolvido diretamente
para o primeiro teste da eletromiografia. Com o programa aberto e o Biopac MP35
reconhecido, foi enta˜o feita a calibrac¸a˜o do material, para estabelecer os parametros
internos do hardware em uso (como o ganho, offset e a escala de medida) valores
necessa´rios para que as medic¸o˜es que vira˜o a ser efetuadas sejam as mais corretas
poss´ıveis. Para calibrar o sistema e´ pedido que apo´s 2 segundos do inicio do registo, o
utilizador feche o punho com toda a forc¸a que conseguir, para que haja um aumento
da atividade registada. Este processo demora 10 segundos e ao fim desse tempo e´
50 Fla´vio Ramos
3.1. EXPERIEˆNCIA 1
mostrado um gra´fico com os valores obtidos. Para a calibrac¸a˜o ser considerada bem
feita, e´ preciso que durante os 2 segundos iniciais, o valor do registo seja igual a 0,
uma vez que o utilizador na˜o exerceu forc¸a, apo´s este 2 segundos, altura em que e´
pedida que haja enta˜o o encerrar do punho, deve-se verificar no gra´fico um aumento
da atividade registada. Na Figura 3.2, e´ apresentado o gra´fico obtido pelo processo
de calibrac¸a˜o.
Fonte: print screen do software biopac, elaborado pelo autor.
Figura 3.2: Calibrac¸a˜o do sistema.
Como e´ poss´ıvel ver na Figura 3.2, o valor inicial e´ de 0 mV e apo´s o fechar
do punho surgiu um aumento na atividade registada, tal como era previsto para
uma calibrac¸a˜o correta. Com a calibrac¸a˜o efetuada, passou-se enta˜o para a etapa
seguinte. Nesta etapa o procedimento pedido foi de fechar o punho de 2 em 2
segundos e em cada um destes compassos a forc¸a exercida era aumentada em partes
iguais, ate´ que na 4o vez e ultima a forc¸a fosse ma´xima. A Figura 3.3 esta´ divida em
duas partes em que se pode ver dois tipos diferentes de leitura, no gra´fico de cima
(cor vermelha) corresponde ao sinal que o sensor envia sem nenhum tratamento, em
que no eixo do x esta´ representado em tempo em segundos e a grandeza indicada pelo
eixo do y e´ a tensa˜o em mV, enquanto o gra´fico de baixo (cor verde), diz respeito ao
mesmo sinal mas ja´ filtrado e tratado pelo software, em que o eixo do x representa
a unidade temporal em segundos e no eixo do y os valores da tensa˜o em mV.
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Fonte: print screen do software biopac, elaborado pelo autor.
Figura 3.3: Resultados do 1o teste.
3.2 Experieˆncia 2
Relativamente ao segundo teste, o objetivo e´ o mesmo que no primeiro teste, ou
seja registar a atividade muscular, mas como sera´ usado um dinamo´metro tambe´m
sera´ registada a forc¸a exercida sobre o mesmo. A grande diferenc¸a entre este teste
comparativamente ao teste anterior, e´ a utilizac¸a˜o do dinamo´metro. O uso do di-
namo´metro nesta segunda experieˆncia permitiu que os valores obtidos tivessem uma
amplitude maior, uma vez que o utilizador na˜o exerceu apenas a forc¸a de encerrar o
pulso contra a ma˜o, mas num objeto. Uma vez que as ligac¸o˜es necessa´rias para a re-
alizac¸a˜o da experieˆncia ja´ estavam feitas bastou apenas seguir as instruc¸o˜es de como
obter os dados. O procedimento foi ideˆntico ao do primeiro teste, o dinamo´metro
foi apertado 4 vezes, com intervalos de 2 segundos entre elas e a forc¸a aplicada foi
aumentando ate´ que na 4a vez a forc¸a aplicada fosse ma´xima.
A Figura 3.4 esta´ dividida em treˆs partes em que esta˜o apresentados treˆs tipos
diferentes de gra´ficos, todos os gra´ficos teˆm no eixo do x representada a unidade
temporal em segundos, o primeiro gra´fico (em cima, com a cor azul) e´ a forc¸a
exercida pelo utilizador correspondente a cada uma das compresso˜es aplicadas no
dinamo´metro em que no eixo do y esta´ apresentada a forc¸a em Kg, a segunda leitura
(gra´fico do meio, com a cor vermelha) e´ o que o sensor envia, sem ser filtrado ou
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tratado pelo software, no eixo do y esta´ o valor da tensa˜o em mV, por u´ltimo, o ter-
ceiro registo (gra´fico de baixo, com a cor verde) e´ o mesmo sinal lido pelos ele´trodos,
tal como na segunda leitura, mas ja´ filtrado e tratado pelo software Student Lab
System e a grandeza que o eixo do y indica e´ o valor da tensa˜o em mV.
Fonte: print screen do software biopac, elaborado pelo autor.
Figura 3.4: Resultados do 2o teste.
Depois dos testes realizados com o sistema biopac e com uma ideia mais pra´tica
do que sera´ expecta´vel do que acontece quando existe uma leitura dos impulsos
ele´tricos, foi poss´ıvel ganhar uma sensibilidade para o tipo de sinal que devera´ ser
obtido com a implementac¸a˜o do circuito de aquisic¸a˜o.
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Arquitetura geral do sistema
De acordo com os objetivos apresentados e com o estudo efetuado no estado da
arte, foi poss´ıvel especificar as caracter´ısticas do sistema que se pretende desenvolver.
O projeto a desenvolver deve ser capaz de ler o sinal EMG e enviar esse sinal para
uma interface gra´fica, de forma a que o me´dico consiga visualizar o sinal obtido da
experieˆncia realizada. O sistema deve operar em dois modos distintos, um deles
em tempo real, em que o sinal lido e´ de seguida amostrado na interface gra´fica na
forma de um gra´fico. O segundo modo de operac¸a˜o tem mais em vista o objetivo
proposto inicialmente, de recolher todos os dados durante um certo intervalo de
tempo (definido pelo momento em que a tampa da caixa foi aberta ate´ que encontrou
um batente indicando que a operac¸a˜o chegou ao fim), onde o sinal obtido durante
a experieˆncia deve ser armazenado na memo´ria do microcontrolador e so´ depois
de terminada a fase de leitura do sinal EMG, e´ que este deve ser apresentado na
interface gra´fica, novamente em forma de gra´fico.
Os me´dicos fisioterapeutas definiram um tempo de amostragem mı´nimo, que e´
carater´ıstico para o teste da eletromiografia, de cerca de 1 ms, ou seja, o sistema deve
obter 1000 amostras do sinal durante um segundo. A func¸a˜o da interface gra´fica na˜o
deve passar apenas por apresentar o sinal EMG, deve tambe´m possuir a capacidade
de informar ao microcontrolador qual o modo que o sistema deve operar, tempo real
ou guardar os dados, deve ser capaz de enviar a ordem de in´ıcio de leitura e termino
da mesma e por u´ltimo, guardar um registo da experieˆncia, quer em alguma forma
de texto com a informac¸a˜o da tensa˜o do sinal associada a determinado tempo, ou
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enta˜o guardar o gra´fico do sinal EMG em forma de imagem.
Para ale´m do projeto conseguir ler o sinal EMG corretamente e apresenta´-lo gra-
ficamente, o projeto deve possuir uma soluc¸a˜o que permita ao produto evoluir, que
seja poss´ıvel adicionar mais componentes ao projeto, nomeadamente alguns senso-
res e manter a mesma estrutura do hardware original sem ser necessa´rio reconstruir
completamente o projeto para se adaptar a`s novas exigeˆncias. Os responsa´veis do
projeto podem optar assim por um sistema que cumpre com os requisitos iniciais,
ou escolherem o sistema que, embora mais caro, cumpra com os requisitos iniciais e
possua a capacidade de evoluc¸a˜o.
Resumindo os requisitos para este sistema sa˜o os seguintes:
• Obtenc¸a˜o de um sinal EMG onde e´ poss´ıvel extrair informac¸o˜es acerca
dos movimentos dos mu´sculos;
• Possibilidade do sistema operar em dois modos de aquisic¸a˜o de dados
distintos, um modo onde sera´ poss´ıvel visualizar o sinal em tempo real e
um segundo modo onde os dados do sinal sa˜o guardados e posteriormente
sera´ feita a apresentac¸a˜o dos dados graficamente;
• Taxa de amostragem do sinal, de pelo menos 1 ms;
• Implementac¸a˜o do sistema, com um baixo custo e de forma a que o pro-
duto final na˜o possua grandes dimenso˜es para na˜o dificultar a qualidade
dos testes que sera˜o efetuados;
• Criac¸a˜o de uma interface gra´fica onde sera´ poss´ıvel apresentar grafica-
mente o sinal EMG;
• Sistema com a capacidade de evoluir;
Depois de apresentados os requisitos deste projeto e de se ter indicado as suas
caracter´ısticas, foi necessa´rio definir qual a arquitetura do sistema que se deveria
construir. O diagrama da arquitetura do sistema e´ apresentado na Figura 4.1.
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Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 4.1: Arquitetura do sistema.
Tal como pode ser visto pela Figura 4.1, primeiramente, devem ser colocados
ele´trodos no indiv´ıduo na zona dos mu´sculos onde se pretende efetuar os testes,
onde sa˜o conectados ate´ a placa de condicionamento do sinal atrave´s de treˆs fios,
um para cada ele´trodo. De acordo com a pesquisa bibliogra´fica efetuada no estado
da arte, o circuito de aquisic¸a˜o do sinal possui duas componentes principais, uma
delas e´ a amplificac¸a˜o do sinal para aumentar a amplitude do sinal lido, atrave´s de
um amplificador de instrumentac¸a˜o que providencia um ganho, ao valor do sinal,
que e´ regula´vel e introduz pouco ru´ıdo ao sinal. Como mencionado no cap´ıtulo do
estado da arte, o valor ma´ximo para este tipo de sinal e´ de cerca de 6 mV, por isso
e´ importante que a amplitude do sinal seja aumentada para que os impulsos dados
pelos movimentos dos mu´sculos seja visualizado com maior facilidade. A segunda
etapa e´ a filtragem do ru´ıdo inerente a este ge´nero de sinais, utilizando filtros de
passa-alto, passa-baixo em cascata para restringir o espectro de frequeˆncias que
interessam para este tipo de sinal, que de acordo com a pesquisa efetuada, este valor
de frequeˆncias encontra-se entre os 20 Hz e os 250 Hz, para eliminar o ru´ıdo da rede
que se situa nos 50 Hz foi implementado um filtro rejeita-banda.
Depois de o sinal ser tratado pelo circuito de aquisic¸a˜o, este sinal deve entrar num
conversor analo´gico para digital para poder ser interpretado pelo microcontrolador.
O sistema de controlo deve possuir pelo menos, um mo´dulo ADC, um mo´dulo para
a transmissa˜o de dados, dois mo´dulos de timer, que seja relativamente barato e de
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pequenas dimenso˜es. O microcontrolador deve possuir um mo´dulo ADC capaz de
obter taxas de conversa˜o inferiores a 1 ms, para conseguir trabalhar no intervalo
de amostragem mı´nimo definido pelos fisioterapeutas, sem que a qualidade do valor
obtido seja afetada. Dentro do bloco do sistema de controlo, deve ocorrer a conversa˜o
do sinal de analo´gico para digital e o valor obtido pela conversa˜o deve ser enviado pelo
mo´dulo de transmissa˜o de dados. A taxa de transmissa˜o de dados escolhida na˜o deve
afetar a qualidade dos valores que envia nem o tempo de amostragem. O sistema
de controlo deve estar configurado e ligado a um dispositivo de comunicac¸a˜o de
forma a que consiga enviar o sinal para a interface gra´fica e receber simultaneamente
informac¸o˜es que possam surgir por parte da mesma.
Dentro da interface gra´fica sera´ poss´ıvel visual o gra´fico do sinal EMG de uma
forma clara e com o registo do tempo associado a cada medida do sinal EMG para
facilitar a posterior ana´lise do me´dico. Para ale´m de receber informac¸o˜es do sistema
de controlo, esta aplicac¸a˜o gra´fica deve ser capaz de enviar comandos para o mi-
crocontrolador, tais como, escolher o modo de operac¸a˜o, em tempo real ou guardar
os dados, juntamente com a opc¸a˜o de in´ıcio e fim da leitura do sinal e da capaci-
dade de guardar os registos das experieˆncias efetuadas. De lembrar que para existir
uma comunicac¸a˜o entre o sistema de controlo e a interface gra´fica, o dispositivo de
comunicac¸a˜o deve ser do mesmo ge´nero.
Para tornar o sistema mais robusto e com a capacidade de evoluir, sera˜o imple-
mentados dois tipos de microcontroladores, um de 8 bit que cumpre com os requisitos
iniciais do projeto, ou enta˜o passar pela opc¸a˜o do sistema com um microcontrolador
de 32 bit que permite que sejam adicionadas mais func¸o˜es ao projeto base. A opc¸a˜o
de terminar a leitura de dados, no modo em que o sistema deve guardar o sinal
e so´ depois envia´-lo, e´ dada pela interface gra´fica, pois a caixa que os engenheiros
de mecaˆnica ficaram de fazer na˜o ficou conclu´ıda a tempo e conforme explicado no
cap´ıtulo 1.1, a instruc¸a˜o de terminar a leitura seria dada apenas quando a tampa
encontra-se um dos batentes. Esta foi a forma encontrada de simular o teste de
recolha do sinal EMG no modo guardar dados, sem a utilizac¸a˜o da caixa.
Relativamente ao tempo de amostragem, e´ expecta´vel que o sistema consiga
converter o sinal de analo´gico para digital e envia-lo dentro do intervalo de tempo de
1 ms. O tempo de conversa˜o para os mo´dulos ADC dos microcontroladores usados,
situa-se na ordem das dezenas ou poucas centenas de µs, enquanto a velocidade
de transmissa˜o de dados esta´ limitada pelo dispositivo de comunicac¸a˜o que sera´
implementado, cerca de 115200 bps. O valor do sinal sera´ enviado em formato
American Standard Code for Information Interchange (ASCII), onde cada caratere
corresponde a um byte. A opc¸a˜o de enviar o valor neste formato foi tendo em vista
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que, posteriormente, a manipulac¸a˜o deste valor por parte da interface gra´fica sera´
mais simples. Sabendo que, no caso do microcontrolador de 32 bit, a resoluc¸a˜o do
mo´dulo ADC e´ de 12 bit e no microcontrolador de 8 bit e´ de 10 bit, o nosso valor
da conversa˜o pode ir ate´ 4095 ou 1023 respetivamente, o que leva a que tenham
de ser enviados, no caso do valor da conversa˜o ser ma´ximo, 4 bytes mais um byte
”\n”que e´ colocado sempre no final de cada valor indicando o final do mesmo, como
por exemplo ”4095 \ n”. Numa transmissa˜o de dados existe um start bit e um stop
bit mais a trama de 8 bit, o que corresponde a um total de 10 bit, sabendo que a
nossa taxa de transmissa˜o e´ de 115200 bps, o tempo de envio de cada caractere e´,
aproximadamente, 86 µs. Como queremos enviar cinco caracteres o tempo total para
enviar a mensagem completa e´ cerca de 0,43 ms. Mesmo com o tempo de conversa˜o
ma´ximo, aproximadamente, 260 µs e adicionando o tempo de transmissa˜o ma´ximo
0,43 ms, (5 caracteres), o tempo total para estas tarefas anda a` volta dos 0,7 ms,
ficando com alguma margem de manobra para o tempo de amostragem necessa´rio,
de 1 ms, o que torna teoricamente poss´ıvel a implementac¸a˜o deste projeto ao n´ıvel
dos tempos de amostragem.
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5
Implementac¸a˜o
Neste cap´ıtulo sera˜o apresentadas as va´rias fases de implementac¸a˜o do projeto.
Em primeiro lugar, sera´ explicado como foi realizada a aquisic¸a˜o e filtragem do si-
nal EMG, seguido da apresentac¸a˜o do hardware usado neste projeto, depois sera´
introduzida a estrutura do co´digo e o co´digo implementado para cada um dos mi-
crocontroladores, posteriormente e´ feita uma apresentac¸a˜o e explicac¸a˜o da interface
gra´fica desenvolvida.
5.1 Aquisic¸a˜o e filtragem do sinal EMG
A fase relativa a` aquisic¸a˜o e tratamento do sinal EMG, sera´ descrita nesta secc¸a˜o.
O sinal EMG e´ captado atrave´s de treˆs ele´trodos colocados com uma disposic¸a˜o e
localizac¸a˜o especifica, de acordo com a zona onde se pretende atuar (secc¸a˜o 2.4.4).
O que obtemos com este sinal e´ a diferenc¸a de potencial proveniente das ce´lulas
musculares, dadas pelo ele´trodo positivo e pelo ele´ctrodo negativo. Apo´s ser obtido
o sinal, e´ necessa´rio passar ao tratamento do mesmo, este processo envolve um
amplificador de instrumentac¸a˜o para aumentar o ganho do sinal original, por filtros
Rejeita-Banda, Passa-Baixo e por Passa-Alto para eliminar o ru´ıdo inerente ao sinal e
por u´ltimo um amplificador somador na˜o-inversor para aumentar o offset de forma
a que o sinal lido nunca possua componente negativa uma vez que o conversor
analo´gico para digital na˜o leˆ valores negativos.
Na Figura 5.1 e´ apresentado um diagrama de blocos com as etapas desta fase.
61
CAPI´TULO 5. IMPLEMENTAC¸A˜O
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.1: Diagrama de Blocos da aquisic¸a˜o e tratamento do sinal EMG.
5.1.1 Caracter´ısticas do conversor AD do AVR e do ARM
Antes de ser constru´ıdo o circuito para aquisic¸a˜o e tratamento do sinal EMG
e´ necessa´rio conhecer o conversor que vira´ a ser utilizado, visto que o circuito a
desenvolver depende das caracter´ısticas do conversor. O maior requisito para o
conversor AD deste projeto, e´ de conseguir atingir uma taxa de amostragem superior
ou igual a 1000 amostras por segundo, sendo este o valor mı´nimo exigido pelos
me´dicos fisioterapeutas para o teste de eletromiografia.
O AVR escolhido, ATmega 32, ja´ possui um conversor bastante competente em-
butido, com um valor ma´ximo para a taxa de amostragem de cerca de 75000 amostras
por segundo de acordo com o manual do microcontrolador. Contudo, como quere-
mos usar uma resoluc¸a˜o de 10 bit, o nu´mero de amostras por segundo baixa, pois
de acordo com o fabricante para que o erro de conversa˜o seja menor para uma re-
soluc¸a˜o de 10 bit e´ necessa´rio operar num intervalo de tempo de conversa˜o diferente.
Enquanto que para uma resoluc¸a˜o de 8 bit o tempo de conversa˜o pode variar entre
13µs e 260µs com uma resoluc¸a˜o maior, de 10 bit, o fabricante na˜o garante a mesma
fiabilidade da conversa˜o, por isso definiram uma nova janela temporal, onde garan-
tem que a conversa˜o com 10 bit e´ mais cred´ıvel. Este novo intervalo de tempo vai
de 65µs ate´ 260µs, o que leva o nu´mero ma´ximo de amostras seja de, aproximada-
mente, 15000 amostras por segundo. Para ale´m da caracter´ıstica do nu´mero ma´ximo
de amostras, este mo´dulo tem dispon´ıvel 8 entradas que permitem converter ate´ 8
sinais diferentes, possui uma resoluc¸a˜o de 10 bit1, a tensa˜o de refereˆncia e´ ajusta´vel
e varia entre 0 e 5,8 V. Com estas caracter´ısticas, o conversor do AVR e´ suficiente
para as exigeˆncias deste projeto.
Para o microcontrolador ARM, este possui 3 conversores AD, que cumprem
1A resoluc¸a˜o de um ADC significa que o sinal lido sera´ divido em tantos n´ıveis conforme a
resoluc¸a˜o do conversor, no caso do AVR, o sinal lido e´ dividido em 1024 n´ıveis.
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com o requisito exigido neste projeto. Dentro das suas principais caracter´ısticas e´
relevante mencionar: a sua taxa de amostragem situada nas 200 000 amostras por
segundo, ate´ 24 canais de conversa˜o, uma resoluc¸a˜o de 12 bits que permite dividir o
sinal convertido em 4096 n´ıveis e a sua tensa˜o de refereˆncia varia entre 0 V e 3,6 V,
contudo, como neste projeto foi utilizada uma placa de desenvolvimento este valor
de refereˆncia e´ fixo nos 3 V.
Como a u´nica diferenc¸a, entre os dois conversores apresentados anteriormente,
que possui influeˆncia direta no circuito de aquisic¸a˜o e tratamento do sinal e´ o valor
da tensa˜o de refereˆncia, esse valor do AVR foi regulado para igualar o valor da tensa˜o
de refereˆncia do ARM uma vez que este e´ fixo. Desta forma o circuito de aquisic¸a˜o
e tratamento do sinal desenvolvido e´ igual para os dois microcontroladores usados.
5.1.2 Amplificac¸a˜o do sinal EMG
Depois de estudados e analisados va´rios circuitos para a obtenc¸a˜o do sinal de
EMG, foi poss´ıvel montar um circuito capaz de ler o sinal EMG, tendo como base
os esquemas que durante a pesquisa bibliogra´fica reuniram os melhores resultados.
Na Figura 5.2 e´ apresentado o sinal EMG proveniente dos ele´trodos, sem qualquer
tipo de amplificac¸a˜o nem tratamento, este tipo de sinal e´ conhecido como sinal raw.
Fonte: print screen do oscilosco´pio, elaborado pelo autor.
Figura 5.2: Sinal original proveniente dos ele´trodos.
Como e´ vis´ıvel na Figura 5.2, este sinal tem bastante ru´ıdo e uma amplitude
bastante baixa, a escala do oscilosco´pio estava na mais baixa poss´ıvel, 20 mV e
mesmo assim na˜o e´ vis´ıvel o momento de contrac¸a˜o do mu´sculo que ocorreu a meio
da amostragem deste sinal. Uma vez que o valor ma´ximo de tensa˜o que o ser hu-
mano liberta durante a contrac¸a˜o de um mu´sculo e´ de aproximadamente 6 mV,
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e´ necessa´rio aumentar essa amplitude para ser poss´ıvel visualizar o momento de
ativac¸a˜o do mu´sculo. Para conseguir esta amplificac¸a˜o do sinal, os amplificadores
de instrumentac¸a˜o sa˜o os mais indicados para este tipo de sinal, uma vez que, para
sinais de baixa amplitude (uma caracter´ıstica dos sinais EMG), estes sa˜o os mais
sens´ıveis, teˆm um ganho ajusta´vel e possuem uma elevada impedaˆncia de entrada.
Para conhecer mais sobre estes amplificadores, este sa˜o explicados com mais detalhe
na secc¸a˜o 2.5.
Neste projeto o amplificador de instrumentac¸a˜o utilizado foi o INA128P, muito
utilizado se na˜o em todos os circuitos pesquisados, na sua maioria. Escolheu-se
este amplificador, pois apresenta um baixo n´ıvel de ru´ıdo, o que e´ otimo ja´ que o
sinal a amplificar ja´ possui ru´ıdo suficiente. Outro aspeto importante e´ o facto de
necessitar de uma baixa poteˆncia de alimentac¸a˜o. Este amplificador e´ constitu´ıdo
por treˆs amplificadores e por sete resisteˆncias, para controlar o ganho e´ preciso
adicionar uma resisteˆncia externa ao amplificador (Rg), de forma a obter o ganho
desejado (G). Na Figura 5.3 e´ exibido o esquema do INA128P:
Fonte: Texas Instruments[51].
Figura 5.3: Esquema do INA128P.
O ganho total do circuito foi repartido em treˆs partes, na primeira parte o ganho
e´ dado pelo amplificador de instrumentac¸a˜o, na segunda parte o ganho e´ alcanc¸ado
pelo filtro Passa-Baixo e por u´ltimo, o ganho imposto no circuito e´ conseguido
atrave´s do filtro Passa-Alto. Contudo, a amplificac¸a˜o maior fica com o INA128P,
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pois este possui um n´ıvel de ru´ıdo inferior quando comparado com os amplificadores
usados nos filtros. Este me´todo de repartic¸a˜o do ganho permite que o ru´ıdo na˜o seja
completamente amplificado antes de ser removido pelos filtros, obtendo assim um
sinal mais limpo e com uma maior amplitude a` medida que lhe e´ retirado o ru´ıdo.
Antes de ser escolhida a amplificac¸a˜o mais adequada, e´ preciso ter em atenc¸a˜o
as caracter´ısticas do conversor de analo´gico para digital. Tendo em conta os aspetos
mencionados na secc¸a˜o 5.1.1, para conhecermos a amplitude ma´xima que pode ser
empregue neste circuito recorremos a equac¸a˜o 5.1, em que tensa˜o de entrada ma´xima
e´ de 3 V e a amplitude ma´xima de um sinal EMG e´ de 6 mV:
G =
Tensao de entrada maxima
Amplitude maxima do EMG
(5.1)
Atrave´s da equac¸a˜o 5.1 foi poss´ıvel encontrar qual o valor ma´ximo da ampli-
ficac¸a˜o que pode ser aplicado ao circuito, cerca de 500 vezes. Contudo, como na˜o
queremos componente negativa no sinal, temos que garantir que o valor do sinal
quando o mu´sculo esta´ inativo/repouso, se situe no valor interme´dio do intervalo de
tensa˜o de refereˆncia, nos 1,5 V, (offset), em vez dos 0 V. Se fosse aplicado um ganho
de 500, surgiriam partes do sinal que na˜o eram lidas, pois ultrapassam o limite do
valor de refereˆncia do conversor. Como demonstra a equac¸a˜o 5.2, o valor do sinal
seria de 4,5 V:
Sinal = (G × Amp max EMG) + offset (5.2)
Para manter o valor do sinal dentro do intervalo da tensa˜o de refereˆncia, entre
0 e 3 V, o ganho tem de ser menor, para encontrar o valor do ganho coloca-se a
equac¸a˜o 5.2 em ordem ao ganho (equac¸a˜o 5.3):
G =
(sinal − offset)
Amp max EMG
(5.3)
Com o ganho de 250, dado pela equac¸a˜o 5.3 ja´ obtemos um valor ma´ximo do sinal
que se encontra dentro da janela de tenso˜es que o conversor analo´gico para digital
opera. No entanto, para evitar trabalhar na regia˜o limite [0 3] V, o valor do ganho
teve de ser diminu´ıdo, ficando assim com alguma margem de seguranc¸a. A regia˜o
de valores que se decidiu trabalhar foram entre 0,3 V e 2,7 V, o que corresponde a
um ganho de 200, dado pela equac¸a˜o 5.3.
Como foi mencionado anteriormente, o ganho sera´ repartido ficando o ganho
maior, cerca de 50, a cargo do amplificador de instrumentac¸a˜o, o ganho escolhido
para o filtro Passa-Baixo foi de 2, totalizando o ganho total do circuito para 100 e
como o ganho final que queremos obter e´ de 200, e´ necessa´rio que o ganho fornecido
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pelo filtro Passa-Alto seja de 2.
Na equac¸a˜o 5.4 e´ demonstrado o ca´lculo do ganho para o amplificador de ins-
trumentac¸a˜o INA 128P, a resisteˆncia Rg e´ a resisteˆncia externa e G representa o
ganho:
G = 1 +
50000
Rg
(5.4)
Para conseguirmos um ganho de 50, e´ preciso calcular qual o valor da resisteˆncia
que devemos aplicar ao amplificador de instrumentac¸a˜o. Para encontrar o valor da
resisteˆncia foi usada a equac¸a˜o 5.4 em func¸a˜o a Rg (5.5):
Rg =
50000
G− 1 (5.5)
No mercado na˜o existe uma resisteˆncia com o valor obtido na equac¸a˜o 5.5 ('
1020Ω), por isso, a soluc¸a˜o passou por colocar treˆs resisteˆncias (uma de 1000Ω e
duas com 10Ω) em se´rie para obter o valor desejado de 1020Ω. E´ de lembrar que as
resisteˆncias possuem um valor de incerteza que varia entre os 1% e 5% do seu valor,
o que leva a que o valor das resisteˆncias usadas na˜o seja exatamente igual ao valor
teo´rico.
Como e´ poss´ıvel ver na Figura 5.3, o amplificador de instrumentac¸a˜o necessita de
alimentac¸a˜o negativa (pino nu´mero 4). De referir que todo o circuito e´ alimentado
com 5 V, uma vez que este valor de tensa˜o e´ adequado para todos os componentes
envolvidos. Para conseguir a tensa˜o com valor negativo, seria preciso usar mais uma
fonte de alimentac¸a˜o, o que tornaria o produto mais volumoso, menos porta´til e mais
dispendioso.
Para contornar esta questa˜o, foram analisadas outras alternativas, sendo a que
se revelou mais vantajosa e mais eficaz foi a opc¸a˜o pelo componente ICL7660. Este
componente e´ a soluc¸a˜o adequada para o problema, pois e´ capaz de converter tenso˜es
com valores positivos em negativos, colocando a` sa´ıda o sime´trico do valor de tensa˜o
da entrada. O esquema do ICL7660 e´ apresentado na Figura 5.4.
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Fonte: intersil[52].
Figura 5.4: Esquema do ICL7660.
Com a configurac¸a˜o do amplificador de instrumentac¸a˜o explicada, na pro´xima
subsec¸a˜o sera˜o apresentados os filtros aplicados ao circuito para eliminar o ru´ıdo
inerente ao sinal.
5.1.3 Filtragem do ru´ıdo do sinal EMG
Neste circuito foram utilizados treˆs filtros em cascata para eliminar o ma´ximo
ru´ıdo poss´ıvel. Para mais informac¸o˜es sobre o funcionamento e utilidade sobre os
filtros utilizados, estes foram explicados na secc¸a˜o 2.6.
O primeiro filtro implementado foi o filtro Rejeita-Banda para filtrar o ru´ıdo
da rede de 50 Hz, uma vez que este produto sera´ usado num laborato´rio, contendo
inu´meros dispositivos eletro´nicos que teˆm influenciam direta e indireta no nosso
sistema, como por exemplo, atrave´s da radiac¸a˜o eletromagne´tica que estes emitem
e outras fontes de ru´ıdo. Na Figura 5.5 e´ representado o esquema do filtro Rejeita
Banda.
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Fonte: Desenvolvimento e validac¸a˜o de um sistema de recolha de sinal eletromiogra´fico
baseado em placa de aquisic¸a˜o[53].
Figura 5.5: Esquema exemplo do filtro Rejeita-Banda.
Para um filtro Rejeita-Banda ser considerado um filtro com uma resposta ade-
quada, este tem de possuir uma resposta com uma largura de banda o mais pro´xima
poss´ıvel da frequeˆncia a eliminar. No entanto, ja´ foi mencionado anteriormente que
os filtros na˜o possuem respostas ideias, contudo um filtro que atenue uma pequena
largura de banda que inclua a frequeˆncia de corte, ja´ e´ considerado um filtro apro-
priado. A equac¸a˜o caracteristica deste filtro e´ apresentada de seguida (equac¸a˜o 5.6):
fc =
1
2 ∗ pi ×R× C (5.6)
Conhecendo o valor da frequeˆncia de corte (fc) e para tornar as contas mais
simples, e´ assumido que R1 = R2 = 10kΩ, R3 = R4 e C1 = C2 = 47nF . Para ser
poss´ıvel implementar este filtro so´ falta conhecer o valor de R3 e de R4. Atrave´s da
equac¸a˜o 5.7 esse valor e´ calculado, fazendo a equac¸a˜o 5.6 em func¸a˜o de R (R3, R4
sa˜o representadas por R e C1, C2 por C):
R =
1
2 ∗ pi × fc× C (5.7)
Atrave´s da equac¸a˜o 5.7 foi conhecido o valor da resisteˆncia, cerca de 68kΩ. O se-
gundo filtro implementado foi o filtro Passa-Baixo, que possui uma maior atenuac¸a˜o
a`s frequeˆncias mais altas, com uma frequeˆncia de corte configurada para os 250 Hz,
eliminado assim frequeˆncias superiores a 250 Hz, que na˜o sa˜o relevantes para a lei-
tura do sinal EMG. Na Figura 5.6 e´ apresentado o esquema do filtro Passa-Baixo de
segunda ordem.
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Fonte: INTECH[?].
Figura 5.6: Esquema exemplo do filtro Passa-Baixo.
Para tornar a implementac¸a˜o do filtro mais pra´tico em termos anal´ıticos, os
valores das resisteˆncias R1 e R2 foram iguais R1 = R2, acontecendo o mesmo para
o valor dos condensadores C1 = C2. Sabendo qual a frequeˆncia de corte (fc), 250
Hz, e uma vez que o valor do condensador foi estabelecido a` priori, cerca de 470nF ,
o valor da resisteˆncia a aplicar no circuito e´ a nossa inco´gnita, para calcular o valor
desta foi usada a equac¸a˜o 5.7, onde R representa R1, R2 e C representa C1, C2),
substituindo estes valores obtemos o valor das resisteˆncias, de aproximadamente
1354Ω como na˜o existe no mercado resisteˆncias com este valor, a soluc¸a˜o adoptada
passou por colocar cinco resisteˆncias em se´rie para assim alcanc¸ar um valor perto do
desejado. As cinco resisteˆncias usadas foram, uma de 1000Ω, de 220Ω, 100Ω, 22Ω e
10Ω conseguindo assim um valor mais perto do pretendido, cerca de 1352Ω.
Para conseguir o ganho definido para esta etapa, (de 2), as resisteˆncias R3 e
R4 possuem o mesmo valor para assim obter o ganho desejado, como e´ dado pela
equac¸a˜o 5.8, o valor escolhido para estas resisteˆncias foi de 1000Ω:
Ganho =
R4
R3
+ 1 (5.8)
O terceiro filtro aplicado foi o filtro Passa-Alto. Este filtro possui uma frequeˆncia
de corte para os 20 Hz, ja´ que abaixo desta frequeˆncia existem duas fontes impor-
tantes de ru´ıdo que condicionam a qualidade do sinal lido, tal como a ligac¸a˜o entre
o ele´trodo e a pele do utilizador e o movimento do cabo que faz a conexa˜o entre o
ele´trodo e o circuito. Na Figura 5.7 e´ representado o esquema exemplo de um filtro
Passa-Alto de segunda ordem.
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Fonte: INTECH[?].
Figura 5.7: Esquema exemplo do filtro Passa-Alto.
Tal como aconteceu para os u´ltimos filtros, para este tambe´m foi considerado
que a resisteˆncia R1 = R2 e R3 = R4 e os condensadores possuem o mesmo valor,
C1 = C2 pelo mesmo motivo mencionado anteriormente. Sabendo qual o valor da
frequeˆncia de corte (fc), 20 Hz, e o valor para os condensadores definido nos 100nF ,
falta so´ conhecer o valor de R1 e R2. Aplicando a equac¸a˜o 5.7, e´ conhecido o valor
para R1 e R2 (R1, R2 sa˜o representados por R e C1, C2 por C), cerca de 79577Ω.
Tal como nos filtros anteriores, o valor da resisteˆncia e´ um valor que na˜o existe
no mercado, por isso foi necessa´rio aplicar a mesma soluc¸a˜o para obter um valor
aproximado. Para isso foram colocadas cinco resisteˆncias em se´rie com os seguintes
valores, 47kΩ, 22kΩ, 10kΩ , 470Ω e de 100Ω conseguindo um valor de aproximada-
mente 79, 57kΩ.
Para obter o ganho estabelecido para a u´ltima fase, (de 2), as resisteˆncias R3 e
R4 possuem o mesmo valor,o valor escolhido para estas resisteˆncias foi de 1000Ω,
para assim obter o ganho desejado, equac¸a˜o 5.8.
Para aplicar a tensa˜o de offset ao circuito de forma a prevenir que o sinal lido possua
valores de tensa˜o negativos, foi aplicado um amplificador somador na˜o-inversor. De
lembrar que este ge´nero de circuito na˜o e´ usado como amplificador, mas sim como
um somador de tenso˜es, ou seja, a amplitude do nosso sinal na˜o vai aumentar, o que
vai ser incrementado e´ o valor inicial com que o sinal comec¸a a ser lido. Na Figura
5.8 esta´ representado o diagrama de um amplificador somador na˜o-inversor.
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Fonte: Mastering eletronics design[54].
Figura 5.8: Esquema de um amplificador somador na˜o-inversor.
Uma vez que o valor de tensa˜o de refereˆncia ficou definido nos 3V , a tensa˜o
de offset foi calculada para que o valor do sinal de EMG lido quando o mu´sculo
se encontra em repouso seja de 1, 5V , colocando assim o sinal a operar no meio
do valor de refereˆncia. Este valor de offset ja´ foi mencionado anteriormente, nas
equac¸o˜es 5.2, 5.3 para quando se estava a definir o ganho para o sistema. Usando a
nomenclatura dos componentes da Figura 5.8, o nosso V 1 e´ o valor do sinal EMG,
que em repouso se situa nos 4mV 2, (o valor ideal seria de 0mV , mas uma vez
que foram usados sucessivos aumentos de ganho para o sinal, os componentes foram
adicionado erro ate´ que este acabou por se desviar ligeiramente dos 0mV , contudo
na˜o e´ problema´tico ja´ que podemos corrigir com os restantes componentes deste
circuito para obter a` sa´ıda os 1, 5V .). Como a inco´gnita que queremos descobrir e´
o valor a aplicar em V 2, o valor escolhido para as resisteˆncias foi ideˆntico, ou seja
Rf1 = Rf2 = R1 = R2 com o valor de 1000Ω e vout e´ igual a 1,5 V. Atrave´s da
equac¸a˜o 5.9, e´ poss´ıvel encontrar qual o valor de V2:
V 2 = −(Rf2 +Rf1)×R2× V 1−Rf1× vout×R2−Rf1× vout×R1
(Rf2 +Rf1)×R2 (5.9)
Com a equac¸a˜o 5.9 foi encontrado o valor de V2, aproximadamente 1,496 V.
Para conseguir implementar este valor no circuito foi usado um potencio´metro de
1kΩ para obter o valor pretendido, regulando-o de forma a que na sua sa´ıda estivesse
o valor de 1,496 V.
Com a introduc¸a˜o do amplificador somador na˜o inversor, o circuito para a
aquisic¸a˜o e filtragem do sinal EMG ficou completo. Na Figura 5.9 e´ apresentado
o esquema do circuito desenvolvido para a obtenc¸a˜o do sinal EMG.
2Este valor foi medido com um mult´ımetro com a escala de medida de 2 V
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Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.9: Esquema do circuito de aquisic¸a˜o e filtragem do sinal EMG.
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5.2 Hardware
Nesta secc¸a˜o sera˜o abordados os restantes componentes utilizados neste projeto,
mais concretamente o mo´dulo Bluetooth, a alimentac¸a˜o do sistema, os ele´trodos e
os microcontroladores.
5.2.1 Mo´dulo Bluetooth
Para estabelecer a comunicac¸a˜o entre a breadboard e a interface gra´fica, foi uti-
lizado um mo´dulo Bluetooth HC-06. Este mo´dulo foi escolhido como o dispositivo
para a transmissa˜o de dados, uma vez que e´ relativamente barato, de relativa fa´cil
implementac¸a˜o e consegue taxas de envio que na˜o comprometem, nem a qualidade do
sinal enviado nem o tempo de amostragem. Este mo´dulo permite comunicar atrave´s
de porta se´rie, sendo necessa´rio inicializa´-lo com o mesmo baud rate do componente
que queremos conectar, neste caso de 115200 bps. Foi selecionado o baud rate de
115200 bps pois este e´ o valor ma´ximo que o mo´dulo HC-06 permite. Uma vez que
este mo´dulo vem com um baud rate de 9600 bps de fa´brica, foi necessa´rio alterar esse
valor. Para modificar o baud rate foi usado o terminal ”serial port terminal”, onde
apo´s estabelecida uma ligac¸a˜o entre o mo´dulo Bluetooth e o terminal, foi enviado
o comando AT + BAUD8 em que o mo´dulo retorna uma mensagem de ”ok”caso
a alterac¸a˜o do baud rate tenha sido feita com sucesso. Para ale´m da alterac¸a˜o do
baud rate tambe´m e´ poss´ıvel modificar o nome do mo´dulo Bluetooth, escolher uma
password e restaurar os valores de fa´brica.[55]
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.10: Mo´dulo bluetooth, HC-06.
O mo´dulo possui 4 pinos, ver Figura 5.10, VCC onde sa˜o ligados 5V para ser
alimentado, GND em que e´ ligado ao GND do circuito, TXD, pino onde e´ transmitida
a informac¸a˜o e RXD, pino onde e´ efetuada a recec¸a˜o de dados. Os pinos TXD e
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RXD sa˜o ligados aos pinos RXD e TXD respetivamente do microcontrolador que se
esteja a utilizar. Esta ligac¸a˜o e´ cruzada, para que o local emissor na˜o seja conectado
ao local emissor tambe´m, e´ necessa´rio que de um local onde seja efetuada a emissa˜o
de dados e no outro seja capaz de receber essa mesma informac¸a˜o.
5.2.2 Alimentac¸a˜o do sistema
Para alimentar todos os componentes da placa de aquisic¸a˜o, foram usados dois
tipos diferentes de alimentac¸a˜o. Para o circuito com a ATmega32, foi utilizada uma
bateria de 12 V com 1800 mAh, com um adaptador de forma a que alimentac¸a˜o fosse
distribu´ıda atrave´s de dois cabos, um VCC e outro GND. Relativamente ao circuito
com o ARM, uma vez que este esta´ implementado numa placa de desenvolvimento
a sua alimentac¸a˜o e´ apenas feita atrave´s de uma porta mini USB, por isso foi usado
um power bank com 5 V e 5600 mAh, com uma sa´ıda USB onde foi ligada a` placa
atrave´s de um cabo que possui numa das extremidades uma porta USB e na outra
uma porta mini-USB. A alimentac¸a˜o da placa seriam enta˜o feita com dois cabos,
um entre o pino de 5 V da placa de desenvolvimento e a placa de aquisic¸a˜o de sinal
e outro entre o pino GND da placa de desenvolvimento e a placa de aquisic¸a˜o de
sinal.
Todos os componentes utilizados no circuito de aquisic¸a˜o de sinal funcionam com
uma tensa˜o de 5 V, o que levou a que fosse necessa´rio implementar no circuito com
a ATmega32 o regulador de tensa˜o L7805, para reduzir a tensa˜o de alimentac¸a˜o
proveniente da bateria, de 12 V, para os 5 V. No caso do circuito com o ARM,
uma vez que a tensa˜o de alimentac¸a˜o ja´ se situa nos 5 V, na˜o foi preciso utilizar
mais nenhum componente adicional. Na Figura 5.11 e´ apresentado o L7805 e o seu
esquema.
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.11: L7805 e o seu esquema.
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5.2.3 Ele´trodos de superf´ıcie
Os ele´trodos usados foram os ele´trodos de superf´ıcie, a principal caracter´ıstica
deste tipo de ele´trodo e´ que possuem um gel de forma a que o sinal lido seja menos
ruidoso e sa˜o indolores para o paciente. Estes ele´trodos sa˜o ligados a` placa de
aquisic¸a˜o atrave´s de treˆs crocodilos, um para cada ele´trodo, de lembrar que cada
experieˆncia exige a utilizac¸a˜o de treˆs ele´trodos. Na Figura 5.12 esta˜o apresentados
os ele´trodos e os crocodilos usados neste projeto.
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.12: Esquerda, ele´trodos de superf´ıcie usados. Direita, crocodilos.
5.2.4 ATmega32
O microcontrolador escolhido dentro dos AVR foi a ATmega32. Este microcontro-
lador cumpre os requisitos necessa´rios para desenvolver o projeto, possui treˆs timers
onde sera˜o necessa´rios dois, um mo´dulo de conversa˜o de analo´gico para digital inte-
grado, um mo´dulo de comunicac¸a˜o s´ıncrona para estabelecer uma comunicac¸a˜o com
outros dispositivos, uma frequeˆncia ma´xima de relo´gio de 16 Mhz e 40 pinos. Para
ale´m das garantias que as suas caracter´ısticas proporcionam, este e´ um microcon-
trolador barato. Para mais informac¸o˜es sobre este tipo de microcontrolador e a sua
famı´lia consultar secc¸a˜o 2.8.1. Na Figura 5.13 e´ apresentado o circuito ele´trico da
ATmega, onde e´ poss´ıvel conhecer todas as ligac¸o˜es. Nos pinos XTAL1 e XTAL2
foi ligado o cristal de 16 MHz, no pino AREF e´ ligada a tensa˜o de referencia para
o mo´dulo ADC, cerca de 3 V, os pinos AV CC e GND correspondem a` alimentac¸a˜o
do mo´dulo ADC, 5 V, os pinos V CC e GND sa˜o relativos a` alimentac¸a˜o do mi-
crocontrolador, com 5 V, no pino ADC0 e´ ligado o sinal proveniente da placa de
aquisic¸a˜o do sinal EMG e por u´ltimo, o pino TXD e´ ligado ao pino RX do mo´dulo
HC-06 enquanto que o pino RXD e´ conectado ao pino TX do HC-06. O mo´dulo
HC-06 e´ alimentado com 5 V.
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Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.13: ATmega32.
Para programar o ATmega32 foi usada a programadora USBASP V2.0. Esta
programadora possui 10 pinos, embora sejam necessa´rios apenas 6, um para a ali-
mentac¸a˜o, outro para a massa, os restantes sa˜o o MISO, MOSI, SCK e RESET.
Todos estes 4 pinos teˆm de ser conectados aos respetivos pinos do microcontrola-
dor em uso. Na Figura 5.14 esta´ representada a programadora utilizada (imagem a`
esquerda) e o seu esquema (imagem a` direita).
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.14: Esquerda, USBASP V2.0. Direita, esquema USBASP V2.0
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5.2.5 STM32F429
O microcontrolador ARM usado neste projeto foi o ARM Cortex M4 de 32
bits. Este microcontrolador cumpre e excede todos os requisitos necessa´rios para
desenvolver este projeto, possui dezassete timers, treˆs mo´dulos ADC de doze bits,
quatro mo´dulos de USART, uma frequeˆncia de relo´gio ma´xima de 180 MHz e 144
pinos. Na Figura 5.15 sa˜o apresentadas todas as ligac¸o˜es efetuadas na placa de
desenvolvimento usada.
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.15: Placa de desenvolvimento ARM.
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Este ARM esta´ implementado numa placa de desenvolvimento, que torna o tra-
balho com o ARM mais eficaz, uma vez que os pinos esta˜o dispon´ıveis de uma
forma mais simples e aced´ıvel. A aplicac¸a˜o deste microcontrolador e´ mais para uma
prespetiva de futuro, caso seja necessa´rio dotar este sistema com mais capacidades,
como novos componentes, novos sensores, estabelecer comunicac¸o˜es com va´rios dis-
positivos, de uma forma geral, dotar este projeto com a capacidade de evoluc¸a˜o.
Relativamente ao prec¸o e´ mais caro do que a ATmega32, mas a diferenc¸a de prec¸o
e´ aceita´vel pois oferece mais soluc¸o˜es. Para mais informac¸o˜es sobre os ARM, estes
sa˜o explicados no capitulo 2.8.3.
Os pinos V DD e GND correspondem a` alimentac¸a˜o da placa, com cerca de 5
V, o pino PC1, e´ relativo a aquisic¸a˜o por parte do mo´dulo ADC do sinal EMG
proveniente da placa de aquisic¸a˜o do sinal EMG, o pino PA10 e´ ligado ao pino TX
do mo´dulo HC-06 e o pino PA9 e´ conectado ao pino RX do HC-06. O HC-06 e´
alimentado com uma tensa˜o de 5V.
Para passar o programa para o ARM e´ necessa´rio conecta´-lo a uma entrada USB
do computador, atrave´s de um cabo mini-USB para USB (Figura 5.16).
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.16: Cabo mini-USB para USB.
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5.2.6 Montagem final
O circuito da placa de aquisic¸a˜o para o sistema com a ATmega32 e´ representado
na Figura 5.17 a), a montagem para o sistema com o ARM e´ apresentado na Figura
5.17 b).
Fonte: elaborado pelo autor.
a)
b)
Figura 5.17: a), Placa de aquisic¸a˜o para o sistema com a ATmega32. b), Placa de aquisic¸a˜o
para o sistema com o ARM.
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5.3 Estrutura do co´digo
A estrutura do co´digo para cada um dos microcontroladores e´ ideˆntica, uma vez
que estes passam pelas mesmas etapas para amostrar o sinal proveniente do circuito
de aquisic¸a˜o.
Como o microcontrolador faz uso da recec¸a˜o de certos caracteres para por em
marcha certas acc¸o˜es, como por exemplo, escolher o modo de operac¸a˜o ou definir o
momento de in´ıcio ou fim da leitura do sinal, foram colocadas algumas restric¸o˜es no
envio dos caracteres por parte da interface gra´fica, para que na˜o hajam situac¸o˜es em
que a ordem para o fim da leitura seja dada sem que a ordem de in´ıcio da leitura
tenha sido recebida.
Estas restric¸o˜es sa˜o mais aprofundadas na secc¸a˜o 5.4, contudo para o leitor con-
seguir entender o co´digo implementado relativamente aos microcontroladores e´ feita
de seguida uma breve explicac¸a˜o.
Inicialmente as u´nicas letras que se podem enviar sa˜o as referentes ao modo
de operac¸a˜o. Apo´s o modo de operac¸a˜o ficar definido, o envio dos caracteres para
escolher o modo de operac¸a˜o ficam indispon´ıveis passando a ficar ativo o envio da
letra referente a` ordem de in´ıcio da leitura. Quando o in´ıcio da leitura e´ recebido, a
opc¸a˜o de enviar o caractere que corresponde a esta ac¸a˜o fica desativo e por lo´gica, o
pro´ximo passo e´ de ativar o envio do fim da leitura. Com o fim de leitura recebido
por parte do microcontrolador, o envio deste caractere fica indispon´ıvel e volta a
ficar ativo o envio das letras referentes a` escolha do modo de operac¸a˜o e o ciclo
repete-se apo´s o modo voltar a ficar definido.
A opc¸a˜o de colocar estas restric¸o˜es no lado do emissor, passou pelo facto de ser
mais simples desativar e ativar o envio de caracteres por parte da interface gra´fica
do que aumentar a complexidade do co´digo dos microcontroladores.
O fluxograma relativamente ao co´digo principal criado para os microcontrolado-
res e´ apresentado na Figura 5.18, onde e´ demonstrado o funcionamento do programa
na func¸a˜o sua principal. Comec¸ando por inicializar as varia´veis e fazer a configurac¸a˜o
de cada um dos mo´dulos ADC, USART e dos timers de acordo com o pretendido.
E´ poss´ıvel ainda visualizar as va´rias condic¸o˜es que existem, como por exemplo a
verificac¸a˜o do modo de operac¸a˜o.
80 Fla´vio Ramos
5.3. ESTRUTURA DO CO´DIGO
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.18: Fluxograma dos microcontroladores.
Na Figura 5.19 esta´ representada a rotina de interrupc¸a˜o recec¸a˜o da USART,
em que cada caractere corresponde a um evento que vai desencadear uma respetiva
ac¸a˜o do co´digo principal.
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Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.19: Fluxograma da rotina de interrupc¸a˜o da USART.
Na Figura 5.20 sa˜o apresentadas as rotinas de interrupc¸a˜o de cada um dos timers,
que ocorrem sempre dentro de um determinado intervalo de tempo, onde e´ feita a
conversa˜o do sinal analo´gico para digital e no caso do timer associado ao modo
”tempo real”tambe´m e´ realizado o envio deste valor.
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.20: Fluxograma da rotina de interrupc¸a˜o dos timers.
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Explicando a Figura 5.18, em primeiro lugar temos a inicializac¸a˜o das varia´veis,
seguida da configurac¸a˜o dos mo´dulos Timer, ADC e USART. O mo´dulo Timer serve
para definir o tempo de amostragem, o mo´dulo ADC e´ usado para converter o sinal
analo´gico em digital e o mo´dulo USART e´ utilizado para comunicar com outros
dispositivos, enviando e recebendo informac¸o˜es. Depois de terem sido realizadas
todas as configurac¸o˜es, o sistema fica a` espera que receba um caractere, que lhe
informe qual o modo que deve operar, a definic¸a˜o da escolha do modo situa-se
dentro da rotina da interrupc¸a˜o da USART (Figura 5.19), que ocorre sempre que
o sistema recebe um caractere por parte da interface gra´fica. Foi definido que este
programa podia ter dois modos de operac¸a˜o, um deles funciona da seguinte forma,
a` medida que obte´m o valor da conversa˜o A/D, esse valor deve ser enviado para um
dispositivo alvo, este modo e´ denominado de modo ”tempo real”.
O segundo modo, recolhe todos os dados durante um certo intervalo de tempo
e depois de terminada a experieˆncia, envia todos os dados recolhidos ate´ aquele
instante, este segundo modo e´ intitulado de ”guardar dados”. Para este sistema
reconhecer qual o modo em que deve operar, o sistema deve receber um caractere r
indicando que o modo escolhido foi o modo ”tempo real”ou a letra g que representa
o modo ”guardar dados”. Caso na˜o receba nenhum caractere ou o caractere recebido
seja diferente destes dois (r e g) o sistema fica a` espera ate´ que receba novamente um
caractere e que este seja um dos definidos para escolher um dos modos de operac¸a˜o.
Apo´s a recec¸a˜o do caractere r, o modo ficou escolhido e o sistema fica a` espera
que seja enviado o sinal de trigger3, atrave´s da recec¸a˜o da letra t, para assim dar
inicio ao processo de amostragem do sinal EMG. Depois de recebida a letra t o
programa entra dentro da rotina de interrupc¸a˜o do respetivo timer onde ira´ realizar
as instruc¸o˜es apresentadas na Figura 5.20, relativamente ao timer ”tempo real”,
dentro de um intervalo de tempo conhecido como o tempo de amostragem. Este
processo so´ termina quando o sistema receber o caractere p, que retorna a` etapa em
que fica a` espera de um caractere para escolher o modo de operac¸a˜o.
Caso o modo de operac¸a˜o escolhido foi o modo ”guardar dados”(recebeu a letra
g), o sistema fica novamente a` espera da recec¸a˜o do caractere t. Quando recebe esse
caractere, o sistema da´ in´ıcio ao processo de ”guardar dados”dentro da rotina de
interrupc¸a˜o do respetivo timer, com um certo tempo de amostragem, que consiste na
conversa˜o do valor analo´gico do sinal EMG vindo da placa de aquisic¸a˜o para um valor
digital, onde esse valor e´ guardado na memo´ria interna do microcontrolador. Quando
o sistema receber a letra p, o processo de converter e de guardar sa˜o interrompidos e
3A palavra que mais se assemelha em portugueˆs, neste contexto, e´ disparo, que significa que foi
enviada uma ordem para inicializar uma operac¸a˜o.
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todos os valores guardados sa˜o enviados para o dispositivo alvo e o sistema retorna
para o fase em que fica a` espera da escolha do modo de operac¸a˜o.
5.3.1 Co´digo - AVR
Todo o co´digo desenvolvido para o AVR foi realizado no eclipse 4, que e´ um
software de desenvolvimento, pode ser utilizado em Windows, linux e macOS, e´
livre e suporta va´rios tipos de linguagem atrave´s de plugins4 entre elas, a linguagem
C que foi a linguagem escolhida.
Antes de ser explicado o co´digo, de referir que foi usado um relo´gio externo para
ser poss´ıvel atingir uma frequeˆncia maior, uma vez que a frequeˆncia ma´xima do
relo´gio interno da ATmega32 esta´ limitada aos 8 MHz. Com o relo´gio externo foi
poss´ıvel duplicar essa valor, operando-se com uma frequeˆncia de 16 MHz (frequeˆncia
ma´xima para o microcontrolador escolhido, quando se usa um relo´gio externo). Para
indicar ao microcontrolador que o relo´gio a utilizar seria um relo´gio externo, foi
necessa´rio alterar os fuse bits5. No eclipse, existe uma opc¸a˜o que permite alterar os
fuse bits (ver Figura 5.21), bastando introduzir os valores que queremos. Neste caso,
de acordo com o manual da ATmega32, para ser escolhido o modo de funcionamento
que use um relo´gio externo os fuse bits deveriam de ser os seguintes, low fuse:0xFF,
high fuse:0x99.
Fonte: print screen do software eclipse, elaborado pelo autor.
Figura 5.21: Eclipse, janela de alterac¸a˜o dos fuse bits.
4E´ um programa de computador, que permite adicionar novas func¸o˜es/caractere´ısticas a outros
programas.
5Sa˜o bits que alteram o modo de funcionamento do microcontrolador, no manual de cada micro-
controlador existe uma tabela com as va´rias alterac¸o˜es poss´ıveis.
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Depois do microcontrolador estar configurado, restou apenas colocar um cristal
ligado aos pinos corretos da ATmega32, com dois condensadores que ligam cada pino
do cristal a` massa, o valor dos condensadores foi de 15 pf. Na Figura 5.22 e´ vis´ıvel
o cristal utilizado (imagem a` esquerda) e o esquema de montagem do cristal com o
microcontrolador (imagem a` direita).
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.22: Esquerda, relo´gio externo de 16 MHz. Direita, esquema de ligac¸a˜o, entre o
AVR e o relo´gio externo.
Tal como referido na subsec¸a˜o 5.3, o primeiro passo foi de definir as varia´veis que
sera˜o usadas, todas elas sa˜o declaradas globalmente. Como a maioria destas varia´veis
va˜o ser utilizadas dentro de rotinas de interrupc¸o˜es, estas devem ser classificadas
como ”volatile”para poderem ser acedidas por func¸o˜es que na˜o sa˜o interrupc¸o˜es.
Depois de inicializadas as varia´veis, passou-se para a configurac¸a˜o dos mo´dulos, o
primeiro a ser configurado foi o timer, como sera˜o utilizados dois modos de operac¸a˜o
diferente, ”tempo real”e ”guardar dados”, foram implementados dois timers. O
primeiro Timer implementado, foi o Timer2 de 8 bits, que sera´ usado pelo modo
”guardar dados”, com um tempo de amostragem de 1 ms6. Atrave´s da equac¸a˜o 5.10,
e´ poss´ıvel definir o tempo de amostragem que queremos usar:
f tim =
f cpu
(N × (OCR+ 1)) (5.10)
Como o tempo de amostragem e´ de 1 ms a frequeˆncia correspondente e´ de 1000
Hz, logo f tim e´ de 1000 Hz, tambe´m e´ sabido que f cpu e´ de 16 MHz. Para
ficar apenas uma varia´vel desconhecida, o valor estabelecido para OCR foi o seu
valor ma´ximo, 255 (timer de 8 bits). O valor para N, que representa o prescaler, e´
conhecido atrave´s da equac¸a˜o 5.11, que teve origem depois de ter sido colocada a
equac¸a˜o 5.10 em func¸a˜o de N:
61 ms, e´ o tempo de amostragem recomendado pelos fisioterapeutas para o teste de eletromio-
grafia
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N =
f cpu
(f tim× (OCR+ 1)) (5.11)
O resultado dado pela equac¸a˜o 5.11 foi de aproximadamente 62,5, contudo como
na˜o existe nenhum prescaler com o valor de 63 no manual do AVR, o valor escolhido
foi de 64, que e´ o valor mais pro´ximo. Devido a este constrangimento, e´ necessa´rio
calcular o valor exato para OCR (equac¸a˜o 5.12, que originou da colocac¸a˜o da equac¸a˜o
5.10 em func¸a˜o a OCR).
OCR = −f tim×N − f cpu
(f tim×N) (5.12)
O novo valor para o OCR e´ de 249. Este Timer opera no modo de clear Timer
on Compare (CTC) que faz com que a varia´vel contador seja limpa sempre que o
valor do contador seja igual ao OCR. Sempre que esta igualdade acontece e´ ativada
uma interrupc¸a˜o do timer2. Com o valor do prescaler, do OCR e definido o modo
que o timer deve operar, ja´ e´ poss´ıvel configurar o timer2 corretamente.
Para implementar o segundo timer para o modo ”tempo real”, foi tido em consi-
derac¸a˜o que o programa para que o microcontrolador estava a enviar continuamente
os dados, na˜o suportava uma taxa de amostragem de 1 ms. O tempo que demorava
a receber e colocar o valor do sinal num gra´fico era superior a 1 ms e o conceito
de tempo real deixava de ser va´lido, pois o valor do sinal que estava a ser amos-
trado graficamente na˜o correspondia ao valor atual da atividade muscular. Embora
o programa receba todos os dados que lhe fossem enviados, estes eram guardados
sequencialmente por ordem de chegada num buffer, de tamanho ajusta´vel onde eram
colocados no gra´fico pela mesma ordem. Contudo, como o programa demorava mais
tempo a desenhar o gra´fico para o novo valor do que a receber novos valores, a`
medida que o tempo passava o buffer continuava a crescer e o atraso para a repre-
sentac¸a˜o gra´fica do u´ltimo valor recebido ia crescendo tambe´m, existindo testes em
que o mu´sculo ja´ tinha sido ativo e apenas passados alguns segundos e´ que essa
indicac¸a˜o era representada graficamente.
Por isso, a taxa de amostragem teve de ser mais baixa do que o inicialmente pre-
visto, ficando esta com uma taxa de 32 ms. O valor de 32 ms foi conseguido atrave´s
de experieˆncias sucessivas de envio de dados a taxas de amostragem diferentes, ate´
que a aplicac¸a˜o gra´fica apenas recebesse um valor no seu buffer e que esse valor
fosse imediatamente tratado, na˜o recebendo mais nenhum valor ate´ terminar todo
o processo de apresentac¸a˜o do sinal graficamente.
Esta taxa permite ao programa conseguir receber os dados por parte do micro-
controlador, realizar as operac¸o˜es matema´ticas necessa´rias para o tratamento dos
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dados, que sera˜o abordadas na secc¸a˜o 5.4, e colocar o novo valor num gra´fico sem
que receba mais nenhuma informac¸a˜o do microcontrolador. Para configurar o novo
timer, timer0 de 8 bits, foi aplicada a equac¸a˜o 5.11, onde f cpu e´ a mesma, a
frequeˆncia do timer e´ de 31,25 Hz e foi dado novamente o valor ma´ximo para OCR,
255. Uma vez que o valor ma´ximo para o prescaler e´ de 128 e o novo valor do
prescaler foi de 2000, na˜o e´ poss´ıvel utilizar este timer com a taxa de amostragem
desejada. A soluc¸a˜o passou por utilizar o timer de 16 bits, timer1. Com 16 bits, o
valor ma´ximo para OCR e´ de 65535, logo atrave´s da equac¸a˜o 5.11, e´ sabido o valor
do prescaler, cerca de 7,81.
Com o novo valor do prescaler ja´ e´ poss´ıvel encontrar no manual do AVR um
valor que mais se aproxima de 7,81, ficando com prescaler de 8 para este timer.
Calculando agora o valor real de OCR, com o prescaler a 8 atrave´s da equac¸a˜o 5.12,
obtem-se um OCR de 63999.
Tal como o timer2, o timer1 funciona no modo CTC. As interrupc¸o˜es de ambos
os timers, sa˜o inicialmente desativadas, sendo ativadas apenas quando e´ recebido o
sinal de trigger.
Para realizar a conversa˜o do sinal analo´gico para digital, foi configurado o mo´dulo
ADC do AVR. Este mo´dulo foi configurado para usar uma tensa˜o de refereˆncia
externa, que sera˜o os 3 V, opera com uma resoluc¸a˜o de 10 bit e realizara leitura e
respetiva conversa˜o do sinal no pino ADC0 do AVR. Estando o mo´dulo praticamente
configurado, falta apenas escolher qual a frequeˆncia a que o ADC deve funcionar.
De acordo com o manual da ATmega32, o intervalo de tempo em que o ADC opera
corretamente com uma resoluc¸a˜o de 10 bit, situa-se entre os 65µs e os 260µs .
Como queremos que a conversa˜o seja o mais ra´pido poss´ıvel, uma vez que estamos
a trabalhar na ordem dos ms, foi tentado encontrar uma frequeˆncia para o ADC
que mais se aproximasse dos 65µs. Para encontrar a frequeˆncia que o ADC deve
funcionar, e´ necessa´rio recorrer a equac¸a˜o 5.13:
f adc =
f cpu
Prescaler
(5.13)
Onde f adc corresponde a` frequeˆncia do ADC, f cpu e´ a frequeˆncia do relo´gio
externo, 16 MHz e o prescaler varia entre os valores de 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128.
Como queremos que o valor da taxa de conversa˜o se enquadre dentro do intervalo de
tempo definido pelo fabricante, o u´nico prescaler que se pode utilizar e´ o 128, todos
os restantes valores do prescaler colocavam a f adc fora da janela temporal para a
conversa˜o, situada entre os 65µs e os 260µs. Atrave´s da equac¸a˜o 5.14 obtemos o
valor de f adc que se situa nos 125 kHz.
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Prescaler =
f cpu
f adc
(5.14)
Com o valor de f adc de 125 kHz, que corresponde a 8µs e sabendo que para
haver uma conversa˜o completa sa˜o necessa´rios 13 ciclos, o que leva a que o tempo
total da conversa˜o analo´gica para digital seja de 104µs. Com o valor da frequeˆncia
do ADC conhecido, o mo´dulo ficou totalmente configurado de acordo com as nossas
exigeˆncias.
Por u´ltimo, falta explicar a configurac¸a˜o da USART, o mo´dulo que permite ao
microcontrolador comunicar com outros dispositivos. A USART ficou configurada
da seguinte forma: modo s´ıncrono, sem paridade, 1 stop bit e uma trama com 8
bits. Para escolher o baud rate deste microcontrolador, teve-se em conta que o baud
rate ma´ximo do componente usado para comunicar, o mo´dulo bluetooth HC-06, e´ de
115200 bps. Dado que para existir uma comunicac¸a˜o, quer o AVR e HC-06 devem
possuir o mesmo baud rate. Para configurar a USART com um baud rate de 115200
bps, e´ preciso recorrer a equac¸a˜o 5.15
UBRR =
f cpu
(baudrate− 1) ∗ 16 (5.15)
Em que UBRR e´ o valor que informa ao AVR qual o baud rate que deve usar,
f cpu e´ a frequeˆncia do relo´gio externo, 16 MHz e baud rate e´ o valor de baud rate
que queremos trabalhar, 115200 bps. Conhecendo todos as varia´veis a excec¸a˜o do
UBRR, obtemos o seu valor atrave´s da equac¸a˜o 5.15, que e´ de aproximadamente, 8.
Com um baud rate de 115200 bps, significa que sa˜o necessa´rios cerca de 8, 6µs
para enviar um bit. Como uma mensagem e´ constitu´ıda com um start bit, uma
trama de 8 bit e um stop bit, perfazendo um total de 10 bit por mensagem, sabemos
que para enviar uma mensagem sa˜o necessa´rios cerca de 86µs. O valor do sinal e´
passado para formato ASCII, atrave´s de uma func¸a˜o denominada de ”sprintf ”que
converte um valor inteiro numa string7 uma vez que e´ mais simples depois trabalhar
este valor pela interface gra´fica. Sabendo que cada caractere, no formato ASCII,
corresponde a 8 bit, sa˜o enviados no caso extremo, cinco caracteres, quatro destes
sa˜o relativos ao valor da conversa˜o, (uma vez que estamos a trabalhar com uma
resoluc¸a˜o de 12 bit e 10 bit, o que leva a que o valor ma´ximo da conversa˜o possua
quatro algarismos, 4093 e 1023 respetivamente) e mais um caractere que indica o
fim da mensagem, o ”\n”. Com 5 caracteres, o tempo total da mensagem fica cinco
vezes maior, ou seja, aproximadamente 0,434 ms.
7Na programac¸a˜o de computadores, uma string, e´ uma sequeˆncia de caracteres, que pode ser
usada para representar palavras, frases, ou enta˜o apenas letras.
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Por fim, o bit correspondente as interrupc¸o˜es do registo SREG foi ativado para
permitir que hajam interrupc¸o˜es dos mo´dulos mencionados em cima. Com a ex-
plicac¸a˜o da configurac¸a˜o dos mo´dulos, a primeira fase do co´digo fica conclu´ıda.
Feita a explicac¸a˜o de como foram configurados os mo´dulos, sera´ demonstrada
agora o funcionamento do restante co´digo. Na func¸a˜o principal entramos num ciclo
infinito que fica a` espera que o sistema receba um dos caracteres que define o modo
de operac¸a˜o que o utilizador pretende. No seguinte excerto de co´digo e´ apresentado
o ciclo mencionado. Na linha 121 e´ verificado se a varia´vel relativa ao modo ”tempo
real”foi ativa e na linha 131 e´ verificado se a varia´vel do modo ”guardar dados”foi
ativada. Daqui em diante na˜o sera˜o feitas mais refereˆncias as linhas de co´digo, pois
este ja´ se encontra exposto nos fluxogramas das figuras 5.18, 5.19 e 5.20.
Quando e´ recebido um caractere, o sistema entra na interrupc¸a˜o da recec¸a˜o da
USART. Para saber se a informac¸a˜o recebida e´ um dos caracteres que definem o
modo de operac¸a˜o, a mensagem obtida e´ comparada com uma das letras r ou g.
Caso coincida com uma das letras, e´ enta˜o ativada a varia´vel correspondente ao
modo de operac¸a˜o representado pela letra recebida. A varia´vel relativamente ao
modo ”guardar dados”e´ denominada de ”flag guardar dados”, enquanto para o
modo ”tempo real”e´ chamada de ”flag tempo real”. Para ativar estas varia´veis sa˜o
lhes atribu´ıdo o caractere 1 e para serem desativas e´ lhes atribu´ıdo o 0.
Depois de recebida e ativada a varia´vel, voltamos a` func¸a˜o principal onde esta
fica a` espera do sinal do trigger. Quando o sinal do tigger e´ recebido, o processo
e´ o mesmo, o sistema vai a interrupc¸a˜o da USART e verifica se a informac¸a˜o que
recebeu foi a letra t. Caso seja a letra t, e´ ativada a varia´vel que da´ inicio a` leitura.
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Como mencionado anteriormente, a conversa˜o de AD e´ efetuada na rotina de
interrupc¸a˜o do timer respetivo ao modo selecionado. Esta interrupc¸a˜o ocorre sempre
que o valor do contador do timer e´ igual ao valor do OCR, o que faz com que no
timer2 a interrupc¸a˜o acontec¸a a cada 1 ms e no timer1 seja a cada 32 ms. Na
interrupc¸a˜o de cada timer ocorre sempre a conversa˜o de AD, no entanto dependendo
do modo de utilizac¸a˜o, este pode ser o u´nico acontecimento ou podem existir outros.
No caso do modo ”guardar dados”depois de obtido o sinal da conversa˜o, o pro´ximo
passo e´ guardar esse valor num vetor.
Contudo, no modo ”tempo real”, para ale´m da conversa˜o, esse valor e´ trans-
formado numa string para poder ser enviado pela USART. Este processo continua
ate´ que haja a` recec¸a˜o da letra p, que leva a que o sistema entre na rotina de in-
terrupc¸a˜o da USART e desative as varia´veis mencionadas anteriormente e ative a
varia´vel, chamada de ”flag fim”que indica que o processo foi parado.
De volta a func¸a˜o principal, caso estejamos a lidar com o modo ”tempo real”e´
enviada a string ”0000\n”para a interface gra´fica para informar que o sistema parou
com sucesso. Caso o modo da operac¸a˜o foi o modo ”guardar dados”, todos os dados
armazenados no vetor, sera˜o agora convertidos numa srting e enviados pela USART,
quando a transmissa˜o acabar e´ enviada tambe´m a string ”0000 \ n”. Com todas as
varia´veis relativas aos modos de funcionamento limpas, o sistema fica novamente a`
espera que receba a letra que indique o novo modo que o utilizador pretende usar.
5.3.2 Co´digo - ARM
Tal como no AVR, no ARM tambe´m foi utilizado o ecplise 4 para desenvolver o
co´digo. A linguagem escolhida foi em C.
O ARM utilizado neste projeto, funciona a uma frequeˆncia de 180 MHz, contudo,
esta frequeˆncia varia de acordo com o conjunto de perife´ricos que queremos usar,
uma vez que esta˜o ligados a diferentes tipos de barramentos. Existem dois tipos
de barramentos dispon´ıveis, um de alta velocidade, APB2, que permite frequeˆncias
ma´ximas na ordem dos 90 MHz e um barramento de baixa velocidade, APB1, com
uma frequeˆncia ma´xima de 45 MHz.
Uma das grandes diferenc¸as, em termos de co´digo, entre o ARM e o AVR, e´ que
no ARM na˜o trabalhamos com registos, mas sim com estruturas ja´ pre´-definidas,
onde basta introduzir no campo apropriado o valor que queremos.
Tal como no AVR, no ARM tambe´m foram utilizados dois timers, ambos de 16
bits, um para cada modo de operac¸a˜o. Para criar o timer referente ao modo ”guardar
dados”, com uma taxa de amostragem de 1 ms, foi preciso primeiro identificar o
barramento a que o timer4 pertence. De acordo com o manual do ARM, este mo´dulo
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encontra-se no barramento de baixa velocidade, no APB1. O seu funcionamento e´
ideˆntico ao timer do AVR, realiza uma contagem crescente e sempre que o valor do
contador igualar o valor definido por no´s e´ gerada uma interrupc¸a˜o. Para configurar
este timer para produzir uma interrupc¸a˜o a cada 1ms (1000 hz), e´ necessa´rio usar a
equac¸a˜o 5.16:
f tim =
clk tim
(prescaler + 1) ∗ period (5.16)
Onde f tim e´ igual a 1000 Hz, que representa a frequeˆncia que queremos que o
timer gere uma interrupc¸a˜o, clk tim = 90MHz e´ a frequeˆncia do relo´gio do timer,
como mencionado anteriormente a frequeˆncia para este timer deveria de ser de 45
MHz uma vez que esta´ conetado ao barramento de baixa velocidade, mas como o
ARM esta´ a usar a PLL8 para suportar uma frequeˆncia de 180 MHz, o valor de
clk tim e´ multiplicado por 2. Para existir apenas uma varia´vel, o valor para o period
foi definido como 1000. Substituindo todos os valores na equac¸a˜o 5.16 obtemos o
valor para o prescaler (equac¸a˜o 5.17, que teve origem com a colocac¸a˜o da equac¸a˜o
5.16 em func¸a˜o do prescaler):
prescaler = −f tim× period− clk tim
(f tim× period) (5.17)
Atrave´s da equac¸a˜o 5.17 foi enta˜o conhecido o valor para o prescaler, cerca de
89, para a configurac¸a˜o do timer ficar completa. Para implementar o segundo timer
relativo ao modo ”tempo real”todo o procedimento foi igual, a` excec¸a˜o da confi-
gurac¸a˜o para a taxa de amostragem, que neste modo e´ de 32 ms. Para conhecer
o valor do prescaler a usar, foi usada novamente a equac¸a˜o 5.17, onde desta vez o
valor para frequeˆncia do timer e´ de 31,25 Hz, substituindo os valores, obtemos o
valor para o novo prescaler de aproximadamente 2879.
Com ambos os timers configurados, passou-se a` implementac¸a˜o do mo´dulo ADC.
O ADC usado foi o ADC1, ligado ao barramento APB2, com uma resoluc¸a˜o de 12
bits. No caso do ARM, na˜o existe um intervalo de tempo pre´-definido para que a
conversa˜o de um sinal analo´gico para digital deva demorar. Esse intervalo de tempo
depende da frequeˆncia relo´gio do mo´dulo ADC que se esteja a usar, no nu´mero de
ciclos e da resoluc¸a˜o. De acordo com o manual deste ARM, o valor da frequeˆncia
do ADC que resulta em menos erros, quer de conversa˜o ou de offset sa˜o os 30 MHz.
Dada a equac¸a˜o 5.18, e´ poss´ıvel encontrar o valor para o prescaler, com f ADC de
30 MHz e clk ADC1 igual a 90 MHz:
8A PLL e´ um mecanismo que pode ser usado para multiplicar o relo´gio interno ou externo, de
forma a gerar frequeˆncias mais elevadas para o sistema.
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f ADC =
clk ADC1
prescaler
(5.18)
O valor dado pela equac¸a˜o 5.18 foi cerca de 3, contudo como os valores do
prescaler esta˜o pre´-definidos em 2, 4, 6 e 8 na˜o foi poss´ıvel obter o valor de 30 MHz,
por isso optou-se por utilizar o valor mais pro´ximo, prescaler de 4. Substituindo
o valor de prescaler com 4, na equac¸a˜o 5.18, obtemos um valor de f ADC de 22,5
MHz.
Como mencionado anteriormente, o tempo de conversa˜o depende da frequeˆncia
do mo´dulo ADC, do nu´mero de ciclos e da resoluc¸a˜o. Conhecendo o valor da
frequeˆncia e da resoluc¸a˜o, faltou encontrar o valor adequado para o nu´mero de
ciclos. Neste ARM, existem va´rios valores para o nu´mero de ciclos, sendo o mais
baixo de 3, passando por 15, 28, 56, 84 ,112, 144 e 480. Para evitar de trabalhar
na regia˜o limite, optou-se por escolher 15 nu´mero de ciclos para obtermos uma con-
versa˜o completa. Com a equac¸a˜o 5.19, e´ apresentado o tempo que demora ate´ haja
uma conversa˜o completa, cerca de 8µs.
t conv =
1
f ADC
× n ciclos× resolucao (5.19)
Foi encontrado assim o tempo que demora para que haja uma conversa˜o com-
pleta do sinal analo´gico para digital. Com todo o mo´dulo ADC configurado, falta
apenas explicar a implementac¸a˜o da USART. A configurac¸a˜o da USART e´ seme-
lhante a do AVR, com 1 stop bit, sem paridade, com um baud rate de 115200. Para
indicar qual o baud rate a usar, no ARM, basta preencher o campo de ”baud rate”na
estrutura da USART com o valor de 115200 bps, na˜o sendo preciso aplicar nenhuma
fo´rmula. Por u´ltimo foram configurados os mo´dulos do timer e da USART para ge-
rarem interrupc¸o˜es, atrave´s da estrutura do ARM ”NVIC ”que permite indicar qual
a prioridade que queremos que cada uma das interrupc¸o˜es possua. A interrupc¸a˜o
da recec¸a˜o da USART ficou definida como mais priorita´ria do que as interrupc¸o˜es
dos timers que possuem o mesmo n´ıvel de prioridade entre eles. O maior n´ıvel de
prioridade da interrupc¸a˜o da USART deve-se ao facto de quando o sistema receber
algum caractere, este fac¸a com que a interrupc¸a˜o seja atendida imediatamente na˜o
esperando ate´ que o timer que esteja ativo termine o seu processo, contribuindo
para um maior rigor dos tempos de inicio e fim da leitura do sinal, um dos objetivos
principais do desenvolvimento deste projeto.
Com a configurac¸a˜o do mo´dulo das interrupc¸o˜es, a etapa de configurac¸a˜o dos
mo´dulos e´ dada como conclu´ıda. Relativamente a` descric¸a˜o do restante co´digo, este
e´ ideˆntico ao descrito na subsec¸a˜o do AVR, como pode ser visto na sec¸a˜o dos anexos.
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5.4 Interface gra´fica
A criac¸a˜o de uma interface gra´fica foi um dos requisitos adicionais pedido pelos
me´dicos fisioterapeutas. A interface gra´fica deveria de ser capaz de mostrar, pelo
menos um gra´fico representativo do sinal EMG, de dar a ordem de in´ıcio para leitura
do sinal e guardar um registo dos valores obtidos.
O primeiro software que se usou para criar a interface gra´fica foi o MaTrix
Laboratory R2015a (MatLab), contudo, apesar de o sinal ser lido e mostrado num
gra´fico com sucesso, a` medida que o programa recebia mais dados, este tornava-se
cada mais mais lento e a operac¸a˜o em modo ”tempo real”na˜o era va´lida, pois o sinal
mostrado no gra´fico ja´ na˜o correspondia a` realidade, devido ao atraso na amostragem
do sinal. Para ale´m, do problema enumerado anteriormente, o MatLab na˜o e´ um
software livre, o que levava a que, caso a interface fosse toda implementada neste
software, o laborato´rio teria de obter obrigatoriamente uma licenc¸a para poder usar
esta interface, tornando o projeto com um custo elevado apenas devido a` compra da
licenc¸a. Com estes dois contratempos, foi decidido avanc¸ar para outro software que
na˜o apresentasse os mesmos problemas e que na˜o adicionasse mais constrangimentos.
Apo´s a pesquisa e o estudo efetuado, o melhor software encontrado foi o QT Creator
4. Este e´ um programa leve, possui a capacidade de comunicac¸a˜o atrave´s de uma
porta se´rie, permite trabalhar matematicamente os valores recebidos, suporta va´rias
linguagens como por exemplo: C++, QML e JavaScript, possui uma interface gra´fica
com uma implementac¸a˜o simples e amiga´vel para o utilizador com varias opc¸o˜es e
func¸o˜es, e´ livre (uma grande vantagem quando comparado com o MatLab) e funciona
tanto em linux como em windows.
A interface gra´fica foi criada com recurso a linguagem C++. Antes de ser imple-
mentada uma comunicac¸a˜o pela porta se´rie no QT Creator, foi necessa´rio emparelhar
o mo´dulo Bluetooth com o computador.
Para emparelhar o mo´dulo Bluetooth, HC-06, com o sistema operativo em uso
e´ preciso navegar ate´ ao software de ”assistente de configurac¸a˜o de mo´dulos Blueto-
oth”, clicar sobre o nome do mo´dulo que queremos conectar e inserir o pin que vem
associado a este tipo de mo´dulos, por defeito este pin e´ o 1234. Para estabelecer
a conexa˜o, no ubuntu 14.04 entre o mo´dulo bluetooth do computador e do HC-06,
foi preciso recorrer ao terminal onde foram inseridos os seguintes comandos: ”sudo
hcitool scan”para listar todos os mo´dulos Bluetooth vis´ıveis (Figura 5.23):
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Fonte: print screen do software consola, elaborado pelo autor.
Figura 5.23: Lista dos mo´dulos Bluetooth.
Como vis´ıvel na Figura 5.23, o u´ltimo comando retornou o nome do mo´dulo Blue-
tooth usado neste projeto, o HC-06, juntamente com o seu enderec¸o (20 : 16 : 05 : 26 :
97 : 48). Com o comando ”sudo rfcomm bind /dev/rfcomm1 20:16:05:26:97:48 ”e´ cri-
ada uma nova porta designada de ”rfcomm1 ”onde e´ atribu´ıdo o enderec¸o do HC-06
obtido com o comando anterior. Relativamente ao Windows, depois de introduzido
o pin, o Windows faz o emparelhamento com o mo´dulo e cria automaticamente uma
porta se´rie. Para saber qual a porta se´rie a que o mo´dulo ficou associado e´ pre-
ciso ir ate´ ao ”configurador de dispositivos”e clicar sobre a categoria ”Portas (COM
e LPT)”onde e´ apresentada a porta a que este ficou associado. Na Figura 5.24 e´
apresentado o nome da porta a que o mo´dulo HC-06 ficou associado, COM4.
Fonte: print screen do software configurador de dispositivos, elaborado pelo autor.
Figura 5.24: Configurador de dispositivos.
De referir que o processo de conexa˜o ao mo´dulo HC-06 no Ubuntu e´ preciso
efetuar sempre que seja iniciada uma nova sec¸a˜o, enquanto no Windows a porta se´rie
fica sempre configurada. Apo´s explicado o processo de emparelhamento e criac¸a˜o de
uma porta se´rie, ja´ e´ poss´ıvel estabelecer uma comunicac¸a˜o entre o QT Creator e o
mo´dulo Bluetooth. Na Figura 5.25 e´ apresentado o fluxograma da interface gra´fica.
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Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 5.25: Fluxograma da interface gra´fica.
Comec¸ando a explicar o fluxograma da interface gra´fica, primeiramente foi criada
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a porta se´rie do lado do QT Creator. Para isso, foi necessa´rio indicar qual a porta
se´rie do HC-06, rfcomm1 no Ubuntu, para o Windows fica com4. Foi configurada
uma comunicac¸a˜o igual a` do AVR e do ARM, com um baud rate de 115200 bps, uma
trama de 8 bits, sem paridade, um stop bit. Sempre que sa˜o recebidos dados pela
porta se´rie, o programa chama a func¸a˜o ”readData”.
Com a configurac¸a˜o da porta se´rie conclu´ıda, fica a cargo do utilizador escolher
quando e´ que a ligac¸a˜o deve ser estabelecida ou interrompida. Para oferecer esta
possibilidade foram criados dois boto˜es com o propo´sito de conectar e desconectar.
A interface gra´fica deste software permite escolher que objetos (como por exemplo
boto˜es, tabelas, listas), que queremos implementar no ambiente gra´fico, bastando
arrasta´-los para a interface gra´fica. Neste caso foram escolhidos dois boto˜es, que
foram nomeados de ”ligar”e ”desligar”, onde as suas ac¸o˜es sa˜o ativadas quando o
utilizador clica apenas uma vez sobre eles. Dentro do bota˜o ”ligar”a comunicac¸a˜o
com a porta se´rie e´ aberta e fica a espera que o programa estabelec¸a corretamente a
ligac¸a˜o, caso a comunicac¸a˜o na˜o seja estabelecida com sucesso, o programa retorna
uma mensagem de erro e e´ pedido para que o utilizador tente novamente. Quando a
comunicac¸a˜o e´ estabelecida, este bota˜o torna-se desativado, ativando o bota˜o ”des-
ligar”que permite encerrar a comunicac¸a˜o. A opc¸a˜o de ativar e desativar os boto˜es,
foi uma forma de proteger o programa para que o utilizador na˜o aceda a func¸o˜es que
ainda na˜o foram ativadas/configuradas. Na Figura 5.26 sa˜o apresentados os dois
boto˜es mencionados, de notar que o bota˜o ”desligar”aparece ativado juntamente
com o bota˜o ”ligar”apenas para efeito ilustrativo, uma vez que esta condic¸a˜o nunca
ocorre quando se esta´ a efetuar um teste.
Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 5.26: Boto˜es ligar e desligar.
Depois de estabelecida uma comunicac¸a˜o com a placa de aquisic¸a˜o, e´ preciso
indicar ao microcontrolador qual o modo que deve operar, se em ”tempo real”ou
no modo de ”guardar dados”. Para o utilizador realizar essa escolha, foram im-
plementados na interface gra´fica dois boto˜es de ra´dio e um bota˜o ”normal”. Em
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cada um dos boto˜es ra´dio, existe a opc¸a˜o de escolha para cada um dos modos, onde
o estado de uma varia´vel, ativada ou desativada, indica ao sistema qual a escolha
do utilizador, a varia´vel ativa representa que o modo escolhido foi o ”tempo real”,
enquanto a varia´vel destivada indica que o modo escolhido foi o ”guardar dados”. O
terceiro bota˜o, com o nome de ”confirmar”, envia o caractere para o microncontro-
lador conforme o estado atual da varia´vel, com a letra r para o modo ”tempo real”e
a letra g para o modo ”guardar dados”. De seguida e´ apresentada a Figura 5.27
que apresenta os boto˜es que permitem selecionar o modo de operac¸a˜o e o bota˜o de
confirmac¸a˜o do modo escolhido. De referir que devido as caracter´ısticas dos boto˜es
radiais, este na˜o podem estar ativos em simultaˆneo, o que os torna ideias para a
escolha do modo a operar, visto que apenas um dos modo e´ que pode estar ativo.
Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 5.27: Boto˜es para a escolha do modo a operar.
Com o modo a operar selecionado, falta dar a ordem de in´ıcio de leitura do sinal.
Este ordem e´ dada atrave´s de um clique num novo bota˜o ”inicio”que, quando ativado
envia a letra t, dando assim o sinal de trigger para que o microcontrolador comece
a enviar o valor do sinal para o programa. Para que o utilizador na˜o esteja a alterar
o modo de operac¸a˜o enquanto decorre uma leitura de sinal, os boto˜es de ra´dio, o
bota˜o ”confirmar”e o bota˜o ”inicio”sa˜o desativados voltando a ficar ativados apenas
com o atual modo de leitura seja terminado.
Com o sinal de trigger recebido pelo microcontrolador este comec¸a enta˜o a enviar
os dados, o que ativa a func¸a˜o de recec¸a˜o de dados, do programa, ”readData”.
Dentro da func¸a˜o ”readData”, o valor enviado pelo microcontrolador e´ recebido
e guardado num buffer9, dependendo do modo que se escolheu para a operac¸a˜o, este
valor pode ser imediatamente apresentado num gra´fico e o buffer e´ limpo, modo
”tempo real”, ou continuar a ser guardado no buffer ate´ que um sinal que indique
o fim da emissa˜o de dados ocorra, fazendo com que todos os valores recebidos ate´
aquele instante sejam passados para um vetor onde sera˜o posteriormente apresen-
tados num gra´fico. Relativamente a` escala de tempo, representada no eixo dos x
9Um buffer, e´ uma regia˜o de memo´ria f´ısica utilizada para armazenar temporariamente os dados.
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nos gra´ficos, o valor da varia´vel tempo e´ incrementado sempre que haja a recec¸a˜o
de um valor, por exemplo, como e´ sabido a taxa de amostragem do modo ”guardar
dados”e´ de 1 ms, logo esta varia´vel sera´ aumentada de 1 em 1 sempre que se receba
um valor durante este modo, o mesmo acontece para o modo ”tempo real”, mas com
um incremento de 32, ja´ que a taxa de amostragem e´ de 32 ms.
Depois de recebido o valor do sinal EMG este e´ convertido para que seja apresentado
em V. Para isso, foi necessa´rio medir com um mult´ımetro qual o valor real de tensa˜o
para o pino de tensa˜o de refereˆncia para o ADC de ambos os microcontroladores.
Depois de efetuada a medic¸a˜o, o valor obtido situa-se nos 2,88 V o que significa que,
para o caso do ARM, como a resoluc¸a˜o e´ de 12 bits, o valor de 4095 corresponde
a 2,88 V. Sabendo esta condic¸a˜o, e´ poss´ıvel converter todos os valores que sa˜o re-
cebidos em bits e apresenta´-los em V, atrave´s da equac¸a˜o 5.20. O mesmo processo
acontece para o AVR, mas o valor ma´ximo de 2,88 V corresponde a 1024 bits.
conv do sinal recebido =
2, 88× valor recebido
4095
(5.20)
Apo´s a conversa˜o do valor do sinal tenha sido efetuada, o sinal e´ apresentado
em forma de gra´fico. Com um gra´fico ja´ apresenta´vel, foi criada uma nova janela
onde e´ apresentado um segundo gra´fico em que foram implementados um conjunto
de te´cnicas para melhorar a forma como o sinal e´ representado. Primeiramente
foi encontrado o valor do sinal quando o mu´sculo esta em repouso. Esse valor foi
definido como 0, o que o primeiro me´todo, chamado de retificac¸a˜o [56], passa todos
os valores que estejam abaixo de 0 para valores positivos. Por exemplo, se o valor
em repouso for de 500 e existirem dois valores inferiores a 500, um de 495 e outro de
490, este dois valores passariam a 505 e 510 respetivamente. Este me´todo faz com
que todos os valores sejam apresentados apenas em um dos hemisfe´rios do gra´fico.
A segunda te´cnica aplicada, foi de calcular o valor me´dio dos valores, dentro de
uma janela com um certo nu´mero de amostras, eliminando assim os valores de pico
fazendo com que o desenho do sinal EMG se torne mais suave. Este segundo gra´fico
e´ apresentado em simultaˆneo ao gra´fico original, por debaixo deste, para o utilizador
poder assim visualizar os dois gra´ficos e reparar nas melhorias implementadas.
Para indicar ao microcontrolador o fim da leitura e envio dos dados do sinal EMG
foi criado um bota˜o, nomeado de ”fim”, que quando clicado envia a letra p para o
microcontrolador. Para o programa receber a confirmac¸a˜o que o microcontrolador
recebeu a ordem para terminar de enviar dados, o microcontrolador envia a string
”0000 \ n”. Na Figura 5.28 esta˜o apresentados os boto˜es de ”inicio”e ”fim”.
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Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 5.28: Boto˜es para o in´ıcio e fim da leitura do sinal.
Depois de indicado o fim da leitura do sinal, foi implementada a opc¸a˜o de guardar
todos os registos dos valores obtidos ate´ aquele instante, como tambe´m os gra´ficos.
Para isso foi criado um novo bota˜o, ”guardar registo atual”(ver Figura 5.30), que
quando clicado abre uma janela que pergunta ao utilizador qual o nome que deseja
associar ao registo que pretende guardar. Esta janela possui uma caixa de texto onde
deve ser introduzir o nome do registo, dois boto˜es, um bota˜o chamado de ”Ok”que
confirma o nome inserido na caixa de texto e um bota˜o nomeado de ”Cancelar”para
cancelar a ac¸a˜o de guardar os registos. Na Figura 5.29 e´ apresentada a janela da
opc¸a˜o de guardar os registos do teste realizado.
Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 5.29: Nova janela para registo dos valores obtidos.
Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 5.30: Bota˜o para o guardar o registo da experieˆncia atual.
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Com o nome introduzido pelo utilizador, e´ criada uma nova pasta no direto´rio do
programa, (este direto´rio pode ser alterado no co´digo, mas por defeito fica associado
a pasta onde se encontra o executa´vel da interface gra´fica) com o nome atribu´ıdo pelo
utilizador, onde sa˜o guardados os dois gra´ficos com a extensa˜o png, mais um ficheiro
em formato de texto com todos os valores do sinal recebido associados a determinado
instante de tempo. Para diferenciar as duas figuras guardadas, a imagem do gra´fico
associada ao sinal original sem qualquer tratamento, fica com o nome pedido ao
utilizador mais o sufixo de ” sinal da placa”, enquanto que para o gra´fico do sinal
ja´ tratado, o nome do imagem fica, nome introduzido pelo utilizador mais o sufixo
” sinal final”. O ficheiro de texto com os registos do tempo e do valor de tensa˜o
do sinal e´ chamado de ”log”.
Por u´ltimo, o programa limpa todas as varia´veis e retorna a etapa onde pede ao
utilizador para escolher entre os dois modos de operac¸a˜o. Todo o co´digo desenvolvido
para a criac¸a˜o da interface gra´fica esta´ dispon´ıvel na sec¸a˜o do anexo C. O aspeto
final da interface gra´fica e´ mostrado na Figura 5.31.
Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 5.31: Aspeto da interface gra´fica desenvolvida.
Como e´ vis´ıvel na Figura 5.31, os boto˜es mencionados anteriormente esta˜o dis-
postos no lado esquerdo, agrupados dentro de uma janela, cada uma representada
com um nome que carateriza a func¸a˜o de cada um dos boto˜es que essa janela agrupa,
com um aspeto simplista para dar um efeito mais ”limpo”ao utilizador. No meio da
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interface gra´fica existem dois gra´ficos, em que o gra´fico de cima corresponde ao sinal
EMG original transmitido pelo microcontrolador e o segundo gra´fico e´ relativo ao si-
nal EMG trabalhado, com um conjunto de te´cnicas matema´ticas que o tornam mais
apresenta´vel para o utilizador, sem perder as informac¸o˜es que o tornam essencial
para uma avaliac¸a˜o me´dica.
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6
Resultados
Neste cap´ıtulo sera˜o apresentados os resultados obtidos com a implementac¸a˜o dos
sistemas criados para efetuar a leitura de um sinal EMG. Para ale´m da apresentac¸a˜o
dos resultados, sera´ feita tambe´m uma ana´lise ao sinal obtido, comparando-o com o
sinal do sistema biopac, assim como, descobrir qual o microcontrolador mais indicado
para um projeto desta dimensa˜o, indicando as vantagens e desvantagens de cada
um. Sera´ apresentado tambe´m o mecanismo que permite ao utilizador guardar o
registo dos testes de EMG efetuados. Daqui para a frente quando for mencionado
o sistema AVR, e´ relativo a` montagem da placa de aquisic¸a˜o em conjunto com
o microcontrolador ATmega32, quando for referido o sistema ARM, e´ referente a`
montagem da placa de aquisic¸a˜o com o microcontrolador ARM.
Para perceber se o sinal EMG obtido e´ valido, este foi comparado com o sinal do
sistema biopac, onde a experieˆncia foi recriada nas mesmas condic¸o˜es para todos os
sistemas, de forma a que as u´nicas divergeˆncias que possam surgir sejam apenas no
tipo do sinal lido. Antes da colocac¸a˜o dos ele´trodos, a zona onde foi lido o sinal foi
limpa e foram removidos os pelos para na˜o interferirem com a qualidade da leitura.
A colocac¸a˜o dos eletrodos foi realizada de acordo com o protocolo SENIAM [25], (ver
secc¸a˜o 2.4.4), no brac¸o dominante do utente, brac¸o direito. A experieˆncia consistiu
em registar a atividade muscular dos mu´sculos do ante-brac¸o, causada pelo aumento
gradual da forc¸a aplicada com o encerramento do pulso, em que este estava dois
segundos em repouso e os dois segundos seguintes encerrado, o processo foi repetido
num total de 4 vezes, somando um tempo total de aproximadamente 18 segundos.
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Na Figura 6.1 e´ apresentada a disposic¸a˜o dos ele´trodos durante a experieˆncia.
Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 6.1: Disposic¸a˜o dos ele´trodos da experieˆncia.
A taxa de amostragem com o sistema biopac na˜o e´ conhecida e neste modo na˜o
e´ poss´ıvel alterar, contudo depois de va´rios testes efetuados com este sistema com
diferentes taxas de amostragens, foi poss´ıvel concluir que o sinal esteja a ser amos-
trado a uma taxa maior ou igual a 1 ms, enquanto que para o sistema desenvolvido
a taxa de amostragem para este modo de operac¸a˜o, ”tempo real”, situa-se nos 32
ms. Em ambos os sistemas o eixo do x representa o tempo, no biopac em segundos
e no sistema AVR em milissegundos, com um tempo total de cerca de 20 segundos.
No eixo do y, o biopac expressa a tensa˜o do sinal em mV, com um intervalo de
valores de -4 mV a 4 mV para o sinal EMG original e para o sinal ja´ tratado, com
um intervalo de valores de 0 mV a 1,2 mV. Para o sistema AVR, o eixo do y e´
representado por V, com uma janela de valores de 1,40 V a 1,74 V e para o sinal
tratado o intervalo de valores e´ de 1,545 V ate´ 1,65 V. Quer para o sistema AVR
como para o sistema ARM, o eixo do x esta´ dimensionado para apresentar todos os
valores dentro dos primeiros 20 segundos, quando este valor e´ ultrapassado, deixa
de ser apresentado o u´ltimo registo do sinal associado ao valor de tempo mais antigo
para que surja o mais recente de forma a que se mantenha sempre com uma janela
de 20 segundos, independentemente do tempo total da experieˆncia. Relativamente
ao eixo do y, estes valores sa˜o ajusta´veis, e foram definidos apo´s va´rios testes com
diferentes utilizadores para perceber qual era o valor ma´ximo e minimo de cada
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uma das janelas que deveria ser usado. O sinal obtido com o sistema biopac e com
o sistema de aquisic¸a˜o com a ATmega32 e´ apresentado na Figura 6.2.
Fonte: a) print screen do software biopac e b) do programa desenvolvido, elaborado pelo
autor.
a)
b)
Figura 6.2: a), sinal do biopac. b), sinal do sistema AVR no modo ”tempo real”.
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O resultado obtido com o sistema desenvolvido, relativamente ao AVR, e´ bas-
tante satisfato´rio, uma vez que o sinal obtido e´ semelhante ao registado pelo biopac
e e´ poss´ıvel identificar os momentos em que o mu´sculo foi ativado cumprindo assim
com o objetivo proposto com a criac¸a˜o deste projeto. Contudo, como a taxa de
amostragem e´ menor, 32 ms, o gra´fico na˜o possui a mesma densidade de pontos
comparativamente ao sinal do biopac e os valores de pico surgem com maior bruta-
lidade, ja´ que existem menos amostras entre os 32 ms para suavizar esse aumento
de valor. Para perceber como seria o gra´fico do biopac com uma taxa de amostra-
gem perto dos 32 ms, foi usado o programa em modo livre, sem as configurac¸o˜es ja´
criadas para o sistema estar pronto para ler determinado tipo de sinal. Foi enta˜o es-
colhido um tempo de amostragem que se aproximasse mais dos 32 ms, infelizmente,
como na˜o e´ poss´ıvel introduzir o valor que queremos, foi escolhido um valor, dentro
da gama que eles dispo˜em, sendo 20 amostras por segundo o valor mais pro´ximo
do desejado. Na Figura 6.3 e´ vis´ıvel o gra´fico obtido com sistema biopac com um
tempo de amostragem de 50 ms, onde a grandeza representada pelo eixo do x e´ em
s, com um tempo total de 8 ms e no eixo do y e´ apresentado o valor do sinal em
mV, com uma janela de -11,60 mV ate´ -2,90 mV.
Fonte: print screen do software biopac, elaborado pelo autor.
Figura 6.3: Sinal do sistema biopac, com 20 amostras por segundo.
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Como se pode concluir pela Figura 6.3, quando o sinal possui menos amostras
por segundo e´ natural que os valores de pico fiquem mais isolados e que o sinal na˜o
seja ta˜o denso como quando se esta a trabalhar com uma frequeˆncia de amostragem
maior. Concluindo, o sinal obtido com o sistema AVR e´ valido e pronto a ser
implementado num projeto de eletromiografia.
Relativamente ao sistema com o ARM, a comparac¸a˜o do sinal obtido em modo
”tempo real”, com o sinal de biopac e´ apresentado na Figura 6.4. Para o sistema
biopac, os eixos sa˜o os mesmos mencionados na experiencia de comparac¸a˜o dos sinais
entre o sistema do biopac e o sistema do AVR.
Para o sistema ARM, o eixo do x representa o tempo em ms, com um tempo
total de 20 segundos e o eixo do y e´ representado por V, com uma janela de valores
de 1,26 V a 1,62 V e para o sinal tratado o intervalo de valores e´ de 1,44 V ate´ 1,545
V. O sinal EMG obtido com o sistema ARM, com uma taxa de amostragem de 32
ms, e´ muito semelhante ao gra´fico do sistema do biopac, sendo poss´ıvel perceber os
instantes onde o mu´sculo foi ativado, indicando que este sistema e´ valido e capaz de
ler sinais EMG com sucesso.
A menor densidade de pontos e alguns valores de pico mais noto´rios, tal como no
sistema AVR, e´ devido ao tempo de amostragem ser inferior ao do sistema biopac.
Fonte: a) print screen do software biopac e b) do programa desenvolvido, elaborado pelo
autor.
a)
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b)
Figura 6.4: a), sinal do biopac. b), sinal do sistema ARM no modo ”tempo real”.
Apo´s apresentados os sinais obtidos com o modo ”tempo real”, sera˜o agora apre-
sentados os gra´ficos correspondentes ao modo ”guardar dados”. Neste modo o tempo
de amostragem ja´ e´ de 1 ms, e o sinal obtido e´ ainda mais semelhante ao do sinal
do sistema biopac, uma vez que possui mais amostras por segundo. Na Figura 6.5 e´
apresentada a comparac¸a˜o entre o gra´fico do sinal EMG do biopack e o sinal EMG
do sistema ARM a operar no modo ”guardar dados”. Os instantes de ativac¸a˜o e
repouso do mu´sculo na˜o correspondem exatamente ao intervalo de tempo desejado,
de 2 segundos, porque neste modo na˜o existe feedback do sinal em tempo real para
quem esta a realizar o teste de EMG, para conseguir acertar eficazmente nos interva-
los de tempo corretos. Contudo os momentos de ativac¸a˜o e desativac¸a˜o do mu´sculo
na˜o ficaram muito distantes do intervalo de tempo pretendido, o que e´ bastante
satisfato´rio dado as circunstaˆncias enumeradas.
Com a apresentac¸a˜o do modo de operac¸a˜o ”guardar dados”para o sistema ARM,
ficam conclu´ıdas as demonstrac¸o˜es dos resultados obtidos com este microcontrola-
dor, para os dois modos de funcionamento, com uma nota positiva para ambos os
resultados dados por este sistema.
108 Fla´vio Ramos
Fonte: a) print screen do software biopac e b) do programa desenvolvido, elaborado pelo
autor.
a)
b)
Figura 6.5: a), sinal do biopac. b), sinal do sistema ARM, modo ”guardar dados”.
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Relativamente ao sinal do sistema AVR no modo ”guardar dados”, surge um
problema. Como a ATmega32 possui apenas uma SRAM de 2kbytes e cada amostra
da conversa˜o e´ uma varia´vel de 2 bytes (a resoluc¸a˜o do ADC e´ de 10 bits), este
sistema, teoricamente apenas consegue armazenar em memo´ria os valores do sinal
durante 1 segundo, uma vez que a taxa de amostragem neste modo e´ de 1 ms.
Contudo, a Atmega32 precisa de guardar outras varia´veis, que embora na˜o sejam
em ta˜o grande nu´mero como as amostras do sinal, ocupam o seu espac¸o na memo´ria,
o que reduz ainda mais o espac¸o na SRAM dispon´ıvel para as amostras.
Com o co´digo completamente funcional, o espac¸o deixado na SRAM permite
criar um vetor com 900 posic¸o˜es, correspondendo a um tempo de aproximadamente
900 ms. Como o objetivo deste projeto, numa fase inicial, passa por registar o
sinal EMG durante uma queda livre, ou seja, a ac¸a˜o da tampa abrir e chegar a
um batente de forma a simular uma entorse, o tempo para que esse acontecimento
acontec¸a ronda os 500 ms e os 700 ms. Embora a ATmega32 consiga registar todos
os valores dentro desse intervalo de tempo, a ideia deste projeto e´ ser versa´til e
que seja ajusta´vel a novas necessidades, como adicionar ao sistema de simulac¸a˜o de
entorse, um mecanismo que controle a velocidade com que a tampa abra, levando a
que o tempo da experieˆncia aumente e a ATmega32 ja´ na˜o consiga cumprir com o
seu objetivo de registar o sinal EMG durante o teste. Concluindo, foi comprovado
que este microcontrolador e´ suficiente para um projeto inicial, contudo, na˜o dota o
produto com capacidade de evoluir. Na Figura 6.6 esta´ representado o sinal EMG
da ATmega32 com o modo ”guardar dados”, onde embora parec¸a possuir menos
amostras do que o sistema com o ARM, a verdade e´ que a janela de amostragem e´
bastante inferior ao do sistema com o ARM.
Nesta experieˆncia o tempo total foi de, aproximadamente, 560 ms enquanto no
sistema com o ARM tempo da experieˆncia anda a` volta dos 18 segundos. Em relac¸a˜o
ao eixo dos y, este e´ expresso em V, com o intervalo de valores iguais a experieˆncia
anterior.
Com a apresentac¸a˜o do gra´fico obtido com o sistema AVR no modo de ”guar-
dar dados”, fica conclu´ıda a fase de apresentac¸a˜o de resultados com um balanc¸o
extremamente positivo, pois o objetivo de leitura do sinal EMG foi conseguido com
sucesso nos dois sistemas implementados. De referir que o utilizador pode aumentar
e diminuir as escalas do gra´fico, interagindo com a bola do rato, movendo-a num
sentido de sul para norte para para focar num ponto do gra´fico ou diminuir, atrave´s
da ac¸a˜o de rodar a roda do rato num sentido de norte para sul, para conseguir obter
uma vista mais abrangente de todo o gra´fico.
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Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
a)
b)
Figura 6.6: a), sinal do sistema ARM, modo ”guardar dados”, b), sinal do sistema AVR,
modo ”guardar dados”.
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Caso o utilizador deseje guardar os registos obtidos do teste de eletromiografia
realizado, basta clicar sobre o bota˜o ”guardar registo atual”, onde surge uma nova
janela, em que e´ pedido ao utilizador que introduza um nome para ficar associado ao
registo do sinal, Figura 6.7, nesta experieˆncia o nome atribu´ıdo foi de ”testelog 1”.
Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 6.7: Janela onde e´ pedido o nome para atribuir ao registo.
Depois de introduzido o nome dado a` experieˆncia, e´ criada uma pasta com o
nome atribu´ıdo pelo utilizador que conte´m um ficheiro de texto com os valores dos
tempos e duas imagens, cada uma corresponde a um dos gra´ficos. Na Figura 6.8 e´
apresentada uma pasta exemplo, do registo efetuado.
Fonte: print screen da pasta do registo, elaborado pelo autor.
Figura 6.8: Aspeto da pasta onde sa˜o guardados os registos.
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Na Figura 6.8 e´ vis´ıvel as duas figuras dos gra´ficos, onde a imagem do sinal
original e´ denominada de ”testelog 1 sinal da placa”e da imagem com o sinal ja´
tratado fica com o nome de ”testelog sinal final”. O ficheiro ”log.txt”corresponde
ao ficheiro de texto com os registos dos tempos e da tensa˜o do sinal, em que pode
ser visto um pequeno excerto na Figura 6.9, que corresponde a um teste efetuado
no modo ”tempo real”com o sistema ARM.
Fonte: print screen do ficheiro log, elaborado pelo autor.
Figura 6.9: Aspeto do ficheiro de texto onde sa˜o guardados os registos.
A interface gra´fica foi desenvolvida no sistema operativo Ubuntu 14.04, contudo
e´ compat´ıvel com o Windows 10. Para que esta interface fosse compat´ıvel com
o Windows 10, foi necessa´rio remover todos os caracteres especiais que na˜o sa˜o
reconhecidos na passagem do programa do linux para o sistema operativo Windows
10. Na Figura 6.10 e´ apresentada a interface gra´fica completa, semelhante a` Figura
5.31, mas com os gra´ficos obtidos durante o teste com o sistema ARM no modo
”tempo real”.
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Fonte: print screen do programa desenvolvido, elaborado pelo autor.
Figura 6.10: Apresentac¸a˜o completa da interface gra´fica.
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7
Conclusa˜o
Durante o per´ıodo da dissertac¸a˜o da tese de mestrado foi criado e testado um sis-
tema de aquisic¸a˜o e registo de um sinal EMG. A montagem do circuito de aquisic¸a˜o
do sinal foi baseada na pesquisa bibliogra´fica efetuada durante o estudo de outros
produtos semelhantes [57][58][59]. Depois de o sinal estar condicionado, foi criado
o co´digo para os microcontroladores de forma a que conseguissem receber e enviar
o sinal para a interface gra´fica. A interface gra´fica foi desenvolvida a` imagem do
software biopac, produto que possuiu um papel bastante relevante no decorrer deste
projeto, pois foi a introduc¸a˜o ao ge´nero de sinal que era especta´vel obter.
Os resultados obtidos durante os testes efetuados permitiram perceber se o sis-
tema desenvolvido era capaz de ler um sinal EMG com sucesso. Com base nas
experieˆncias realizadas com o sistema biopac, o sistema desenvolvido foi colocado
nas mesmas condic¸o˜es de teste, com os mesmos ele´trodos, no mesmo paciente e com
o mesmo procedimento para realizar a leitura. Depois de comparados e analisados os
resultados obtidos quer pelo sistema biopac e pelo sistema desenvolvido, e´ poss´ıvel
concluir que o projeto foi um sucesso. O sinal dos dois sistemas e´ bastante seme-
lhante, cumprindo com o objetivo proposto inicialmente de realizar um sistema para
a recolha de um sinal eletromiogra´fico.
Um dos obsta´culos enfrentados, foi a capacidade de memo´ria do microcontro-
lador ATmega32, que devido ao seu limite de memo´ria, 2 kBytes na˜o e´ suficiente
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quando queremos registar um maior nu´mero de amostras, uma vez que na˜o possui
capacidade para as guardar em grande nu´mero, enquanto que no caso do micro-
controlador ARM, na˜o existiu esse problema. Relativamente a` criac¸a˜o da interface
gra´fica, esta era uma a´rea que na˜o tinha muita experieˆncia, uma vez que sai fora do
aˆmbito do ensino providenciado pelo curso e onde todo o conhecimento foi adquirido
durante a elaborac¸a˜o deste trabalho. A otimizac¸a˜o dos tempos de amostragem, no
modo tempo real, foi um factor que podia ter sido melhorado, caso houvesse um
maior conhecimento pre´vio da manipulac¸a˜o dos dados recebidos pela porta se´rie.
Como trabalho futuro seria interessante adicionar mais sensores ao sistema, tais
como um acelero´metro e/ou uma balanc¸a de carga, de forma a ajudar o me´dico
fisioterapeuta a conseguir extrair mais informac¸o˜es acerca do teste realizado, tor-
nado assim a sua ana´lise mais assertiva, uma vez que e´ baseada em mais fatores de
medic¸a˜o.
Concluindo, este projeto foi considerado um sucesso, pois conseguiu atingir to-
das as metas que foram propostas para a elaborac¸a˜o do trabalho. O sinal EMG foi
lido com sucesso, foram implementados os dois modos de operac¸a˜o e uma interface
gra´fica onde e´ poss´ıvel visualizar o sinal. O desenvolvimento deste projeto foi bas-
tante enriquecedor tanto a n´ıvel acade´mico como profissional, em que foi poss´ıvel
aprender novos to´picos, em novas a´reas onde a ele´tronica pode surgir para melhorar
a qualidade de vida dos seres humanos. Foi uma honra ter feito parte deste projeto.
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Anexo A. Programac¸a˜o da ATmega32
Neste anexo sa˜o apresentados os diversos ficheiros do co´digo desenvolvido para os
microcontroladores e para a interface gra´fica.
#d e f i n e F CPU 16000000UL
#inc lude <avr / i o . h>
#inc lude <s t d l i b . h>
#inc lude <math . h>
#inc lude <s t d i o . h>
#inc lude <avr /wdt . h>
#inc lude <avr / i n t e r r u p t . h>
#inc lude <u t i l / de lay . h>
#inc lude ”USART. h”
#inc lude ”ADC. h”
#d e f i n e s b i ( a , b ) ( a ) |= (1 << (b ) )
#d e f i n e cb i ( a , b ) ( a ) &= ˜(1 << (b ) )
v o l a t i l e char f l a g e n v i a r =0, f l a g f i m =0, f l a g gua rda r dado s =0,
f l a g t e m p o r e a l =0,a = ’0 ’ ;
char buf [ 6 ] ;
v o l a t i l e u i n t 1 6 t f =0, Valor AD gd [ 9 0 0 ] , Valor AD ;
void i n i c i o ( )
{
//Timer
//Timer − Tempo Real
TCCR1A=0b00000000 ; //CTC, Normal port operat ion , pre sc 1024
TCCR1B=0b00001010 ;
OCR1A=63999; // Inte r rupcao 32ms
// Inte r rupcao 16ms
//Timer − Guardar dados
TCCR2=0b00001100 ; //CTC, Normal port operat ion , pre sc 64
OCR2=249; // Inte r rupcao 2ms
//USART
u s a r t c o n f i g (115200 ,16000000) ;
//ADC
a d c c o n f i g (0 b01000000 , 0 b10000111 ) ;
// In t e r rupcoe s
s e i ( ) ;
}
ISR (USART RXC vect)
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{
a=USART Rececao ( ) ;
switch ( a )
{
case ( ’ r ’ ) :
f l a g t e m p o r e a l =1;
f l a g gua rda r dado s =0;
break ;
case ( ’ g ’ ) :
f l a g gua rda r dado s =1;
f l a g t e m p o r e a l =0;
break ;
case ( ’ t ’ ) :
f l a g e n v i a r =1;
break ;
case ( ’ p ’ ) :
f l a g e n v i a r =0;
f l a g f i m =1;
break ;
}
}
ISR (TIMER1 COMPA vect)
{
Valor AD=Ler ADC ( 0 ) ;
s p r i n t f ( buf ,”%d\n” , Valor AD ) ;
USART envia string ( buf ) ;
}
ISR (TIMER2 COMP vect)
{
Valor AD gd [ f ]=Ler ADC ( 0 ) ;
f ++;
}
i n t main ( )
{
u i n t 1 6 t i ;
char b u f f e r [ 3 2 ] ;
i n i c i o ( ) ;
whi l e (1 )
{
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1) // Cic l o para a l e i t u r a dos v a l o r e s do ADC
{
i f ( f l a g e n v i a r ==1)
{
TIMSK=0b00010000 ; // Ativa in t e r rupcao tim1
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}
}
i f ( f l a g gua rda r dado s==1) // Cic l o para a l e i t u r a dos v a l o r e s do ADC
{
i f ( f l a g e n v i a r ==1)
{
TIMSK=0b10000000 ; // Ativa in t e r rupcao tim2
}
}
i f ( f l a g f i m ==1) // Condicao que v e r i f i c a se a l e i t u r a ja acabou para poder env ia r os dados por USART
{
TIMSK=0b00000000 ; // Desat iva in t e r rupcao tim0
i f ( f l a g gua rda r dado s==1)
{
f o r ( i =0; i<=f ; i++)
{
s p r i n t f ( bu f f e r ,”%d\n” , Valor AD gd [ i ] ) ;
USART envia string ( b u f f e r ) ;
}
}
USART envia string (”00000\n ” ) ;
f l a g e n v i a r =0;
f l a g f i m =0;
f =0;
f l a g t e m p o r e a l =0;
f l a g gua rda r dado s =0;
}
}
re turn 0 ;
}
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Anexo B. Programac¸a˜o da ARM
/∗ Standard i n c l u d e s . ∗/
#inc lude <s t d i o . h>
#inc lude <s t r i n g . h>
#inc lude <s t d i n t . h>
/∗ Scheduler i n c l u d e s . ∗/
/∗ Library i n c l u d e s . ∗/
#inc lude ” stm32f4xx . h”
#inc lude ” stm32f4xx conf . h”
#inc lude ” tm s tm32 f4 i l i 9 341 . h”
#inc lude ” s tm32 eva l l e gacy . h”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
v o l a t i l e char f l a g f i m =0, f l a g e n v i a r =0, f l a g t e m p o r e a l =0,
f l a g gua rda r dado s =0,a ;
v o l a t i l e u i n t 1 6 t i =0, f =0, v a l o r a d t r =0;
v o l a t i l e u i n t 1 6 t va lo r ad [ 3 0 0 0 0 ] ;
u i n t 1 6 t ADC Val ; // Sto r e s the c a l c u l a t e d ADC value
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Conf iguracao do LCD
void LCD config ( )
{
TM ILI9341 Init ( ) ; // I n i c i a o l cd
TM ILI9341 Rotate ( TM ILI9341 Or ientat ion Port ra i t 2 ) ; //Roda o l cd 90
TM ILI9341 Fi l l ( ILI9341 COLOR RED ) ; // Preenche o l cd de branco
}
void prvDisplayMessageLCD ( i n t l ine number , char ∗message ) // Escrever no l cd
{
TM ILI9341 Puts (12 , 19∗ l ine number , message , &TM Font 11x18 ,
ILI9341 COLOR BLACK , ILI9341 COLOR RED ) ;
}
// Conf iguracao da f r e q . do r e l o g i o a usar //
/∗ Relog io de 180 Mhz ∗/
void RCC Config HSE PLL MAX ( )
{
u i n t 3 2 t HSEStartUpStatus = 0 ;
RCC DeInit ( ) ; // I n i c i a o r e l o g i o com os v a l o r e s pre−d e f i n i d o s
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RCC HSEConfig (RCC HSE ON ) ; // I n i c i a o HSE
HSEStartUpStatus = RCC WaitForHSEStartUp ( ) ; // Espera que o HSE f i q u e pronto
i f ( HSEStartUpStatus == SUCCESS) // Ver f i c a se o r e l o g i o arrancou com suce s so
{
//FLASH SetLatency ( FLASH Latency 3 ) ; //Wait s t a t e 3
//FLASH PrefetchBufferCmd (ENABLE) ; // Liga o b u f f e r de p r e f e t c h da memoria f l a s h
//FLASH InstructionCacheCmd (ENABLE) ;
//FLASH DataCacheCmd(ENABLE) ;
RCC PLLConfig (RCC PLLSource HSE ,8/∗HSE VALUE/1000000)∗/ ,360 ,2 , 7 ) ; //SYSCLK = 180 Mhz
RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1 ) ;
RCC PCLK2Config (RCC HCLK Div2 ) ; // Frequencia do r e l o g i o para os p e r i f e r i c o s APB2
RCC PCLK1Config (RCC HCLK Div4 ) ; // Frequencia do r e l o g i o para os p e r i f e r i c o s APB1
RCC PLLCmd(ENABLE) ; // I n i c i a a PLL
whi le ( RCC GetFlagStatus (RCC FLAG PLLRDY) == RESET) ; // Espera ate que a PLL f i q u e pronta
RCC SYSCLKConfig(RCC SYSCLKSource PLLCLK ) ; // S e l e c i o n a a PLL como fonte de r e l o g i o
whi l e (RCC GetSYSCLKSource ( ) != RCC CFGR SWS PLL ) ; // Espera que a PLL arranque
}
e l s e
{
re turn ;
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Grupo de i n t e r r u p c o e s //
// Conf iguracao das i n t e r r u p c o e s //
void i n t e r r u p c o e s c o n f i g ( )
{
NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure ;
NVIC PriorityGroupConfig ( NVIC PriorityGroup 1 ) ;
// Inte r rupcao do timer4
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannel = TIM4 IRQn ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0 ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelSubPriority = 0 ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC Init(&NVIC InitStructure ) ;
// Inte r rupcao do timer5
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannel = TIM5 IRQn ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0 ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelSubPriority = 0 ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC Init(&NVIC InitStructure ) ;
// Inte r rupcao da USART
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannel = USART1 IRQn ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0 ;
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NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelSubPriority = 1 ;
NVIC InitStructure . NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC Init(&NVIC InitStructure ) ;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Conf iguracao dos p e r i f e r i c o s //
// Conf iguracao da USART1 //
void USART1 config ( u i n t 3 2 t baudrate ) //Funcao da
con f i gu racao da USART que recebe como parametros de entrada o
baudrate e d e f i n e o tamanho da f i l a de mensagens
{
USART InitTypeDef USART InitStructure ; // I n i c i a r a e s t r u t u r a da c o n f i g da usar t
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure ; // I n i c i a r a e s t r u t u r a da c o n f i g dos p inos da USART
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA , ENABLE) ; // I n i c i a r o r e l o g i o dos p inos A
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1 , ENABLE) ; // I n i c i a r o r e l o g i o da usar t
GPIO PinAFConfig (GPIOA, GPIO PinSource9 , GPIO AF USART1 ) ; //Coneta PA9 ao USART1 Tx
GPIO PinAFConfig (GPIOA, GPIO PinSource10 , GPIO AF USART1 ) ; //Coneta PA10 ao USART1 Rx
GPIO InitStructure . GPIO Pin = GPIO Pin 9 |GPIO Pin 10 ;
GPIO InitStructure . GPIO Mode = GPIO Mode AF ;
GPIO InitStructure . GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz ;
GPIO InitStructure . GPIO OType = GPIO OType PP ;
GPIO InitStructure . GPIO PuPd = GPIO PuPd UP ;
GPIO Init (GPIOA, &GPIO InitStructure ) ;
USART InitStructure . USART BaudRate = baudrate ;
USART InitStructure . USART WordLength = USART WordLength 8b ;
USART InitStructure . USART StopBits = USART StopBits 1 ;
USART InitStructure . USART Parity = USART Parity No ;
USART InitStructure . USART HardwareFlowControl =
USART HardwareFlowControl None ;
USART InitStructure .USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx ;
USART Init (USART1, &USART InitStructure ) ;
/∗ Ativa USART1 ∗/
USART Cmd(USART1, ENABLE) ;
USART ITConfig (USART1, USART IT RXNE, ENABLE) ;
}
// Conf iguracao do ADC1 //
void ADC1 config ( u i n t 8 t channel , u i n t 3 2 t p r e s c a l e r )
{
i f ( p r e s c a l e r ==2) p r e s c a l e r=ADC Prescaler Div2 ;
i f ( p r e s c a l e r ==4) p r e s c a l e r=ADC Prescaler Div4 ;
i f ( p r e s c a l e r ==6) p r e s c a l e r=ADC Prescaler Div6 ;
i f ( p r e s c a l e r ==8) p r e s c a l e r=ADC Prescaler Div8 ;
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC , ENABLE) ;
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1 , ENABLE) ;
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure ;
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/∗ ADC Channel 11 −> PC1 ∗/
GPIO InitStructure . GPIO Pin = GPIO Pin 1 ;
GPIO InitStructure . GPIO Mode = GPIO Mode AN ;
GPIO InitStructure . GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL ;
GPIO Init (GPIOC, &GPIO InitStructure ) ;
ADC CommonInitTypeDef ADC CommonInitStructure ;
ADC InitTypeDef ADC InitStructure ;
/∗ ADC Common I n i t ∗/
ADC CommonInitStructure .ADC Mode = ADC Mode Independent ;
ADC CommonInitStructure . ADC Prescaler = p r e s c a l e r ;
ADC CommonInitStructure . ADC DMAAccessMode =
ADC DMAAccessMode Disabled ;
ADC CommonInitStructure . ADC TwoSamplingDelay =
ADC TwoSamplingDelay 5Cycles ;
ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure ) ;
ADC InitStructure . ADC Resolution = ADC Resolution 12b ;
ADC InitStructure . ADC ScanConvMode = DISABLE; // 1 Channel
ADC InitStructure . ADC ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC InitStructure . ADC ExternalTrigConvEdge =
ADC ExternalTrigConvEdge None ;
ADC InitStructure . ADC ExternalTrigConv =
ADC ExternalTrigConv T2 TRGO ;
ADC InitStructure . ADC DataAlign = ADC DataAlign Right ;
ADC InitStructure . ADC NbrOfConversion = 1 ;
ADC Init (ADC1, &ADC InitStructure ) ;
/∗ ADC1 r e g u l a r channel 11 c o n f i g u r a t i o n ∗/
ADC RegularChannelConfig (ADC1, ADC Channel 11 , 1 ,
ADC SampleTime 144Cycles ) ; // PC1
/∗ Enable ADC1 ∗/
ADC Cmd(ADC1, ENABLE) ;
}
void t i m e r 4 c o n f i g ( )
{
/∗ Enable TIM4 c lock ∗/
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM4 , ENABLE) ;
/∗ Time base c o n f i g u r a t i o n ∗/
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure ;
TIM TimeBaseStructure . TIM Period = 1000 ;
TIM TimeBaseStructure . TIM Prescaler = 89 ;
TIM TimeBaseStructure . TIM ClockDivision = 0 ;
TIM TimeBaseStructure . TIM CounterMode = TIM CounterMode Up ;
TIM TimeBaseInit (TIM4, &TIM TimeBaseStructure ) ;
TIM ARRPreloadConfig ( TIM4, ENABLE ) ;
}
void t i m e r 5 c o n f i g ( )
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{
/∗ Enable TIM5 c lock ∗/
RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM5 , ENABLE) ;
/∗ Time base c o n f i g u r a t i o n ∗/
TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure ;
TIM TimeBaseStructure . TIM Period = 1000 ;
TIM TimeBaseStructure . TIM Prescaler = 2879 ;
TIM TimeBaseStructure . TIM ClockDivision = 0 ;
TIM TimeBaseStructure . TIM CounterMode = TIM CounterMode Up ;
TIM TimeBaseInit (TIM5, &TIM TimeBaseStructure ) ;
TIM ARRPreloadConfig ( TIM5, ENABLE ) ;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Funcoes c a r a c t e r i s t i c a s da USART //
// Funcao para r e c ebe r os dados do t ipo char , a t rave s da in t e r rupcao de
rececao da USART //
char USART obter Char ( )
{
}
// Funcao para env ia r os dados do t ipo char , a t rave s da in t e r rupcao de
envio da USART //
void USART enviar char ( char put char )
{
USART SendData(USART1, put char ) ;
/∗ Loop u n t i l the end o f t ransmi s s i on ∗/
whi l e ( USART GetFlagStatus (USART1, USART FLAG TC) == RESET)
{}
}
// Funcao para env ia r os dados do t ipo char formando uma s t r i ng , a t rave s
da in t e r rupcao de envio da USART //
void USART enviar string ( char ∗ p u t s t r i n g )
{
i n t i =0;
whi l e ( p u t s t r i n g [ i ] != 0x00 )
{
USART enviar char ( p u t s t r i n g [ i ] ) ;
i ++;
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Funcoes do ADC1 //
u i n t 1 6 t Ler ADC( )
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{
i n t ADC1ConvertedValue=0;
ADC SoftwareStartConv (ADC1) ;
whi l e ( ADC GetFlagStatus (ADC1, ADC FLAG EOC) != SET ) ;
ADC1ConvertedValue = ADC GetConversionValue (ADC1) ;
ADC ClearFlag (ADC1, ADC FLAG EOC) ;
re turn ADC GetConversionValue (ADC1) ;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Funcoes das i n t e rupcoe s //
void TIM4 IRQHandler ( )
{
i f ( TIM GetFlagStatus (TIM4, TIM FLAG Update) != RESET)
{
va lo r ad [ f ]=Ler ADC ( ) ;
f ++;
TIM ClearFlag (TIM4, TIM FLAG Update ) ;
}
}
void TIM5 IRQHandler ( )
{
char b u f t r [ 3 2 ] ;
i f ( TIM GetFlagStatus (TIM5, TIM FLAG Update) != RESET)
{
v a l o r a d t r=Ler ADC ( ) ;
s p r i n t f ( bu f t r ,”%d\n” , v a l o r a d t r ) ;
USART enviar string ( b u f t r ) ;
f ++;
TIM ClearFlag (TIM5, TIM FLAG Update ) ;
}
}
void USART1 IRQHandler ( void )
{
i f ( USART GetITStatus (USART1, USART IT RXNE) != RESET) //Caso a in t e r rupcao s e j a da rececao da USART entao :
{
USART ClearITPendingBit (USART1,USART IT RXNE ) ;
a = USART ReceiveData (USART1) ;
//O va lo r r e c eb ido da USART passa para a v a r i v e l a
switch ( a )
{
case ( ’ r ’ ) :
f l a g t e m p o r e a l =1;
f l a g gua rda r dado s =0;
break ;
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case ( ’ g ’ ) :
f l a g gua rda r dado s =1;
f l a g t e m p o r e a l =0;
break ;
case ( ’ t ’ ) :
f l a g e n v i a r =1;
break ;
case ( ’ p ’ ) :
f l a g f i m =1;
f l a g e n v i a r =0;
break ;
}
a=0;
}
USART ClearITPendingBit (USART1, USART IT RXNE ) ;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
i n t main ( void )
{
u i n t 1 6 t j ;
char buf [ 3 2 ] ;
// Conf iguracao do r e l o g i o //
RCC Config HSE PLL MAX ( ) ;
// I n i c i a l i z a c a o do Hardware //
LCD config ( ) ;
c on f i g Leds ( ) ;
USART1 config (115200 ) ;
con f i g Botao ( ) ;
ADC1 config ( ADC Channel 0 , 4 ) ;
t i m e r 4 c o n f i g ( ) ;
t i m e r 5 c o n f i g ( ) ;
l c d i n f o ( ) ;
i n t e r r u p c o e s c o n f i g ( ) ;
// IntExt Conf ig ( ) ;
whi l e (1 )
{
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1) // Cic l o para a l e i t u r a dos v a l o r e s do ADC
{
i f ( f l a g e n v i a r ==1)
{
TIM Cmd(TIM5, ENABLE) ;
TIM ITConfig (TIM5, TIM IT Update , ENABLE ) ;
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}
}
i f ( f l a g gua rda r dado s==1)
{
i f ( f l a g e n v i a r ==1)
{
TIM Cmd(TIM4, ENABLE) ;
TIM ITConfig (TIM4, TIM IT Update , ENABLE ) ;
}
}
i f ( f l a g f i m ==1) // Condicao que v e r i f i c a se a l e i t u r a ja acabou para poder env ia r os dados por USART
{
TIM Cmd(TIM4, DISABLE ) ;
TIM ITConfig (TIM4, TIM IT Update , DISABLE ) ;
TIM Cmd(TIM5, DISABLE ) ;
TIM ITConfig (TIM5, TIM IT Update , DISABLE ) ;
i f ( f l a g gua rda r dado s==1)
{
f o r ( j =0; j<=f ; j++)
{
s p r i n t f ( buf ,”%d\n” , va lo r ad [ j ] ) ;
USART enviar string ( buf ) ;
}
}
USART enviar string (”00000\n ” ) ;
f l a g f i m =0;
f l a g e n v i a r =0;
f =0;
f l a g t e m p o r e a l =0;
f l a g gua rda r dado s =0;
a=0;
}
}
}
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Anexo C. Programac¸a˜o do QT Creator
mainwindow.h
#i f n d e f MAINWINDOW H
#d e f i n e MAINWINDOW H
#inc lude <QMainWindow>
#inc lude ” segunda jane la . h”
#inc lude ” e r r o a b r i r f i c h e i r o . h”
#inc lude <QThread>
#inc lude <QTimer>
namespace Ui {
c l a s s MainWindow ;
}
c l a s s MainWindow : pub l i c QMainWindow
{
Q OBJECT
pub l i c :
e x p l i c i t MainWindow(QWidget ∗parent = 0 ) ;
˜MainWindow ( ) ;
p r i v a t e s l o t s :
void readData ( ) ;
void makePlot ( ) ;
void on pushBut ton conexao l i g a r c l i c k ed ( ) ;
void on pushBut ton conexao de s l i g a r c l i c k ed ( ) ;
// void rea l t imeDataS lo t ( ) ;
void g ra f i c o smooth ing ( ) ;
void on pushButton conf i rmarmodo c l icked ( ) ;
void o n p u s h B u t t o n t r i g g e r c l i c k e d ( ) ;
void o n p u s h B u t t o n t r i g g e r f i m c l i c k e d ( ) ;
void on rad ioBut ton temporea l c l i cked ( ) ;
void on rad ioButton guardardados c l i cked ( ) ;
void o n p u s h B u t t o n g u a r d a r r e g i s t o c l i c k e d ( ) ;
void guardar dados ( ) ;
void g r a f i c o a c e l e r o m e t r o ( ) ;
p r i v a t e :
Ui : : MainWindow ∗ ui ;
QTimer ∗ t imer ;
QString s e r i a l B u f f e r , nome , valor EMG Buffer , Buffer valor EMG ,
buf fer tempo , b u f f e r t o t a l ;
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QByteArray va , tempo gd ;
QVector<int> valor EMG , va lor EMG rect i f i cado , valor EMG smooth , tempo
, valor EMG log ;
QStr ingLi s t B u f f e r S p l i t ;
quint16 f l a g t e m po r e a l , num amostras , guardar
tam Buf f e rSp l i t , t am Buf f e rSp l i t an t i go , v a l o r s i n a l , reg tempo ,
valor smooth ;
quint16 cnt , v a l o r e i x o x , num amost ra s x in i c i a l , reg tempo guardados ;
f l o a t v a l o r s i n a l f l o a t ;
QVector<f l o a t> v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r , valor EMG log2 ;
i n t f =0;
quint32 tam Buf f e rSp l i t , t a m s e r i a l B u f f e r ;
} ;
c l a s s S l e epe r : pub l i c QThread
{
pub l i c :
s t a t i c void us l e ep ( unsigned long usec s ){QThread : : u s l e ep ( usec s ) ; }
s t a t i c void msleep ( unsigned long msecs ){QThread : : msleep ( msecs ) ; }
s t a t i c void s l e e p ( unsigned long s e c s ){QThread : : s l e e p ( s e c s ) ; }
} ;
#e n d i f // MAINWINDOW H
#i f QT DEPRECATED SINCE(5 , 0)
QT DEPRECATED s t a t i c i n l i n e void setGraphicsSystem ( const QString &&#41; {}
#e n d i f
mainwindow.cpp
#inc lude <s t d l i b . h> // f o r us ing the func t i on s l e e p
#inc lude <s t d i o . h>
#inc lude <time . h>
#inc lude <uni s td . h>
#inc lude <math . h>
#inc lude ”mainwindow . h”
#inc lude ”ui mainwindow . h”
#inc lude <QSeria lPort>
#inc lude <QDebug>
#inc lude <sstream>
#inc lude <iostream>
#inc lude <fstream>
#inc lude <s t r i ng>
#inc lude <iomanip>
#inc lude <QMessageBox>
QSer ia lPort ∗ s e r i a l ;
MainWindow : : MainWindow(QWidget ∗parent ) :
QMainWindow( parent ) ,
u i (new Ui : : MainWindow)
{
136 Fla´vio Ramos
BIBLIOGRAFIA
ui−>setupUi ( t h i s ) ;
s e r i a l B u f f e r =””;
tempo . r e s i z e ( 55 500 ) ;
valor EMG log . r e s i z e ( 555 00 ) ;
valor EMG . r e s i z e ( 555 00 ) ;
va lo r EMG rect i f i cado . r e s i z e ( 555 00 ) ;
valor EMG smooth . r e s i z e ( 55 500 ) ;
valor EMG log2 . r e s i z e ( 5 550 0 ) ;
v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r . r e s i z e ( 555 00 ) ;
reg tempo =0;
tempo [ 0 ] = 0 ;
valor EMG log [ 0 ] = 0 ;
//valor EMG [ 0 ] = 0 ;
// va lo r EMG rect i f i cado [ 0 ] = 0 ;
valor EMG smooth [ 0 ] = 0 ;
valor EMG log2 [ 0 ] = 0 ;
v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r [ 0 ] = 0 ;
reg tempo guardados =0;
s e r i a l = new QSer ia lPort ( t h i s ) ;
s e r i a l −>setPortName (” rfcomm1 ” ) ;
s e r i a l −>setBaudRate ( QSer ia lPort : : Baud115200 ) ;
s e r i a l −>setDataBits ( QSer ia lPort : : Data8 ) ;
s e r i a l −>s e t P a r i t y ( QSer ia lPort : : NoParity ) ;
s e r i a l −>s e tS topB i t s ( QSer ia lPort : : OneStop ) ;
s e r i a l −>setFlowContro l ( QSer ia lPort : : NoFlowControl ) ;
connect ( s e r i a l ,SIGNAL( readyRead ( ) ) , th i s ,SLOT( readData ( ) ) ) ;
}
MainWindow : : ˜ MainWindow ( )
{
d e l e t e u i ;
s e r i a l −>c l o s e ( ) ;
}
void MainWindow : : readData ( )
{
va = s e r i a l −>readAl l ( ) ;
s e r i a l B u f f e r += QString : : f romStdStr ing ( va . toStdSt r ing ( ) ) ;
Buffer valor EMG += QString : : f romStdStr ing ( va . toStdSt r ing ( ) ) ;
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1)
{
i f ( s e r i a l B u f f e r [ s e r i a l B u f f e r . s i z e ()−1]== ’\n ’ )
{
B u f f e r S p l i t = s e r i a l B u f f e r . s p l i t (”\n ” ) ;
v a l o r s i n a l=B u f f e r S p l i t [ 0 ] . t o In t ( ) ;
s e r i a l B u f f e r =””;
i f ( v a l o r s i n a l !=00000)
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{
reg tempo +=32;
MainWindow : : makePlot ( ) ;
}
}
}
i f ( f l a g t e m p o r e a l==0)
{
t a m s e r i a l B u f f e r=s e r i a l B u f f e r . s i z e ( ) ;
/∗ Condicao que v e r i f i c a se o envio de dados chegou ao fim ∗/
i f ( ( t a m s e r i a l B u f f e r >7) && ( s e r i a l B u f f e r [ t a m s e r i a l B u f f e r −6]== ’0 ’) && ( s e r i a l B u f f e r [ t a m s e r i a l B u f f e r −5]== ’0 ’) && ( s e r i a l B u f f e r [ t a m s e r i a l B u f f e r −4]== ’0 ’) && ( s e r i a l B u f f e r [ t a m s e r i a l B u f f e r −3]== ’0 ’) && ( s e r i a l B u f f e r [ t a m s e r i a l B u f f e r −2]== ’0 ’) )
{
B u f f e r S p l i t = s e r i a l B u f f e r . s p l i t (”\n ” ) ;
// D i v i d i r o b u f f e r ent r e os ’/n ’
t am Buf f e rSp l i t=B u f f e r S p l i t . s i z e ( ) ;
reg tempo guardados =0;
f o r ( i n t l =0; l<tam Buf f e rSp l i t −3; ++l )
{
tempo [ l ] = reg tempo guardados ;
// Amostras de 1 ms
reg tempo guardados=reg tempo guardados +1;
valor EMG [ l ]= B u f f e r S p l i t [ l ] . t o In t ( ) ;
// Passar de s t r i n g para i n t
v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r [ l ]=valor EMG [ l ]∗2 . 8 8 / 4 0 9 5 ;
//AVR=v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r [ l ]=valor EMG [ l ]∗2 . 8 8 / 1 0 2 3 ;
}
MainWindow : : makePlot ( ) ;
s e r i a l B u f f e r =””;
}
}
}
void MainWindow : : makePlot ( )
{
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1)
{
i f ( reg tempo <20000)
{
num amostras =20000;
num amos t ra s x in i c i a l =0;
} e l s e
{
// ui−>customPlot−>graph(0)−>removeDataBefore ( reg tempo −20000);
// ui−>customPlot3−>graph(0)−>removeDataBefore ( reg tempo −20000);
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num amostras=reg tempo ;
num amos t ra s x in i c i a l=reg tempo −20000;
}
v a l o r s i n a l f l o a t=v a l o r s i n a l ∗2 .88/4095 ;
// c r e a t e graph and a s s i g n data to i t :
ui−>customPlot−>addGraph ( ) ;
// g ive the axes some l a b e l s :
ui−>customPlot−>xAxis−>s e tLabe l (”Tempo (ms ) ” ) ;
ui−>customPlot−>yAxis−>s e tLabe l (” Tensao (V) ” ) ;
// s e t axes ranges , so we see a l l data :
ui−>customPlot−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeDrag , t rue ) ;
ui−>customPlot−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeZoom , t rue ) ;
ui−>customPlot−>graph(0)−>addData ( reg tempo , v a l o r s i n a l f l o a t ) ;
// ui−>customPlot−>graph(0)−>addData ( reg tempo , v a l o r s i n a l ) ;
ui−>customPlot−>xAxis−>setRange ( num amost ra s x in i c i a l , num amostras ) ;
ui−>customPlot−>yAxis−>setRange ( 1 . 2 5 5 , 1 . 6 5 5 ) ;
// ui−>customPlot−>yAxis−>setRange (1800 , 2200 ) ;
ui>customPlot−>r e p l o t ( ) ;
gua rdar tam Buf f e rSp l i t=tam Buf f e rSp l i t ;
MainWindow : : g ra f i c o smooth ing ( ) ;
}
i f ( f l a g t e m p o r e a l==0)
{
// c r e a t e graph and a s s i g n data to i t :
ui−>customPlot−>addGraph ( ) ;
ui−>customPlot−>graph(0)−> setData ( tempo , v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r ) ;
// g ive the axes some l a b e l s :
ui−>customPlot−>xAxis−>s e tLabe l (”Tempo (ms ) ” ) ;
ui−>customPlot−>yAxis−>s e tLabe l (” Tensao (V) ” ) ;
// s e t axes ranges , so we see a l l data :
ui−>customPlot−>xAxis−>setRange (0 , reg tempo guardados ) ;
ui−>customPlot−>yAxis−>setRange ( 1 . 2 5 5 , 1 . 6 5 5 ) ;
ui−>customPlot−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeDrag , t rue ) ;
ui−>customPlot−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeZoom , t rue ) ;
ui−>customPlot−>r e p l o t ( ) ;
gua rdar tam Buf f e rSp l i t=tam Buf f e rSp l i t ;
t am Buf f e rSp l i t =0;
va lo r EMG rect i f i cado=valor EMG ;
MainWindow : : g ra f i c o smooth ing ( ) ;
}
}
/∗ Etapa do smoothing do g r a f i c o − nesta etapa sao e l iminados os v a l o r e s de
p ico tornando o g r a f i c o v i sua lmente mais agradave l
Basicamente e s ta funcao usa c e r t o s n de pontos a vo l t a do ponto de
r e f e r e n c i a , soma−os e c a l c u l a a media .∗/
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void MainWindow : : g ra f i c o smooth ing ( )
{
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1)
{
i f ( v a l o r s i n a l <=2069)
//AVR=555 ,ARM=2069
{
v a l o r s i n a l =(2069− v a l o r s i n a l )+2069;
}
valor EMG [ cnt ]= v a l o r s i n a l ;
i n t per iodo smoothing =12;
//Numero de amostras para r e a l i z a r o smoothing
i f ( cnt>=per iodo smoothing )
{
f o r ( i n t j =0; j<per iodo smoothing ; j++)
{
v a l o r s i n a l += valor EMG [ cnt−j ] ;
}
v a l o r s i n a l /=( per iodo smoothing +1);
v a l o r s i n a l f l o a t=v a l o r s i n a l ∗2 .88/4095 ;
}
e l s e
{
f o r ( i n t j =0; j<cnt ; j++)
{
v a l o r s i n a l += valor EMG [ cnt−j ] ;
}
v a l o r s i n a l /=(cnt +1);
v a l o r s i n a l f l o a t=v a l o r s i n a l ∗2 .88/4095 ;
// v a l o r s i n a l f l o a t=v a l o r s i n a l ∗2 .88/1023 ;
}
// c r e a t e graph and a s s i g n data to i t :
ui−>customPlot3−>addGraph ( ) ;
ui−>customPlot3−>graph(0)−>addData ( reg tempo , v a l o r s i n a l f l o a t ) ;
// g ive the axes some l a b e l s :
ui−>customPlot3−>xAxis−>s e tLabe l (”Tempo (ms ) ” ) ;
ui−>customPlot3−>yAxis−>s e tLabe l (” Tensao (V) ” ) ;
// s e t axes ranges , so we see a l l data :
ui−>customPlot3−>xAxis−>setRange ( num amost ra s x in i c i a l , num amostras ) ;
ui−>customPlot3−>yAxis−>setRange ( 1 . 4 3 5 , 1 . 5 5 ) ;
ui−>customPlot3−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeDrag , t rue ) ;
ui−>customPlot3−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeZoom , t rue ) ;
ui−>customPlot3−>r e p l o t ( ) ;
valor EMG log2 [ cnt ]= v a l o r s i n a l f l o a t ;
cnt += 1 ;
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}
i f ( f l a g t e m p o r e a l==0)
{
f o r ( i n t i =0; i<( guardar tam Buf f e rSp l i t −3); ++i )
{
i f ( va lo r EMG rect i f i cado [ i ]<=2050)
//AVR=550 ,ARM=2069
{
va lo r EMG rect i f i cado [ i ]=(2050− va lo r EMG rect i f i cado [ i ] )
+2050;
}
}
valor EMG smooth=va lor EMG rect i f i cado ;
i n t per iodo smoothing =350;
//Numero de amostras para r e a l i z a r o smoothing
f o r ( i n t i =0; i<guardar tam Buf f e rSp l i t ; i++)
{
i f ( i+per iodo smoothing+1<guardar tam Buf f e rSp l i t )
{
f o r ( i n t j =1; j<per iodo smoothing ; j++)
{
valor EMG smooth [ i ] += valor EMG smooth [ i+j ] ;
}
valor EMG smooth [ i ]/= per iodo smoothing ;
}
e l s e
{
f o r ( i n t j =1; j<per iodo smoothing ; j++)
{
valor EMG smooth [ i ] += valor EMG smooth [ i−j ] ;
}
valor EMG smooth [ i ]/= per iodo smoothing ;
}
v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r [ i ]=valor EMG smooth [ i ]∗2 . 8 8 / 4 0 9 5 ;
}
// c r e a t e graph and a s s i g n data to i t :
ui−>customPlot3−>addGraph ( ) ;
ui−>customPlot3−>graph(0)−> setData ( tempo , v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r ) ;
// g ive the axes some l a b e l s :
ui−>customPlot3−>xAxis−>s e tLabe l (”Tempo (ms ) ” ) ;
ui−>customPlot3−>yAxis−>s e tLabe l (” Tensao (V) ” ) ;
// s e t axes ranges , so we see a l l data :
ui−>customPlot3−>xAxis−>setRange (0 , reg tempo guardados ) ;
// ui−>customPlot3−>yAxis−>setRange ( 1 . 1 3 , 1 . 9 8 ) ;
ui−>customPlot3−>yAxis−>setRange ( 1 . 4 3 5 , 1 . 5 5 ) ;
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ui−>customPlot3−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeDrag , t rue ) ;
ui−>customPlot3−>s e t I n t e r a c t i o n (QCP: : iRangeZoom , t rue ) ;
ui−>customPlot3−>r e p l o t ( ) ;
}
}
/∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
/∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ Funcoes da i n t e r f a c e g r a f i c a ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
/∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗/
void MainWindow : : on pushBut ton conexao l i g a r c l i c k ed ( )
{
ui−>pushButton conexao l igar−>setCursor ( QCursor (Qt : : WaitCursor ) ) ;
s e r i a l −>open ( QIODevice : : ReadWrite ) ;
s l e e p ( 4 ) ;
i f ( s e r i a l −>isOpen ( ) && s e r i a l −>i sWr i tab l e ( ) && s e r i a l −>i sReadable ( ) )
{
ui−>l abe l conexao−>setText (” Conectado ” ) ;
ui−>l abe l e spe ra conexao−>setEnabled ( f a l s e )
ui−>pushButton conexao des l igar−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>pushButton conexao l igar−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>radioButton guardardados−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>radioButton temporeal−>setEnabled ( t rue ) ;
}
e l s e
{
QMessageBox : : c r i t i c a l ( th i s , t r (” Error ”) , s e r i a l −>e r r o r S t r i n g ( ) ) ;
}
ui−>pushButton conexao l igar−>setCursor ( QCursor (Qt : : ArrowCursor ) ) ;
}
void MainWindow : : on pushBut ton conexao de s l i g a r c l i c k ed ( )
{
s e r i a l −>c l o s e ( ) ;
ui−>l abe l conexao−>setText (” Desconectado ” ) ;
ui−>pushButton conexao des l igar−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>pushButton conexao l igar−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>pushButton confirmarmodo−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>pushButton tr igger−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>radioButton guardardados−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>radioButton temporeal−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>pushButton guardar reg i s to−>setEnabled ( f a l s e ) ;
}
void MainWindow : : on rad ioBut ton temporea l c l i cked ( )
{
ui−>pushButton confirmarmodo−>setEnabled ( t rue ) ;
f l a g t e m p o r e a l =1;
}
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void MainWindow : : on rad ioButton guardardados c l i cked ( )
{
ui−>pushButton confirmarmodo−>setEnabled ( t rue ) ;
f l a g t e m p o r e a l =0;
}
void MainWindow : : on pushButton conf i rmarmodo c l icked ( )
{
ui−>pushButton tr igger−>setEnabled ( t rue ) ;
i f ( f l a g t e m p o r e a l==0)
{
s e r i a l −>wr i t e (” g ” ) ;
v a l o r e i x o x =2000;
}
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1)
{
s e r i a l −>wr i t e (” r ” ) ;
v a l o r e i x o x =20000;
}
ui−>customPlot−>c learGraphs ( ) ;
ui−>customPlot3−>c learGraphs ( ) ;
reg tempo =0;
reg tempo guardados =0;
tempo . c l e a r ( ) ;
tempo . r e s i z e ( 55 500 ) ;
valor EMG log . c l e a r ( ) ;
valor EMG log . r e s i z e ( 555 00 ) ;
valor EMG . c l e a r ( ) ;
valor EMG . r e s i z e ( 555 00 ) ;
va lo r EMG rect i f i cado . c l e a r ( ) ;
va lo r EMG rect i f i cado . r e s i z e ( 555 00 ) ;
valor EMG smooth . c l e a r ( ) ;
valor EMG smooth . r e s i z e ( 55 500 ) ;
valor EMG log2 . c l e a r ( ) ;
valor EMG log2 . r e s i z e ( 5 550 0 ) ;
v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r . c l e a r ( ) ;
v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r . r e s i z e ( 555 00 ) ;
cnt =0;
tam Buf f e rSp l i t =0;
num amostras=0;
ui−>pushButton guardar reg i s to−>setEnabled ( f a l s e ) ;
}
void MainWindow : : o n p u s h B u t t o n t r i g g e r c l i c k e d ( )
{
s e r i a l −>wr i t e (” t ” ) ;
ui−>pushButton tr igger−>setEnabled ( f a l s e ) ;
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ui−>pushButton tr igger f im−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>radioButton guardardados−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>radioButton temporeal−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>pushButton confirmarmodo−>setEnabled ( f a l s e ) ;
}
void MainWindow : : o n p u s h B u t t o n t r i g g e r f i m c l i c k e d ( )
{
s e r i a l −>wr i t e (”p ” ) ;
ui−>pushButton tr igger−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>pushButton tr igger f im−>setEnabled ( f a l s e ) ;
ui−>radioButton guardardados−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>radioButton temporeal−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>pushButton confirmarmodo−>setEnabled ( t rue ) ;
ui−>pushButton guardar reg i s to−>setEnabled ( t rue ) ;
}
void MainWindow : : o n p u s h B u t t o n g u a r d a r r e g i s t o c l i c k e d ( )
{
Segunda jane la j a n e l a g u a r d a r r e g i s t o ;
j a n e l a g u a r d a r r e g i s t o . setModal ( t rue ) ;
j a n e l a g u a r d a r r e g i s t o . exec ( ) ;
nome = j a n e l a g u a r d a r r e g i s t o . getTextOfInput1 ( ) ;
MainWindow : : guardar dados ( ) ;
}
void MainWindow : : guardar dados ( )
{
// Esco lher o d i r e t o r i a para o qual s e rao gravados os dados
QString outputDir = ”/home/ f l a v i o /Documentos/ISEP/5Ano/2 Semestre /
Registos QT ” ;
QString f i leName = nome ;
QDir ( ) . mkdir ( outputDir+”/”+fi leName ) ;
//Gravar imagens
ui−>customPlot−>savePng ( outputDir+”/”+fi leName+”/”+fi leName+”
s i n a l d a p l a c a ” ,
0 , 0 , 1 . 0 , −1);
ui−>customPlot3−>savePng ( outputDir+”/”+fi leName+”/”+fi leName+”
s i n a l f i n a l ” ,
0 , 0 , 1 . 0 , −1);
//Guardar l og
b u f f e r t o t a l =”Tempo (ms) Tensao (V)\n”
/∗ Log Tempo Real ∗/
i f ( f l a g t e m p o r e a l==1)
{
f o r ( i n t i =0; i < ( cnt ) ; i++)
{
tempo [ i ]=32∗ i ;
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}
f o r ( i n t i = 0 ; i < ( cnt ) ; i++)
{
b u f f e r t o t a l+=” ” ;
b u f f e r t o t a l+=QString : : number ( tempo [ i ] ) ;
b u f f e r t o t a l+=” ” ;
b u f f e r t o t a l+=QString : : number ( valor EMG log2 [ i ] ) ;
b u f f e r t o t a l +=”\n ” ;
}
QFile f i l e ( outputDir+”/”+fi leName+”/”+” log . txt ” ) ;
i f ( f i l e . open ( QIODevice : : WriteOnly ) )
{
QTextStream stream ( &f i l e ) ;
stream << b u f f e r t o t a l << endl ;
}
e l s e
{
e r r o a b r i r f i c h e i r o e r r o f i c h e i r o ;
e r r o f i c h e i r o . setModal ( t rue ) ;
e r r o f i c h e i r o . exec ( ) ;
}
}
/∗ Log Guardar Dados ∗/
i f ( f l a g t e m p o r e a l==0)
{
valor EMG log=valor EMG smooth ;
f o r ( i n t i = 0 ; i < ( guardar tam Buf f e rSp l i t ) ; i++)
{
b u f f e r t o t a l+=” ” ;
b u f f e r t o t a l+=QString : : number ( tempo [ i ] ) ;
b u f f e r t o t a l+=” ” ;
b u f f e r t o t a l+=QString : : number ( v a l o r s i n a l f l o a t v e t o r [ i ] ) ;
b u f f e r t o t a l +=”\n ” ;
}
QFile f i l e ( outputDir+”/”+fi leName+”/”+” log . txt ” ) ;
i f ( f i l e . open ( QIODevice : : WriteOnly ) )
{
QTextStream stream ( &f i l e ) ;
stream << b u f f e r t o t a l << endl ;
}
e l s e
{
e r r o a b r i r f i c h e i r o e r r o f i c h e i r o ;
e r r o f i c h e i r o . setModal ( t rue ) ;
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e r r o f i c h e i r o . exec ( ) ;
}
}
}
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